政府采购进口产品申请核准表

申报时间：                                           编号：

	基

本

情

况
	申请单位（采购单位）
	瑞安市人民医院

	
	联系人
	彭天舟
	联系电话
	13868466058

	
	拟进口的产品名称
	3.0T磁共振成像系统
	采购目录
	A100601

	
	数    量
	1
	金    额
	26000000元

	
	采购产品所属项目名称
	

	
	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）：

国家鼓励进口产品（                                   ）      

国家限制进口产品（                                   ）

经全省统一论证的产品品目（                           ） 

√其他（                                               ）

	申请单位意见
	申请理由：

1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取；

2.在中国境外使用而进行采购的；

3.其他（请在意见阐述中注明）

	
	意见阐述：

我院放射影像科发展需要，拟采购3.0T磁共振成像系统1套。3.0T磁共振作为高级磁共振检查设备主要用于静息态FMRI，颅脑和体部MRS成像，DTI成像，MR动态增强定量分析，SWI成像，心脏高级功能成像，高级乳腺成像和关节软骨定量分析和临床科研。经临床对比，进口产品有以下技术优势：1）高组织对比度、高信噪比图像，对组织的形态及病理改变具有高敏感性，于疾病的早期发现早期诊断有显著优势；2）高扫描速度，便捷进行大范围全身检查，大大缩短MRI检查时间，实现一次屏气完成全腹3D动态增强扫描；一分钟完成磁共振波谱成像；数秒钟完成水成像扫描；突破磁共振心脏成像禁区；常规进行磁共振全身血管成像检查；快捷完成全脊柱全景成像；实现全身类PET技术筛查肿瘤及转移；3）高检查舒适度，低噪音环境，适合进行全身常规体检检查；适应危重、肥胖、幽闭综合症患者检查；4）多种多种技术更成熟的高级磁共振成像技术，如磁共振波谱成像(MRS)分析组织器官代谢信息;扩散成像、张量成像技术(DWI、DTI)用于病变发现和鉴别诊断;灌注成像(PMR)协助定性诊断;成熟的外周神经成像技术;磁敏感成像(SWI)超敏感发现微出血病灶;实现乳腺形态到功能成像。国内3.0T高场强磁共振产品，起步较晚，技术尚未成熟，高级功能缺乏，无法全面满足医院临床和科研工作需要。综上所述，国产设备尚不能完全替代，特此申请，允许采购进口设备。
经办人          单位负责人 

                                                  年    月   日

                                                       单位盖章

	
	意见概述（可另附纸）：



	
	专家信息

	
	专家姓名
	工作单位
	专业
	职称
	手机
	专家签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	主管部门审查意见
	产品所属行业主管或单位行政主管部门意见：

 经办人      单位负责人

年   月    日

        单位盖章

	财政部门审核意见
	受理时间
	
	受理人
	
	电话
	

	
	                                              经办人：      负责人：

                                                   年   月    日

                                                     单位盖章 


说明：1.如属于国家法律法规政策明确鼓励进口的产品，以及经全省统一论证的产品或之前已经其他单位申报审核同意进口的产品，请提供相关政策文件或说明材料，可免于专家论证和主管部门审查；如属于国家法律法规政策明确限制进口的产品，请提供专家论证意见和主管部门审查意见。

2.论证专家人数不足5位，请在“申请单位意见栏”中说明理由。

