附件1：

桐乡市桐卫医学检验有限公司2025年新增检验运行服务项目

采购目录

	序号
	项目名称
	规格型号
	需求参数

	1
	百日咳杆菌核酸
	多种规格
	百日咳杆菌 DNA
国家药监局三类证；

样本类型：口鼻咽拭子（儿童及成人均适用）；

荧光定量PCR检测技术，适用于宏石SLAN-96S等常规荧光 PCR 仪；

样本提取时间＜20min；

检测灵敏度/检测下限：≤500copies/mL；

有内标系统；

反应体系体积：50 uL；

扩增时间：≤90min；

可实现全自动化提取操作；

UDG酶防污染措施，对常见与呼吸道常见病原体及感染症状相似的其他病原体无交叉反应。

与试剂配套 96通道核酸提取仪；

样品通量：可根据样本数自行设置，磁珠法一次可以处理1-96个样本；

工作原理：磁珠法，磁棒磁套方式；

磁棒数量：96根；

更换磁棒模块，仪器支持24/48/96通量互换；

提纯孔间差：CV≤5%；

磁珠回收率：＞98%；

提取时间：15分钟/批；

污染防控：内置紫外，空气过滤系统；

操作界面：彩色触摸屏；

程序管理：具备导入、导出、新建、重命名、另存为、删除和编辑功能，便于用户使用；

仪器体积小巧。

	2
	呼吸道多联病原体核酸
	多种规格
	至少包括：甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、人鼻病毒和肺炎支原体等的核酸
国家药监局三类证；

样本类型：口鼻咽拭子（儿童及成人均适用）；

荧光定量PCR检测技术，适用于宏石SLAN-96S等常规荧光 PCR 仪；

样本提取时间＜20min；

检测灵敏度/检测下限：≤500copies/mL；

有内标系统；

反应体系体积：50 uL；

扩增时间：≤90min；

可实现全自动化提取操作；

UDG酶防污染措施，对常见与呼吸道常见病原体及感染症状相似的其他病原体无交叉反应。

与试剂配套 96通道核酸提取仪；

样品通量：可根据样本数自行设置，磁珠法一次可以处理1-96个样本；

工作原理：磁珠法，磁棒磁套方式；

磁棒数量：96根；

更换磁棒模块，仪器支持24/48/96通量互换；

提纯孔间差：CV≤5%；

磁珠回收率：＞98%；

提取时间：15分钟/批；

污染防控：内置紫外，空气过滤系统；

操作界面：彩色触摸屏；

程序管理：具备导入、导出、新建、重命名、另存为、删除和编辑功能，便于用户使用；

仪器体积小巧。

	3
	抗内皮细胞抗体
	多种规格
	抗内皮细胞抗体IgG

检测方法：化学发光法/间接免疫荧光法

间接免疫荧光法：

化学发光法仪：

测试速度：单模块≥400 T/h；

定标方法：内置主定标曲线，2点以及多点校正；

试剂位：≥30个；

试剂冷藏：支持试剂冷藏，冷藏温度2～8℃;
试剂识别：二维条形码扫描仪，试剂、样本识别；

样本位：单次可上样数量≥190个；

配套仪器具备急诊通道，轨道进样，可随时添加；

支持试剂在线更换功能；

支持样本管类型：支持标准试管、原始采血管、微量样本杯；

加样方式：钢针加样；

具备样本凝块检出功能及样本探针堵针报警和防碰撞功能，具备试管液面探测技术；

须具备稀释位且支持自动稀释功能；

清洗液加载：接纯水自动稀释配比，具有上下水功能；

联机：可实现多台联机,试剂位、速度翻倍。

	4
	细胞因子多项
	多种规格
	至少包括：细胞因子IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12p70、IL-17A、TNF-α、IFN-γ、IFN-α

检测方法：化学发光法/流式细胞术

流式细胞术：

至少适用流式细胞仪FACSCanto Ⅱ（需在试剂说明书上说明或提供匹配佐证资料）。
化学发光法仪：

测试速度：单模块≥400 T/h；

定标方法：内置主定标曲线，2点以及多点校正；

试剂位：≥30个;

试剂冷藏：支持试剂冷藏，冷藏温度2～8℃;

试剂识别：二维条形码扫描仪，试剂、样本识别；

样本位：单次可上样数量≥190个；

配套仪器具备急诊通道，轨道进样，可随时添加；

支持试剂在线更换功能；

支持样本管类型：支持标准试管、原始采血管、微量样本杯；

加样方式：钢针加样；

具备样本凝块检出功能及样本探针堵针报警和防碰撞功能，具备试管液面探测技术；

须具备稀释位且支持自动稀释功能；

清洗液加载：接纯水自动稀释配比，具有上下水功能；

联机：可实现多台联机,试剂位、速度翻倍。

	5
	糖尿病自身抗体多项
	多种规格
	至少包括：谷氨酸脱羧酶抗体、酪氨酸磷酸酶抗体、胰岛细胞抗体、胰岛素自身抗体

检测方法：化学发光法

化学发光法仪：

测试速度：单模块≥400 T/h；

定标方法：内置主定标曲线，2点以及多点校正；

试剂位：≥30个；

试剂冷藏：支持试剂冷藏，冷藏温度2～8℃;

样本位：单次可上样数量≥190个；

配套仪器具备急诊通道，轨道进样，可随时添加；

支持试剂在线更换功能；

支持样本管类型：支持标准试管、原始采血管、微量样本杯；

加样方式：钢针加样；

具备样本凝块检出功能及样本探针堵针报警和防碰撞功能，具备试管液面探测技术；

须具备稀释位且支持自动稀释功能；

清洗液加载：接纯水自动稀释配比，具有上下水功能；

联机：可实现多台联机,试剂位、速度翻倍。

	6
	皮质醇
	多种规格
	检测方法：化学发光法
测试速度单机≧400个测试/小时；

一次可装载≧190个样本，同时可装载≧30种试剂，可随时连续装载、替换；

样本类型：血清、血浆、尿液等；

支持急诊优先，可自定义急诊位，具有自动重测功能；

自动液面探测、凝块探测、气泡探测、碰撞探测；

集成式试剂盒，无须预处理，即开即用；

提供配套校准品、双水平室内质控品；

批内精密度≤5%，批间精密度≤10%，提供试剂说明书。

	7
	促肾上腺皮质激素
	多种规格
	检测方法：化学发光法
测试速度单机≧400个测试/小时；

一次可装载≧190个样本，同时可装载≧30种试剂，可随时连续装载、替换；

样本类型：血清、血浆、尿液等；

支持急诊优先，可自定义急诊位，具有自动重测功能；

自动液面探测、凝块探测、气泡探测、碰撞探测；

集成式试剂盒，无须预处理，即开即用；

提供配套校准品、双水平室内质控品；

批内精密度≤5%，批间精密度≤10%，提供试剂说明书。

	8
	高血压多项
	多种规格
	至少包括：肾素、血管紧张素Ⅰ、血管紧张素Ⅱ、醛固酮
检测方法：化学发光法
测试速度单机≧400个测试/小时；

一次可装载≧190个样本，同时可装载≧30种试剂，可随时连续装载、替换；

样本类型：血清、血浆、尿液等；

支持急诊优先，可自定义急诊位，具有自动重测功能；

自动液面探测、凝块探测、气泡探测、碰撞探测；

集成式试剂盒，无须预处理，即开即用；

提供配套校准品、双水平室内质控品；

批内精密度≤5%，批间精密度≤10%，提供试剂说明书。

	9
	病原体核酸联合检测
	多种规格

	至少包括：甲型、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、肺炎支原体、肺炎衣原体,腺病毒、人偏肺病毒、人副流感病毒
1.并且试剂需为同一品牌，可自由组合一到多项进行检测，有相应注册证。
2.配套扩增试剂2-8度冷藏或者常温储存。
3.可对副流感病毒进行分型。
3.核酸提取单元需为磁珠法。
5.一体化完成提取、扩增。
6.样本上机到检测完成≤120分钟。
7.支持单个样本，随到随检，适用于急诊标本优先检测。
8.检测项目须有内源性内标。
9.支持LIS单工、双工，至少可同时进行8个及以上不同项目试剂盒检测。
10.提供核酸检测系统仪器和检测试剂完整的医疗器械注册证及附件（产品技术要求）和使用说明书。

11.适用于门急诊检验等场景的运用，并符合生物安全要求。


