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	更正后内容

	1
	第4部分   
采购内容及其它要求 
标项一  流式细胞仪
条款★2.3.1

	同时配备3根固态高功率激光器，包含激光器（488nm；638nm或633nm；405nm）;独立荧光检测器≥8个
	同时配备3根高功率激光器，包含激光器（488nm；638nm或633nm；405nm）;独立荧光检测器≥8个



