
项目名称：温岭市第一人民医院内窥镜摄像系统采购项目（ZJWS2025-WL17）-标项1

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 台州一岚医疗
器械有限公司

台州市路桥博
康医疗器械有

限公司

杭州精旭医疗
科技有限公司

四川梅思迪雅
科技有限公司

上海聚苓医疗
器械有限公司

1 技术 技术功能偏离：对应于招标文件技术指标的符合度，每1条“★”条款不能满足招标文件要求
扣3分，其他一般条款不能满足采购文件要求扣0.5分，扣完为止。

0-36 36.0 25.5 13.0 30.0 27.5

2 技术 投标货物的性能：投标产品技术参数有实质性优于采购文件要求，根据对临床使用的重要性，
每条加1分，最多加2分。

0-2 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0

3 商务 运行、维护成本打分：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费
，消耗品或易耗品的使用周期、价格。按照运行及维护成本的优惠程度进行打分。方案内容明
确，内容详细具体，运行及维护优惠程度高得4分；方案内容较明确，运行及维护优惠程度较
高得2分；方案内容不够明确且优惠程度较低的得1分。无方案内容的得0分。

0-4 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0

4 商务 安装调试方案打分：有清晰的对场地环境的了解，人员、时间进度、具体调试步骤详细明确且
针对可能出现的问题提出了解决方案得3分；方案内容较明确，有较清晰的人员、时间安排，
有调试方案但未提出可能出现的问题得2分；有方案内容，方案内容中有多处缺项得1分；有方
案内容，但内容粗略得0.5分。

0-3 2.0 0.5 0.5 0.5 1.0

5 商务 投标机型销售业绩：每提供1个2022年1月1日起与最终用户签定的销售合同复印件得1分，最高
得3分。

0-3 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0

6 商务 优惠条件：评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件
得0分；有优惠条件的每1项得1分，最多得2分。

0-2 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0

7.1 商务 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案：
响应时间短，故障解决方案内容充分可行得3分；响应时间居中，解决方案相对清晰完整得2分
；响应时间长，解决方案简略1分；无解决方案得0分。

0-3 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0

7.2 商务 售后服务机构备品备件储备情况进行打分：备品备件库房分布情况明确、便捷，备品备件储备
情况充足的得3分；备品备件库房分布情况较为明确、便捷，但备品备件储备有所欠缺的得2分
；提供了备品备件储备情况但有明显缺漏的得1分；未提供的不得分。

0-3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

7.3 商务 操作应用培训和维修保养培训打分：有具体的培训人员、时间、地点安排，培训人员经验资深
，有详细的培训内容安排得3分；有较明确的培训人员、时间、地点安排，但培训人员及内容
有所欠缺得2分；有培训方案，但方案内容有缺漏得1分；方案内容简略得0.5分。

0-3 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5

8 商务 环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采
购清单”的、列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的，每项得0.5分；投
标人提供清单并显著标识。

0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合计 0-60 49.0 33.0 19.5 35.0 35.0

专家（签名）：

技术技术商务商务评分明细评分明细（专家1）（专家1）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：温岭市第一人民医院内窥镜摄像系统采购项目（ZJWS2025-WL17）-标项1

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 台州一岚医疗
器械有限公司

台州市路桥博
康医疗器械有

限公司

杭州精旭医疗
科技有限公司

四川梅思迪雅
科技有限公司

上海聚苓医疗
器械有限公司

1 技术 技术功能偏离：对应于招标文件技术指标的符合度，每1条“★”条款不能满足招标文件要求
扣3分，其他一般条款不能满足采购文件要求扣0.5分，扣完为止。

0-36 36.0 25.5 13.0 30.0 27.5

2 技术 投标货物的性能：投标产品技术参数有实质性优于采购文件要求，根据对临床使用的重要性，
每条加1分，最多加2分。

0-2 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0

3 商务 运行、维护成本打分：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费
，消耗品或易耗品的使用周期、价格。按照运行及维护成本的优惠程度进行打分。方案内容明
确，内容详细具体，运行及维护优惠程度高得4分；方案内容较明确，运行及维护优惠程度较
高得2分；方案内容不够明确且优惠程度较低的得1分。无方案内容的得0分。

0-4 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0

4 商务 安装调试方案打分：有清晰的对场地环境的了解，人员、时间进度、具体调试步骤详细明确且
针对可能出现的问题提出了解决方案得3分；方案内容较明确，有较清晰的人员、时间安排，
有调试方案但未提出可能出现的问题得2分；有方案内容，方案内容中有多处缺项得1分；有方
案内容，但内容粗略得0.5分。

0-3 2.0 1.0 0.5 0.5 0.5

5 商务 投标机型销售业绩：每提供1个2022年1月1日起与最终用户签定的销售合同复印件得1分，最高
得3分。

0-3 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0

6 商务 优惠条件：评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件
得0分；有优惠条件的每1项得1分，最多得2分。

0-2 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0

7.1 商务 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案：
响应时间短，故障解决方案内容充分可行得3分；响应时间居中，解决方案相对清晰完整得2分
；响应时间长，解决方案简略1分；无解决方案得0分。

0-3 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0

7.2 商务 售后服务机构备品备件储备情况进行打分：备品备件库房分布情况明确、便捷，备品备件储备
情况充足的得3分；备品备件库房分布情况较为明确、便捷，但备品备件储备有所欠缺的得2分
；提供了备品备件储备情况但有明显缺漏的得1分；未提供的不得分。

0-3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

7.3 商务 操作应用培训和维修保养培训打分：有具体的培训人员、时间、地点安排，培训人员经验资深
，有详细的培训内容安排得3分；有较明确的培训人员、时间、地点安排，但培训人员及内容
有所欠缺得2分；有培训方案，但方案内容有缺漏得1分；方案内容简略得0.5分。

0-3 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5

8 商务 环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采
购清单”的、列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的，每项得0.5分；投
标人提供清单并显著标识。

0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合计 0-60 49.0 31.0 18.0 34.0 33.5

专家（签名）：

技术技术商务商务评分明细评分明细（专家2）（专家2）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：温岭市第一人民医院内窥镜摄像系统采购项目（ZJWS2025-WL17）-标项1

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 台州一岚医疗
器械有限公司

台州市路桥博
康医疗器械有

限公司

杭州精旭医疗
科技有限公司

四川梅思迪雅
科技有限公司

上海聚苓医疗
器械有限公司

1 技术 技术功能偏离：对应于招标文件技术指标的符合度，每1条“★”条款不能满足招标文件要求
扣3分，其他一般条款不能满足采购文件要求扣0.5分，扣完为止。

0-36 36.0 25.5 13.0 30.0 27.5

2 技术 投标货物的性能：投标产品技术参数有实质性优于采购文件要求，根据对临床使用的重要性，
每条加1分，最多加2分。

0-2 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0

3 商务 运行、维护成本打分：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费
，消耗品或易耗品的使用周期、价格。按照运行及维护成本的优惠程度进行打分。方案内容明
确，内容详细具体，运行及维护优惠程度高得4分；方案内容较明确，运行及维护优惠程度较
高得2分；方案内容不够明确且优惠程度较低的得1分。无方案内容的得0分。

0-4 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0

4 商务 安装调试方案打分：有清晰的对场地环境的了解，人员、时间进度、具体调试步骤详细明确且
针对可能出现的问题提出了解决方案得3分；方案内容较明确，有较清晰的人员、时间安排，
有调试方案但未提出可能出现的问题得2分；有方案内容，方案内容中有多处缺项得1分；有方
案内容，但内容粗略得0.5分。

0-3 3.0 2.0 0.5 0.5 2.0

5 商务 投标机型销售业绩：每提供1个2022年1月1日起与最终用户签定的销售合同复印件得1分，最高
得3分。

0-3 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0

6 商务 优惠条件：评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件
得0分；有优惠条件的每1项得1分，最多得2分。

0-2 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0

7.1 商务 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案：
响应时间短，故障解决方案内容充分可行得3分；响应时间居中，解决方案相对清晰完整得2分
；响应时间长，解决方案简略1分；无解决方案得0分。

0-3 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0

7.2 商务 售后服务机构备品备件储备情况进行打分：备品备件库房分布情况明确、便捷，备品备件储备
情况充足的得3分；备品备件库房分布情况较为明确、便捷，但备品备件储备有所欠缺的得2分
；提供了备品备件储备情况但有明显缺漏的得1分；未提供的不得分。

0-3 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0

7.3 商务 操作应用培训和维修保养培训打分：有具体的培训人员、时间、地点安排，培训人员经验资深
，有详细的培训内容安排得3分；有较明确的培训人员、时间、地点安排，但培训人员及内容
有所欠缺得2分；有培训方案，但方案内容有缺漏得1分；方案内容简略得0.5分。

0-3 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0

8 商务 环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采
购清单”的、列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的，每项得0.5分；投
标人提供清单并显著标识。

0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合计 0-60 52.0 34.5 18.5 36.5 37.5

专家（签名）：

技术技术商务商务评分明细评分明细（专家3）（专家3）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：温岭市第一人民医院内窥镜摄像系统采购项目（ZJWS2025-WL17）-标项1

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 台州一岚医疗
器械有限公司

台州市路桥博
康医疗器械有

限公司

杭州精旭医疗
科技有限公司

四川梅思迪雅
科技有限公司

上海聚苓医疗
器械有限公司

1 技术 技术功能偏离：对应于招标文件技术指标的符合度，每1条“★”条款不能满足招标文件要求
扣3分，其他一般条款不能满足采购文件要求扣0.5分，扣完为止。

0-36 36.0 25.5 13.0 30.0 27.5

2 技术 投标货物的性能：投标产品技术参数有实质性优于采购文件要求，根据对临床使用的重要性，
每条加1分，最多加2分。

0-2 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0

3 商务 运行、维护成本打分：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费
，消耗品或易耗品的使用周期、价格。按照运行及维护成本的优惠程度进行打分。方案内容明
确，内容详细具体，运行及维护优惠程度高得4分；方案内容较明确，运行及维护优惠程度较
高得2分；方案内容不够明确且优惠程度较低的得1分。无方案内容的得0分。

0-4 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0

4 商务 安装调试方案打分：有清晰的对场地环境的了解，人员、时间进度、具体调试步骤详细明确且
针对可能出现的问题提出了解决方案得3分；方案内容较明确，有较清晰的人员、时间安排，
有调试方案但未提出可能出现的问题得2分；有方案内容，方案内容中有多处缺项得1分；有方
案内容，但内容粗略得0.5分。

0-3 2.0 0.5 0.5 0.5 1.0

5 商务 投标机型销售业绩：每提供1个2022年1月1日起与最终用户签定的销售合同复印件得1分，最高
得3分。

0-3 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0

6 商务 优惠条件：评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件
得0分；有优惠条件的每1项得1分，最多得2分。

0-2 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0

7.1 商务 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案：
响应时间短，故障解决方案内容充分可行得3分；响应时间居中，解决方案相对清晰完整得2分
；响应时间长，解决方案简略1分；无解决方案得0分。

0-3 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0

7.2 商务 售后服务机构备品备件储备情况进行打分：备品备件库房分布情况明确、便捷，备品备件储备
情况充足的得3分；备品备件库房分布情况较为明确、便捷，但备品备件储备有所欠缺的得2分
；提供了备品备件储备情况但有明显缺漏的得1分；未提供的不得分。

0-3 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0

7.3 商务 操作应用培训和维修保养培训打分：有具体的培训人员、时间、地点安排，培训人员经验资深
，有详细的培训内容安排得3分；有较明确的培训人员、时间、地点安排，但培训人员及内容
有所欠缺得2分；有培训方案，但方案内容有缺漏得1分；方案内容简略得0.5分。

0-3 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0

8 商务 环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采
购清单”的、列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的，每项得0.5分；投
标人提供清单并显著标识。

0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合计 0-60 49.0 33.0 18.0 35.0 35.5

专家（签名）：

技术技术商务商务评分明细评分明细（专家4）（专家4）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：温岭市第一人民医院内窥镜摄像系统采购项目（ZJWS2025-WL17）-标项1

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 台州一岚医疗
器械有限公司

台州市路桥博
康医疗器械有

限公司

杭州精旭医疗
科技有限公司

四川梅思迪雅
科技有限公司

上海聚苓医疗
器械有限公司

1 技术 技术功能偏离：对应于招标文件技术指标的符合度，每1条“★”条款不能满足招标文件要求
扣3分，其他一般条款不能满足采购文件要求扣0.5分，扣完为止。

0-36 36.0 25.5 13.0 30.0 27.5

2 技术 投标货物的性能：投标产品技术参数有实质性优于采购文件要求，根据对临床使用的重要性，
每条加1分，最多加2分。

0-2 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0

3 商务 运行、维护成本打分：提供全保、人工保等各种保修方案及价格，设备配件价格，维修服务费
，消耗品或易耗品的使用周期、价格。按照运行及维护成本的优惠程度进行打分。方案内容明
确，内容详细具体，运行及维护优惠程度高得4分；方案内容较明确，运行及维护优惠程度较
高得2分；方案内容不够明确且优惠程度较低的得1分。无方案内容的得0分。

0-4 4.0 2.0 1.0 1.0 1.0

4 商务 安装调试方案打分：有清晰的对场地环境的了解，人员、时间进度、具体调试步骤详细明确且
针对可能出现的问题提出了解决方案得3分；方案内容较明确，有较清晰的人员、时间安排，
有调试方案但未提出可能出现的问题得2分；有方案内容，方案内容中有多处缺项得1分；有方
案内容，但内容粗略得0.5分。

0-3 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0

5 商务 投标机型销售业绩：每提供1个2022年1月1日起与最终用户签定的销售合同复印件得1分，最高
得3分。

0-3 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0

6 商务 优惠条件：评委对投标文件中是否有超出招标文件的优惠条件进行评价，没有实质性优惠条件
得0分；有优惠条件的每1项得1分，最多得2分。

0-2 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0

7.1 商务 售后服务方案，包括但不限于服务响应时间、故障解决方案：
响应时间短，故障解决方案内容充分可行得3分；响应时间居中，解决方案相对清晰完整得2分
；响应时间长，解决方案简略1分；无解决方案得0分。

0-3 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0

7.2 商务 售后服务机构备品备件储备情况进行打分：备品备件库房分布情况明确、便捷，备品备件储备
情况充足的得3分；备品备件库房分布情况较为明确、便捷，但备品备件储备有所欠缺的得2分
；提供了备品备件储备情况但有明显缺漏的得1分；未提供的不得分。

0-3 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0

7.3 商务 操作应用培训和维修保养培训打分：有具体的培训人员、时间、地点安排，培训人员经验资深
，有详细的培训内容安排得3分；有较明确的培训人员、时间、地点安排，但培训人员及内容
有所欠缺得2分；有培训方案，但方案内容有缺漏得1分；方案内容简略得0.5分。

0-3 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

8 商务 环境标志产品、节能产品评审：投标产品主体列入财政部、环境保护部“环境标志产品政府采
购清单”的、列入财政部、国家发展改革委“节能产品政府采购清单”的，每项得0.5分；投
标人提供清单并显著标识。

0-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

合计 0-60 52.0 32.5 19.0 35.0 37.5

专家（签名）：

技术技术商务商务评分明细评分明细（专家5）（专家5）

技术商务资信评分明细表
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