
技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家1）（专家1）  

项目名称:  新昌县中医院掺铥光纤激光治疗机采购项目（SXWS20240008）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

杭州泛康医
疗器械有限

公司

宁波宇逸医
疗科技有限

公司

杭州帅沃科
技有限公司

1 商务
提供自2021年1月1日（合同签订日期为准）以来投标人同类产品成功业绩，每个业绩得1分，最
高得3分（须提供相应的销售合同扫描件并加盖CA签章，其他供应商同型号规格的业绩也算）。

0-3 0.0 0.0 3.0

2 技术

完全满足采购文件技术参数要求的得35分。打“★”的有一项参数不满足标书要求的作无效标
处理,打“▲”有一项参数出现负偏离扣4分；一般要求中有一项参数出现负偏离的扣1分，扣完
为止；若此项得分为0，则不推荐为中标供应商。（要求提供证明材料而未提供证明材料的视为
负偏离。）

0-35 21.0 17.0 35.0

3 商务

根据投标产品的品牌、先进性、适用性进行评价打分：
（1）投标产品的设计先进、性能稳定、质量市场认可度高得5分；
（2）投标产品的设计较先进、性能较稳定、质量市场认可度较高得3分；
（3）投标产品的设计不够先进、性能稳定性一般、质量市场认可度一般，不能完全满足采购要
求的得1分；
（4）投标产品的性能、质量不符合采购要求的得0分。

0-5 1.0 1.0 3.0

4 技术

根据投标人提供的设备配置情况进行打分：
（1）所投设备配置齐全且非常优于使用要求的得8分；
（2）所投设备配置齐全且比较优于医院要求的得3分；
（3）所投设备配置齐全且符合医院要求的得1分；
（4）所投设备配置情况有部分不能满足或与使用要求差距较大不得分。

0-8 1.0 1.0 3.0

5 商务
使用年限在采购文件要求的基础上每增加一年得1分，最高得3分。（提供设备铭牌标识截图或
说明书相关页面复印件或其他证明文件，未提供者不得分）

0-3 0.0 0.0 1.0

6 技术

供货、安装、调试、验收、培训的方案和措施（3分）
（1）项目供货、安装、调试措施(0-1分):安排供货、安装、调试的时间进度及措施。
（2）项目质量（验收）的措施(0-1分):包括验收标准、验收方式、程序和协调。
（3）根据培训内容、培训时间、师资安排及与需方单位的配合等（0-1分），未提供不得分。

0-3 1.0 2.0 2.5

7 商务 质保期在采购文件要求的基础上每增加一年得2分，最高得4分。 0-4 0.0 0.0 4.0

8 技术

根据投标人提供的维修响应时间、故障解决方案进行打分：
（1）响应时间短，解决方案充分得2.1-3.0分；
（2）响应时间一般，解决方案较合理得1.1-2.0分；
（3）响应时间长，解决方案差或无方案得0-1.0分。

0-3 1.5 1.0 2.0

9 技术

售后服务能力（人员资质，工作经验），服务网点的配置等进行打分（需提供相应证明材料并
加盖CA签章）。
（1）服务网点设置合理，技术人员配备服务能力强2.1-3.0分
（2）服务网点设置较合理，技术人员配备服务能力较强1.1-2.0分
（3）服务网点设置不够合理，技术人员配备服务能力较差0-1.0分

0-3 1.5 2.0 2.5

10 技术

根据投标人提供的备品备件及最近的备品备件地点进行打分。
（1）备品备件地点在省内且储备充分满足售后服务要求的得2.1-3.0分
（2）备品备件储备基本能满足售后服务要求的得1.1-2.0分
（3）备品备件储备充分不能满足售后服务要求的得0-1.0分

0-3 2.0 1.5 2.5

合计 0-70 29.0 25.5 58.5

专家（签名）：   
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技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家2）（专家2）  

项目名称:  新昌县中医院掺铥光纤激光治疗机采购项目（SXWS20240008）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

杭州泛康医
疗器械有限

公司

宁波宇逸医
疗科技有限

公司

杭州帅沃科
技有限公司

1 商务
提供自2021年1月1日（合同签订日期为准）以来投标人同类产品成功业绩，每个业绩得1分，最
高得3分（须提供相应的销售合同扫描件并加盖CA签章，其他供应商同型号规格的业绩也算）。

0-3 0.0 0.0 3.0

2 技术

完全满足采购文件技术参数要求的得35分。打“★”的有一项参数不满足标书要求的作无效标
处理,打“▲”有一项参数出现负偏离扣4分；一般要求中有一项参数出现负偏离的扣1分，扣完
为止；若此项得分为0，则不推荐为中标供应商。（要求提供证明材料而未提供证明材料的视为
负偏离。）

0-35 21.0 17.0 35.0

3 商务

根据投标产品的品牌、先进性、适用性进行评价打分：
（1）投标产品的设计先进、性能稳定、质量市场认可度高得5分；
（2）投标产品的设计较先进、性能较稳定、质量市场认可度较高得3分；
（3）投标产品的设计不够先进、性能稳定性一般、质量市场认可度一般，不能完全满足采购要
求的得1分；
（4）投标产品的性能、质量不符合采购要求的得0分。

0-5 1.0 1.0 3.0

4 技术

根据投标人提供的设备配置情况进行打分：
（1）所投设备配置齐全且非常优于使用要求的得8分；
（2）所投设备配置齐全且比较优于医院要求的得3分；
（3）所投设备配置齐全且符合医院要求的得1分；
（4）所投设备配置情况有部分不能满足或与使用要求差距较大不得分。

0-8 1.0 1.0 3.0

5 商务
使用年限在采购文件要求的基础上每增加一年得1分，最高得3分。（提供设备铭牌标识截图或
说明书相关页面复印件或其他证明文件，未提供者不得分）

0-3 0.0 0.0 1.0

6 技术

供货、安装、调试、验收、培训的方案和措施（3分）
（1）项目供货、安装、调试措施(0-1分):安排供货、安装、调试的时间进度及措施。
（2）项目质量（验收）的措施(0-1分):包括验收标准、验收方式、程序和协调。
（3）根据培训内容、培训时间、师资安排及与需方单位的配合等（0-1分），未提供不得分。

0-3 2.0 1.5 2.5

7 商务 质保期在采购文件要求的基础上每增加一年得2分，最高得4分。 0-4 0.0 0.0 4.0

8 技术

根据投标人提供的维修响应时间、故障解决方案进行打分：
（1）响应时间短，解决方案充分得2.1-3.0分；
（2）响应时间一般，解决方案较合理得1.1-2.0分；
（3）响应时间长，解决方案差或无方案得0-1.0分。

0-3 2.0 1.5 2.5

9 技术

售后服务能力（人员资质，工作经验），服务网点的配置等进行打分（需提供相应证明材料并
加盖CA签章）。
（1）服务网点设置合理，技术人员配备服务能力强2.1-3.0分
（2）服务网点设置较合理，技术人员配备服务能力较强1.1-2.0分
（3）服务网点设置不够合理，技术人员配备服务能力较差0-1.0分

0-3 1.0 1.5 2.0

10 技术

根据投标人提供的备品备件及最近的备品备件地点进行打分。
（1）备品备件地点在省内且储备充分满足售后服务要求的得2.1-3.0分
（2）备品备件储备基本能满足售后服务要求的得1.1-2.0分
（3）备品备件储备充分不能满足售后服务要求的得0-1.0分

0-3 2.0 1.5 2.5

合计 0-70 30.0 25.0 58.5

专家（签名）：   
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技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家3）（专家3）  

项目名称:  新昌县中医院掺铥光纤激光治疗机采购项目（SXWS20240008）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

杭州泛康医
疗器械有限

公司

宁波宇逸医
疗科技有限

公司

杭州帅沃科
技有限公司

1 商务
提供自2021年1月1日（合同签订日期为准）以来投标人同类产品成功业绩，每个业绩得1分，最
高得3分（须提供相应的销售合同扫描件并加盖CA签章，其他供应商同型号规格的业绩也算）。

0-3 0.0 0.0 3.0

2 技术

完全满足采购文件技术参数要求的得35分。打“★”的有一项参数不满足标书要求的作无效标
处理,打“▲”有一项参数出现负偏离扣4分；一般要求中有一项参数出现负偏离的扣1分，扣完
为止；若此项得分为0，则不推荐为中标供应商。（要求提供证明材料而未提供证明材料的视为
负偏离。）

0-35 21.0 17.0 35.0

3 商务

根据投标产品的品牌、先进性、适用性进行评价打分：
（1）投标产品的设计先进、性能稳定、质量市场认可度高得5分；
（2）投标产品的设计较先进、性能较稳定、质量市场认可度较高得3分；
（3）投标产品的设计不够先进、性能稳定性一般、质量市场认可度一般，不能完全满足采购要
求的得1分；
（4）投标产品的性能、质量不符合采购要求的得0分。

0-5 1.0 1.0 3.0

4 技术

根据投标人提供的设备配置情况进行打分：
（1）所投设备配置齐全且非常优于使用要求的得8分；
（2）所投设备配置齐全且比较优于医院要求的得3分；
（3）所投设备配置齐全且符合医院要求的得1分；
（4）所投设备配置情况有部分不能满足或与使用要求差距较大不得分。

0-8 1.0 1.0 3.0

5 商务
使用年限在采购文件要求的基础上每增加一年得1分，最高得3分。（提供设备铭牌标识截图或
说明书相关页面复印件或其他证明文件，未提供者不得分）

0-3 0.0 0.0 1.0

6 技术

供货、安装、调试、验收、培训的方案和措施（3分）
（1）项目供货、安装、调试措施(0-1分):安排供货、安装、调试的时间进度及措施。
（2）项目质量（验收）的措施(0-1分):包括验收标准、验收方式、程序和协调。
（3）根据培训内容、培训时间、师资安排及与需方单位的配合等（0-1分），未提供不得分。

0-3 0.0 0.0 1.0

7 商务 质保期在采购文件要求的基础上每增加一年得2分，最高得4分。 0-4 0.0 0.0 4.0

8 技术

根据投标人提供的维修响应时间、故障解决方案进行打分：
（1）响应时间短，解决方案充分得2.1-3.0分；
（2）响应时间一般，解决方案较合理得1.1-2.0分；
（3）响应时间长，解决方案差或无方案得0-1.0分。

0-3 1.6 1.5 2.0

9 技术

售后服务能力（人员资质，工作经验），服务网点的配置等进行打分（需提供相应证明材料并
加盖CA签章）。
（1）服务网点设置合理，技术人员配备服务能力强2.1-3.0分
（2）服务网点设置较合理，技术人员配备服务能力较强1.1-2.0分
（3）服务网点设置不够合理，技术人员配备服务能力较差0-1.0分

0-3 1.5 1.8 2.0

10 技术

根据投标人提供的备品备件及最近的备品备件地点进行打分。
（1）备品备件地点在省内且储备充分满足售后服务要求的得2.1-3.0分
（2）备品备件储备基本能满足售后服务要求的得1.1-2.0分
（3）备品备件储备充分不能满足售后服务要求的得0-1.0分

0-3 1.5 1.5 2.0

合计 0-70 27.6 23.8 56.0

专家（签名）：   
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技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家4）（专家4）  

项目名称:  新昌县中医院掺铥光纤激光治疗机采购项目（SXWS20240008）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

杭州泛康医
疗器械有限

公司

宁波宇逸医
疗科技有限

公司

杭州帅沃科
技有限公司

1 商务
提供自2021年1月1日（合同签订日期为准）以来投标人同类产品成功业绩，每个业绩得1分，最
高得3分（须提供相应的销售合同扫描件并加盖CA签章，其他供应商同型号规格的业绩也算）。

0-3 0.0 0.0 3.0

2 技术

完全满足采购文件技术参数要求的得35分。打“★”的有一项参数不满足标书要求的作无效标
处理,打“▲”有一项参数出现负偏离扣4分；一般要求中有一项参数出现负偏离的扣1分，扣完
为止；若此项得分为0，则不推荐为中标供应商。（要求提供证明材料而未提供证明材料的视为
负偏离。）

0-35 21.0 17.0 35.0

3 商务

根据投标产品的品牌、先进性、适用性进行评价打分：
（1）投标产品的设计先进、性能稳定、质量市场认可度高得5分；
（2）投标产品的设计较先进、性能较稳定、质量市场认可度较高得3分；
（3）投标产品的设计不够先进、性能稳定性一般、质量市场认可度一般，不能完全满足采购要
求的得1分；
（4）投标产品的性能、质量不符合采购要求的得0分。

0-5 1.0 1.0 3.0

4 技术

根据投标人提供的设备配置情况进行打分：
（1）所投设备配置齐全且非常优于使用要求的得8分；
（2）所投设备配置齐全且比较优于医院要求的得3分；
（3）所投设备配置齐全且符合医院要求的得1分；
（4）所投设备配置情况有部分不能满足或与使用要求差距较大不得分。

0-8 1.0 1.0 3.0

5 商务
使用年限在采购文件要求的基础上每增加一年得1分，最高得3分。（提供设备铭牌标识截图或
说明书相关页面复印件或其他证明文件，未提供者不得分）

0-3 0.0 0.0 1.0

6 技术

供货、安装、调试、验收、培训的方案和措施（3分）
（1）项目供货、安装、调试措施(0-1分):安排供货、安装、调试的时间进度及措施。
（2）项目质量（验收）的措施(0-1分):包括验收标准、验收方式、程序和协调。
（3）根据培训内容、培训时间、师资安排及与需方单位的配合等（0-1分），未提供不得分。

0-3 2.0 1.5 2.5

7 商务 质保期在采购文件要求的基础上每增加一年得2分，最高得4分。 0-4 0.0 0.0 4.0

8 技术

根据投标人提供的维修响应时间、故障解决方案进行打分：
（1）响应时间短，解决方案充分得2.1-3.0分；
（2）响应时间一般，解决方案较合理得1.1-2.0分；
（3）响应时间长，解决方案差或无方案得0-1.0分。

0-3 2.0 1.5 2.5

9 技术

售后服务能力（人员资质，工作经验），服务网点的配置等进行打分（需提供相应证明材料并
加盖CA签章）。
（1）服务网点设置合理，技术人员配备服务能力强2.1-3.0分
（2）服务网点设置较合理，技术人员配备服务能力较强1.1-2.0分
（3）服务网点设置不够合理，技术人员配备服务能力较差0-1.0分

0-3 1.5 2.0 2.5

10 技术

根据投标人提供的备品备件及最近的备品备件地点进行打分。
（1）备品备件地点在省内且储备充分满足售后服务要求的得2.1-3.0分
（2）备品备件储备基本能满足售后服务要求的得1.1-2.0分
（3）备品备件储备充分不能满足售后服务要求的得0-1.0分

0-3 2.0 1.5 2.5

合计 0-70 30.5 25.5 59.0

专家（签名）：   
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技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家5）（专家5）  

项目名称:  新昌县中医院掺铥光纤激光治疗机采购项目（SXWS20240008）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

杭州泛康医
疗器械有限

公司

宁波宇逸医
疗科技有限

公司

杭州帅沃科
技有限公司

1 商务
提供自2021年1月1日（合同签订日期为准）以来投标人同类产品成功业绩，每个业绩得1分，最
高得3分（须提供相应的销售合同扫描件并加盖CA签章，其他供应商同型号规格的业绩也算）。

0-3 0.0 0.0 3.0

2 技术

完全满足采购文件技术参数要求的得35分。打“★”的有一项参数不满足标书要求的作无效标
处理,打“▲”有一项参数出现负偏离扣4分；一般要求中有一项参数出现负偏离的扣1分，扣完
为止；若此项得分为0，则不推荐为中标供应商。（要求提供证明材料而未提供证明材料的视为
负偏离。）

0-35 21.0 17.0 35.0

3 商务

根据投标产品的品牌、先进性、适用性进行评价打分：
（1）投标产品的设计先进、性能稳定、质量市场认可度高得5分；
（2）投标产品的设计较先进、性能较稳定、质量市场认可度较高得3分；
（3）投标产品的设计不够先进、性能稳定性一般、质量市场认可度一般，不能完全满足采购要
求的得1分；
（4）投标产品的性能、质量不符合采购要求的得0分。

0-5 1.0 1.0 3.0

4 技术

根据投标人提供的设备配置情况进行打分：
（1）所投设备配置齐全且非常优于使用要求的得8分；
（2）所投设备配置齐全且比较优于医院要求的得3分；
（3）所投设备配置齐全且符合医院要求的得1分；
（4）所投设备配置情况有部分不能满足或与使用要求差距较大不得分。

0-8 1.0 1.0 3.0

5 商务
使用年限在采购文件要求的基础上每增加一年得1分，最高得3分。（提供设备铭牌标识截图或
说明书相关页面复印件或其他证明文件，未提供者不得分）

0-3 0.0 0.0 1.0

6 技术

供货、安装、调试、验收、培训的方案和措施（3分）
（1）项目供货、安装、调试措施(0-1分):安排供货、安装、调试的时间进度及措施。
（2）项目质量（验收）的措施(0-1分):包括验收标准、验收方式、程序和协调。
（3）根据培训内容、培训时间、师资安排及与需方单位的配合等（0-1分），未提供不得分。

0-3 2.4 2.0 2.6

7 商务 质保期在采购文件要求的基础上每增加一年得2分，最高得4分。 0-4 0.0 0.0 4.0

8 技术

根据投标人提供的维修响应时间、故障解决方案进行打分：
（1）响应时间短，解决方案充分得2.1-3.0分；
（2）响应时间一般，解决方案较合理得1.1-2.0分；
（3）响应时间长，解决方案差或无方案得0-1.0分。

0-3 2.0 1.5 2.3

9 技术

售后服务能力（人员资质，工作经验），服务网点的配置等进行打分（需提供相应证明材料并
加盖CA签章）。
（1）服务网点设置合理，技术人员配备服务能力强2.1-3.0分
（2）服务网点设置较合理，技术人员配备服务能力较强1.1-2.0分
（3）服务网点设置不够合理，技术人员配备服务能力较差0-1.0分

0-3 1.6 2.4 2.6

10 技术

根据投标人提供的备品备件及最近的备品备件地点进行打分。
（1）备品备件地点在省内且储备充分满足售后服务要求的得2.1-3.0分
（2）备品备件储备基本能满足售后服务要求的得1.1-2.0分
（3）备品备件储备充分不能满足售后服务要求的得0-1.0分

0-3 2.1 1.0 2.4

合计 0-70 31.1 25.9 58.9

专家（签名）：   
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