
                       
技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家1）） 

项目名称:  缙云县人民医院手术腔镜系统（3D）、甲醛灭菌器及高清电子内窥镜系统采购项目（JY分散公开2023-30）-标
项3

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

金华锐昕
达贸易有
限公司

杭州景澈
科技有限
公司

安庆友双
医疗器械
有限公司

浙江禾盈
医疗器械
有限公司

1 商务

对招标文件的技术需求（30分）：
本项目共有83项技术条款：标注“★”号的技术条款为实质性技
术条款共2项。其他技术条款为普通技术条款共81项。
3.1技术响应的偏离按以下进行：
3.1.1无负偏离得满分30分；
3.1.2 一条及以上实质性技术条款负偏离的，作无效标处理;
3.1.3普通技术条款负偏离≤20条的按以下原则评审：普通技术
条款每负偏离一条，扣1分。
3.1.4普通技术条款负偏离＞20条的按以下原则评审：
投标人得分=10-（负偏离条数-20）*0.16

0-30 28.0 30.0 27.0 28.0

2 商务

销售业绩（3分）：投标品牌在2021年以来于销售同一型号产
品，合同签订时间自2021年1月1日以来的，与最终用户签订
的销售业绩，每提供一例业绩得1分。提供完整的合同扫描件
并加盖公章，扫描件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得
分。本项最高得3分。对省级以上主管部门认定的首台套产
品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活
动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，投标文件中提
供相应的证明材料。

0-3 0.0 3.0 0.0 3.0

3 商务

供货方案（5分）：根据投标人提供的供货方案，需包含但不
限于以下要点：①供货期限是否满足招标文件要求；②交货方
式是否切合实际；③供货保障流程是否合理；④供货流程要点
是否明确；⑤供货实施步骤是否清晰。由评标委员会进行评
议：
供货期完全满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程
合理且供货流程要点明确，供货实施步骤清晰，能提供比较有
针对性的服务措施的得5分；
供货期满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程合
理，供货实施流程清晰，能提供有针对性的服务措施的得4
分；
方案内容符合本项目的供货要求，实行上基本合理可行的得3
分；
方案内容基本符合本项目的供货要求，但是实行上略有欠缺的
得2分；方案内容不完整，内容不充分，与本项目货物供应要
求有差距的得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 3.0 4.0 3.0 4.0

4 商务

安装与验收方案（5分）：根据投标人提供的安装与验收方
案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配
置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案。由评标
委员会进行评议：
安装方案得当，安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，
且开箱测试方式科学，产品验收方案合理，能确保货物正常安
装及验收的得5分；
安装方案及安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，方式
科学，产品验收方案合理，比较能确保货物正常安装及验收的
得4分；
安装方案及安装人员配置基本贴合实际需求，调试要求基本明
确，产品验收方案基本合理可行的得3分；
安装与验收方案符合项目实际要求，但存在一定缺项的得2
分；
安装与验收方案存在明显缺项，实行上有困难的得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 4.0
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5.1 商务

投标人需结合自身实际提供服务承诺，需包含但不限于以下要
点：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④服务体
系；⑤退换货品承诺。由评标委员会进行评议：
各项服务承诺能与医院实际相结合，能提供实质性承诺及保障
措施，能有效保证货物正常使用的得5分；
各项服务承诺能与医院实际相结合，能提供承诺及保障措施，
能保证货物正常使用的得4分；
各项服务承诺与医院实际基本相结合，但承诺及保障只能基本
符合货物实际使用情况，基本满足医院使用要求的得3分；
各项服务承诺与医院实际欠符合，承诺及保障欠符合货物实际
使用情况，欠满足医院使用要求的得2分；
服务承诺和保障措施与医院实际需求存在巨大偏差，会严重影
响货物正常使用的得1分。
未提供相关内容的不得分。

0-5 2.0 3.0 3.0 5.0

5.2 商务

投标人需结合自身实际提供质保期方案，需包含但不限于以下
要点：①质保期内定期服务方案；②巡检服务方案；③售后服
务保障；④售后服务机构的设置。由评委进行综合评议：
质保期内定期服务和巡检服务方案合理，售后服务有保障且有
相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，具有专业技
能，服务目标明确清晰的得5分；
质保期内定期服务和巡检服务方案较合理，售后服务有保障且
有相应的售后服务机构，能提高货物使用体验，服务目标明确
的得4分；
方案内容符合医院实际需求，不影响服务质量，运作流程设计
较为合理，有一定针对性的得3分；
方案内容基本符合医院实际需求，但有可能影响服务质量，运
作流程设计较为合理，针对性不强的得2分；
方案内容不完整，内容不充分，与本项目实际需求有差距的得
1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 4.0

5.3 商务

投标人需结合自身实际提供售后服务机构技术服务人员情况
（提供姓名、工作经验、资质证书情况），需包含但不限于以
下要点：①经验是否丰富；②证书是否齐全；③专业性及配备
是否充足④服务人员数量。由评标委员会进行评议：
人员配置合理、人员经验丰富且人员整体素质良好，能顺利完
成售后任务的得5分；
人员配置较合理、人员经验较丰富，人员整体素质良好，能完
成售后任务的得4分；
人员配置基本合理、人员经验及人员整体素质一般，基本能顺
利完成售后任务的得3分；
人员配置存在缺陷有待改进，实行上略有欠缺的得2分；
人员设置不合理，无法确保完成售后任务的得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 3.0 4.0 3.0 4.0

6 商务

培训方案（5分）：根据投标人提供的培训方案，需包含但不
限于以下要点：①培训时间安排是否合理；②培训内容是否全
面；③培训人员是否齐全；④培训次数；⑤培训场地安排是否
合理，由评标委员会进行评议：
人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排合理，培训内
容符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使
用且场地安排合理的得5分；
人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排较合理，培训
内容较符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵
活使用且场地安排较合理的得4分；
人员培训方案时间安排基本合理，培训内容基本符合货物使用
要求，培训次数基本能确保设备实际使用人操作的得3分；
人员培训方案不够符合采购需求，培训内容缺少针对性内容的
得2分；
人员培训方案没有结合采购需求，培训内容敷衍，没有相应培
训场地且培训时间不合理的得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 2.0 4.0 2.0 4.0
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7 商务

维修成本方案（5分）：根据提供的维修成本方案，需包含但
不限于以下要点：①提供的保修价格、设备配件价格、维修服
务费是否合理；②维修人员配备是否全面；③维修完成时间是
否及时；④维修质量的保障，由评标委员会进行评议：
维修成本方案与货物实际相结合，提供的保修价格、设备配件
价格、维修服务费合理，维修人员配备全面且维修完成时间及
时的得5分；提供的保修价格、设备配件价格及维修服务费较
合理，维修人员配备较全面且维修完成时间及时的得4分；
保修价格、设备配件价格及维修服务费基本合理，维修人员配
备基本足够，维修完成时间基本不影响设备使用的得3分；
未能明确阐述维修的各项价格，维修人员配备存在缺陷，有待
改进的得2分；
维修成本方案不合理，无法确保货物故障后及时维修完成正常
使用得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 3.0 4.0 3.0 4.0

8 商务

政府采购政策（2分）：
1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清
单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购
节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之
内的节能标志产品认证证书的，得1分。
2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品
目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府
采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于
有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。

0-2 0.0 0.0 0.0 2.0

合计 0-70 47.0 58.0 47.0 62.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家2）） 

项目名称:  缙云县人民医院手术腔镜系统（3D）、甲醛灭菌器及高清电子内窥镜系统采购项目（JY分散公开2023-30）-标
项3

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

金华锐昕
达贸易有
限公司

杭州景澈
科技有限
公司

安庆友双
医疗器械
有限公司

浙江禾盈
医疗器械
有限公司

1 商务

对招标文件的技术需求（30分）：
本项目共有83项技术条款：标注“★”号的技术条款为实质性技
术条款共2项。其他技术条款为普通技术条款共81项。
3.1技术响应的偏离按以下进行：
3.1.1无负偏离得满分30分；
3.1.2 一条及以上实质性技术条款负偏离的，作无效标处理;
3.1.3普通技术条款负偏离≤20条的按以下原则评审：普通技术
条款每负偏离一条，扣1分。
3.1.4普通技术条款负偏离＞20条的按以下原则评审：
投标人得分=10-（负偏离条数-20）*0.16

0-30 28.0 30.0 27.0 28.0

2 商务

销售业绩（3分）：投标品牌在2021年以来于销售同一型号产
品，合同签订时间自2021年1月1日以来的，与最终用户签订
的销售业绩，每提供一例业绩得1分。提供完整的合同扫描件
并加盖公章，扫描件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得
分。本项最高得3分。对省级以上主管部门认定的首台套产
品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活
动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，投标文件中提
供相应的证明材料。

0-3 0.0 3.0 0.0 3.0

3 商务

供货方案（5分）：根据投标人提供的供货方案，需包含但不
限于以下要点：①供货期限是否满足招标文件要求；②交货方
式是否切合实际；③供货保障流程是否合理；④供货流程要点
是否明确；⑤供货实施步骤是否清晰。由评标委员会进行评
议：
供货期完全满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程
合理且供货流程要点明确，供货实施步骤清晰，能提供比较有
针对性的服务措施的得5分；
供货期满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程合
理，供货实施流程清晰，能提供有针对性的服务措施的得4
分；
方案内容符合本项目的供货要求，实行上基本合理可行的得3
分；
方案内容基本符合本项目的供货要求，但是实行上略有欠缺的
得2分；方案内容不完整，内容不充分，与本项目货物供应要
求有差距的得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 2.0 3.0 2.0 4.0

4 商务

安装与验收方案（5分）：根据投标人提供的安装与验收方
案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配
置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案。由评标
委员会进行评议：
安装方案得当，安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，
且开箱测试方式科学，产品验收方案合理，能确保货物正常安
装及验收的得5分；
安装方案及安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，方式
科学，产品验收方案合理，比较能确保货物正常安装及验收的
得4分；
安装方案及安装人员配置基本贴合实际需求，调试要求基本明
确，产品验收方案基本合理可行的得3分；
安装与验收方案符合项目实际要求，但存在一定缺项的得2
分；
安装与验收方案存在明显缺项，实行上有困难的得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 1.0 3.0 2.0 3.0
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5.1 商务

投标人需结合自身实际提供服务承诺，需包含但不限于以下要
点：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④服务体
系；⑤退换货品承诺。由评标委员会进行评议：
各项服务承诺能与医院实际相结合，能提供实质性承诺及保障
措施，能有效保证货物正常使用的得5分；
各项服务承诺能与医院实际相结合，能提供承诺及保障措施，
能保证货物正常使用的得4分；
各项服务承诺与医院实际基本相结合，但承诺及保障只能基本
符合货物实际使用情况，基本满足医院使用要求的得3分；
各项服务承诺与医院实际欠符合，承诺及保障欠符合货物实际
使用情况，欠满足医院使用要求的得2分；
服务承诺和保障措施与医院实际需求存在巨大偏差，会严重影
响货物正常使用的得1分。
未提供相关内容的不得分。

0-5 2.0 3.0 2.0 4.0

5.2 商务

投标人需结合自身实际提供质保期方案，需包含但不限于以下
要点：①质保期内定期服务方案；②巡检服务方案；③售后服
务保障；④售后服务机构的设置。由评委进行综合评议：
质保期内定期服务和巡检服务方案合理，售后服务有保障且有
相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，具有专业技
能，服务目标明确清晰的得5分；
质保期内定期服务和巡检服务方案较合理，售后服务有保障且
有相应的售后服务机构，能提高货物使用体验，服务目标明确
的得4分；
方案内容符合医院实际需求，不影响服务质量，运作流程设计
较为合理，有一定针对性的得3分；
方案内容基本符合医院实际需求，但有可能影响服务质量，运
作流程设计较为合理，针对性不强的得2分；
方案内容不完整，内容不充分，与本项目实际需求有差距的得
1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 1.0 3.0 2.0 5.0

5.3 商务

投标人需结合自身实际提供售后服务机构技术服务人员情况
（提供姓名、工作经验、资质证书情况），需包含但不限于以
下要点：①经验是否丰富；②证书是否齐全；③专业性及配备
是否充足④服务人员数量。由评标委员会进行评议：
人员配置合理、人员经验丰富且人员整体素质良好，能顺利完
成售后任务的得5分；
人员配置较合理、人员经验较丰富，人员整体素质良好，能完
成售后任务的得4分；
人员配置基本合理、人员经验及人员整体素质一般，基本能顺
利完成售后任务的得3分；
人员配置存在缺陷有待改进，实行上略有欠缺的得2分；
人员设置不合理，无法确保完成售后任务的得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 2.0 3.0 2.0 5.0

6 商务

培训方案（5分）：根据投标人提供的培训方案，需包含但不
限于以下要点：①培训时间安排是否合理；②培训内容是否全
面；③培训人员是否齐全；④培训次数；⑤培训场地安排是否
合理，由评标委员会进行评议：
人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排合理，培训内
容符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使
用且场地安排合理的得5分；
人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排较合理，培训
内容较符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵
活使用且场地安排较合理的得4分；
人员培训方案时间安排基本合理，培训内容基本符合货物使用
要求，培训次数基本能确保设备实际使用人操作的得3分；
人员培训方案不够符合采购需求，培训内容缺少针对性内容的
得2分；
人员培训方案没有结合采购需求，培训内容敷衍，没有相应培
训场地且培训时间不合理的得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 2.0 3.0 2.0 4.0

5/15



7 商务

维修成本方案（5分）：根据提供的维修成本方案，需包含但
不限于以下要点：①提供的保修价格、设备配件价格、维修服
务费是否合理；②维修人员配备是否全面；③维修完成时间是
否及时；④维修质量的保障，由评标委员会进行评议：
维修成本方案与货物实际相结合，提供的保修价格、设备配件
价格、维修服务费合理，维修人员配备全面且维修完成时间及
时的得5分；提供的保修价格、设备配件价格及维修服务费较
合理，维修人员配备较全面且维修完成时间及时的得4分；
保修价格、设备配件价格及维修服务费基本合理，维修人员配
备基本足够，维修完成时间基本不影响设备使用的得3分；
未能明确阐述维修的各项价格，维修人员配备存在缺陷，有待
改进的得2分；
维修成本方案不合理，无法确保货物故障后及时维修完成正常
使用得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 2.0 3.0 2.0 4.0

8 商务

政府采购政策（2分）：
1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清
单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购
节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之
内的节能标志产品认证证书的，得1分。
2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品
目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府
采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于
有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。

0-2 0.0 0.0 0.0 2.0

合计 0-70 40.0 54.0 41.0 62.0

                                                       

专家（签名）：                           

6/15



                   

                       
技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家3）） 

项目名称:  缙云县人民医院手术腔镜系统（3D）、甲醛灭菌器及高清电子内窥镜系统采购项目（JY分散公开2023-30）-标
项3

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

金华锐昕
达贸易有
限公司

杭州景澈
科技有限
公司

安庆友双
医疗器械
有限公司

浙江禾盈
医疗器械
有限公司

1 商务

对招标文件的技术需求（30分）：
本项目共有83项技术条款：标注“★”号的技术条款为实质性技
术条款共2项。其他技术条款为普通技术条款共81项。
3.1技术响应的偏离按以下进行：
3.1.1无负偏离得满分30分；
3.1.2 一条及以上实质性技术条款负偏离的，作无效标处理;
3.1.3普通技术条款负偏离≤20条的按以下原则评审：普通技术
条款每负偏离一条，扣1分。
3.1.4普通技术条款负偏离＞20条的按以下原则评审：
投标人得分=10-（负偏离条数-20）*0.16

0-30 28.0 30.0 27.0 28.0

2 商务

销售业绩（3分）：投标品牌在2021年以来于销售同一型号产
品，合同签订时间自2021年1月1日以来的，与最终用户签订
的销售业绩，每提供一例业绩得1分。提供完整的合同扫描件
并加盖公章，扫描件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得
分。本项最高得3分。对省级以上主管部门认定的首台套产
品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活
动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，投标文件中提
供相应的证明材料。

0-3 0.0 3.0 0.0 3.0

3 商务

供货方案（5分）：根据投标人提供的供货方案，需包含但不
限于以下要点：①供货期限是否满足招标文件要求；②交货方
式是否切合实际；③供货保障流程是否合理；④供货流程要点
是否明确；⑤供货实施步骤是否清晰。由评标委员会进行评
议：
供货期完全满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程
合理且供货流程要点明确，供货实施步骤清晰，能提供比较有
针对性的服务措施的得5分；
供货期满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程合
理，供货实施流程清晰，能提供有针对性的服务措施的得4
分；
方案内容符合本项目的供货要求，实行上基本合理可行的得3
分；
方案内容基本符合本项目的供货要求，但是实行上略有欠缺的
得2分；方案内容不完整，内容不充分，与本项目货物供应要
求有差距的得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 4.0

4 商务

安装与验收方案（5分）：根据投标人提供的安装与验收方
案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配
置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案。由评标
委员会进行评议：
安装方案得当，安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，
且开箱测试方式科学，产品验收方案合理，能确保货物正常安
装及验收的得5分；
安装方案及安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，方式
科学，产品验收方案合理，比较能确保货物正常安装及验收的
得4分；
安装方案及安装人员配置基本贴合实际需求，调试要求基本明
确，产品验收方案基本合理可行的得3分；
安装与验收方案符合项目实际要求，但存在一定缺项的得2
分；
安装与验收方案存在明显缺项，实行上有困难的得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 3.0 2.0 3.0 4.0

7/15



5.1 商务

投标人需结合自身实际提供服务承诺，需包含但不限于以下要
点：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④服务体
系；⑤退换货品承诺。由评标委员会进行评议：
各项服务承诺能与医院实际相结合，能提供实质性承诺及保障
措施，能有效保证货物正常使用的得5分；
各项服务承诺能与医院实际相结合，能提供承诺及保障措施，
能保证货物正常使用的得4分；
各项服务承诺与医院实际基本相结合，但承诺及保障只能基本
符合货物实际使用情况，基本满足医院使用要求的得3分；
各项服务承诺与医院实际欠符合，承诺及保障欠符合货物实际
使用情况，欠满足医院使用要求的得2分；
服务承诺和保障措施与医院实际需求存在巨大偏差，会严重影
响货物正常使用的得1分。
未提供相关内容的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 4.0

5.2 商务

投标人需结合自身实际提供质保期方案，需包含但不限于以下
要点：①质保期内定期服务方案；②巡检服务方案；③售后服
务保障；④售后服务机构的设置。由评委进行综合评议：
质保期内定期服务和巡检服务方案合理，售后服务有保障且有
相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，具有专业技
能，服务目标明确清晰的得5分；
质保期内定期服务和巡检服务方案较合理，售后服务有保障且
有相应的售后服务机构，能提高货物使用体验，服务目标明确
的得4分；
方案内容符合医院实际需求，不影响服务质量，运作流程设计
较为合理，有一定针对性的得3分；
方案内容基本符合医院实际需求，但有可能影响服务质量，运
作流程设计较为合理，针对性不强的得2分；
方案内容不完整，内容不充分，与本项目实际需求有差距的得
1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 2.0 2.0 3.0 4.0

5.3 商务

投标人需结合自身实际提供售后服务机构技术服务人员情况
（提供姓名、工作经验、资质证书情况），需包含但不限于以
下要点：①经验是否丰富；②证书是否齐全；③专业性及配备
是否充足④服务人员数量。由评标委员会进行评议：
人员配置合理、人员经验丰富且人员整体素质良好，能顺利完
成售后任务的得5分；
人员配置较合理、人员经验较丰富，人员整体素质良好，能完
成售后任务的得4分；
人员配置基本合理、人员经验及人员整体素质一般，基本能顺
利完成售后任务的得3分；
人员配置存在缺陷有待改进，实行上略有欠缺的得2分；
人员设置不合理，无法确保完成售后任务的得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 3.0 2.0 2.0 5.0

6 商务

培训方案（5分）：根据投标人提供的培训方案，需包含但不
限于以下要点：①培训时间安排是否合理；②培训内容是否全
面；③培训人员是否齐全；④培训次数；⑤培训场地安排是否
合理，由评标委员会进行评议：
人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排合理，培训内
容符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使
用且场地安排合理的得5分；
人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排较合理，培训
内容较符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵
活使用且场地安排较合理的得4分；
人员培训方案时间安排基本合理，培训内容基本符合货物使用
要求，培训次数基本能确保设备实际使用人操作的得3分；
人员培训方案不够符合采购需求，培训内容缺少针对性内容的
得2分；
人员培训方案没有结合采购需求，培训内容敷衍，没有相应培
训场地且培训时间不合理的得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 1.0 3.0 1.0 5.0

8/15



7 商务

维修成本方案（5分）：根据提供的维修成本方案，需包含但
不限于以下要点：①提供的保修价格、设备配件价格、维修服
务费是否合理；②维修人员配备是否全面；③维修完成时间是
否及时；④维修质量的保障，由评标委员会进行评议：
维修成本方案与货物实际相结合，提供的保修价格、设备配件
价格、维修服务费合理，维修人员配备全面且维修完成时间及
时的得5分；提供的保修价格、设备配件价格及维修服务费较
合理，维修人员配备较全面且维修完成时间及时的得4分；
保修价格、设备配件价格及维修服务费基本合理，维修人员配
备基本足够，维修完成时间基本不影响设备使用的得3分；
未能明确阐述维修的各项价格，维修人员配备存在缺陷，有待
改进的得2分；
维修成本方案不合理，无法确保货物故障后及时维修完成正常
使用得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 1.0 3.0 1.0 5.0

8 商务

政府采购政策（2分）：
1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清
单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购
节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之
内的节能标志产品认证证书的，得1分。
2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品
目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府
采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于
有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。

0-2 0.0 0.0 0.0 2.0

合计 0-70 44.0 51.0 43.0 64.0

                                                       

专家（签名）：                           

9/15



                   

                       
技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家4）） 

项目名称:  缙云县人民医院手术腔镜系统（3D）、甲醛灭菌器及高清电子内窥镜系统采购项目（JY分散公开2023-30）-标
项3

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

金华锐昕
达贸易有
限公司

杭州景澈
科技有限
公司

安庆友双
医疗器械
有限公司

浙江禾盈
医疗器械
有限公司

1 商务

对招标文件的技术需求（30分）：
本项目共有83项技术条款：标注“★”号的技术条款为实质性技
术条款共2项。其他技术条款为普通技术条款共81项。
3.1技术响应的偏离按以下进行：
3.1.1无负偏离得满分30分；
3.1.2 一条及以上实质性技术条款负偏离的，作无效标处理;
3.1.3普通技术条款负偏离≤20条的按以下原则评审：普通技术
条款每负偏离一条，扣1分。
3.1.4普通技术条款负偏离＞20条的按以下原则评审：
投标人得分=10-（负偏离条数-20）*0.16

0-30 28.0 30.0 27.0 28.0

2 商务

销售业绩（3分）：投标品牌在2021年以来于销售同一型号产
品，合同签订时间自2021年1月1日以来的，与最终用户签订
的销售业绩，每提供一例业绩得1分。提供完整的合同扫描件
并加盖公章，扫描件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得
分。本项最高得3分。对省级以上主管部门认定的首台套产
品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活
动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，投标文件中提
供相应的证明材料。

0-3 0.0 3.0 0.0 3.0

3 商务

供货方案（5分）：根据投标人提供的供货方案，需包含但不
限于以下要点：①供货期限是否满足招标文件要求；②交货方
式是否切合实际；③供货保障流程是否合理；④供货流程要点
是否明确；⑤供货实施步骤是否清晰。由评标委员会进行评
议：
供货期完全满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程
合理且供货流程要点明确，供货实施步骤清晰，能提供比较有
针对性的服务措施的得5分；
供货期满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程合
理，供货实施流程清晰，能提供有针对性的服务措施的得4
分；
方案内容符合本项目的供货要求，实行上基本合理可行的得3
分；
方案内容基本符合本项目的供货要求，但是实行上略有欠缺的
得2分；方案内容不完整，内容不充分，与本项目货物供应要
求有差距的得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 4.0

4 商务

安装与验收方案（5分）：根据投标人提供的安装与验收方
案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配
置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案。由评标
委员会进行评议：
安装方案得当，安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，
且开箱测试方式科学，产品验收方案合理，能确保货物正常安
装及验收的得5分；
安装方案及安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，方式
科学，产品验收方案合理，比较能确保货物正常安装及验收的
得4分；
安装方案及安装人员配置基本贴合实际需求，调试要求基本明
确，产品验收方案基本合理可行的得3分；
安装与验收方案符合项目实际要求，但存在一定缺项的得2
分；
安装与验收方案存在明显缺项，实行上有困难的得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 3.0 3.0 3.0 4.0
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5.1 商务

投标人需结合自身实际提供服务承诺，需包含但不限于以下要
点：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④服务体
系；⑤退换货品承诺。由评标委员会进行评议：
各项服务承诺能与医院实际相结合，能提供实质性承诺及保障
措施，能有效保证货物正常使用的得5分；
各项服务承诺能与医院实际相结合，能提供承诺及保障措施，
能保证货物正常使用的得4分；
各项服务承诺与医院实际基本相结合，但承诺及保障只能基本
符合货物实际使用情况，基本满足医院使用要求的得3分；
各项服务承诺与医院实际欠符合，承诺及保障欠符合货物实际
使用情况，欠满足医院使用要求的得2分；
服务承诺和保障措施与医院实际需求存在巨大偏差，会严重影
响货物正常使用的得1分。
未提供相关内容的不得分。

0-5 3.0 3.0 2.0 4.0

5.2 商务

投标人需结合自身实际提供质保期方案，需包含但不限于以下
要点：①质保期内定期服务方案；②巡检服务方案；③售后服
务保障；④售后服务机构的设置。由评委进行综合评议：
质保期内定期服务和巡检服务方案合理，售后服务有保障且有
相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，具有专业技
能，服务目标明确清晰的得5分；
质保期内定期服务和巡检服务方案较合理，售后服务有保障且
有相应的售后服务机构，能提高货物使用体验，服务目标明确
的得4分；
方案内容符合医院实际需求，不影响服务质量，运作流程设计
较为合理，有一定针对性的得3分；
方案内容基本符合医院实际需求，但有可能影响服务质量，运
作流程设计较为合理，针对性不强的得2分；
方案内容不完整，内容不充分，与本项目实际需求有差距的得
1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 2.0 3.0 2.0 4.0

5.3 商务

投标人需结合自身实际提供售后服务机构技术服务人员情况
（提供姓名、工作经验、资质证书情况），需包含但不限于以
下要点：①经验是否丰富；②证书是否齐全；③专业性及配备
是否充足④服务人员数量。由评标委员会进行评议：
人员配置合理、人员经验丰富且人员整体素质良好，能顺利完
成售后任务的得5分；
人员配置较合理、人员经验较丰富，人员整体素质良好，能完
成售后任务的得4分；
人员配置基本合理、人员经验及人员整体素质一般，基本能顺
利完成售后任务的得3分；
人员配置存在缺陷有待改进，实行上略有欠缺的得2分；
人员设置不合理，无法确保完成售后任务的得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 2.0 3.0 2.0 4.0

6 商务

培训方案（5分）：根据投标人提供的培训方案，需包含但不
限于以下要点：①培训时间安排是否合理；②培训内容是否全
面；③培训人员是否齐全；④培训次数；⑤培训场地安排是否
合理，由评标委员会进行评议：
人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排合理，培训内
容符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使
用且场地安排合理的得5分；
人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排较合理，培训
内容较符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵
活使用且场地安排较合理的得4分；
人员培训方案时间安排基本合理，培训内容基本符合货物使用
要求，培训次数基本能确保设备实际使用人操作的得3分；
人员培训方案不够符合采购需求，培训内容缺少针对性内容的
得2分；
人员培训方案没有结合采购需求，培训内容敷衍，没有相应培
训场地且培训时间不合理的得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 3.0 3.0 2.0 4.0
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7 商务

维修成本方案（5分）：根据提供的维修成本方案，需包含但
不限于以下要点：①提供的保修价格、设备配件价格、维修服
务费是否合理；②维修人员配备是否全面；③维修完成时间是
否及时；④维修质量的保障，由评标委员会进行评议：
维修成本方案与货物实际相结合，提供的保修价格、设备配件
价格、维修服务费合理，维修人员配备全面且维修完成时间及
时的得5分；提供的保修价格、设备配件价格及维修服务费较
合理，维修人员配备较全面且维修完成时间及时的得4分；
保修价格、设备配件价格及维修服务费基本合理，维修人员配
备基本足够，维修完成时间基本不影响设备使用的得3分；
未能明确阐述维修的各项价格，维修人员配备存在缺陷，有待
改进的得2分；
维修成本方案不合理，无法确保货物故障后及时维修完成正常
使用得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 1.0 2.0 1.0 4.0

8 商务

政府采购政策（2分）：
1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清
单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购
节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之
内的节能标志产品认证证书的，得1分。
2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品
目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府
采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于
有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。

0-2 0.0 0.0 0.0 2.0

合计 0-70 45.0 53.0 42.0 61.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家5）） 

项目名称:  缙云县人民医院手术腔镜系统（3D）、甲醛灭菌器及高清电子内窥镜系统采购项目（JY分散公开2023-30）-标
项3

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

金华锐昕
达贸易有
限公司

杭州景澈
科技有限
公司

安庆友双
医疗器械
有限公司

浙江禾盈
医疗器械
有限公司

1 商务

对招标文件的技术需求（30分）：
本项目共有83项技术条款：标注“★”号的技术条款为实质性技
术条款共2项。其他技术条款为普通技术条款共81项。
3.1技术响应的偏离按以下进行：
3.1.1无负偏离得满分30分；
3.1.2 一条及以上实质性技术条款负偏离的，作无效标处理;
3.1.3普通技术条款负偏离≤20条的按以下原则评审：普通技术
条款每负偏离一条，扣1分。
3.1.4普通技术条款负偏离＞20条的按以下原则评审：
投标人得分=10-（负偏离条数-20）*0.16

0-30 28.0 30.0 27.0 28.0

2 商务

销售业绩（3分）：投标品牌在2021年以来于销售同一型号产
品，合同签订时间自2021年1月1日以来的，与最终用户签订
的销售业绩，每提供一例业绩得1分。提供完整的合同扫描件
并加盖公章，扫描件能清楚的辨析设备型号和价格，否则不得
分。本项最高得3分。对省级以上主管部门认定的首台套产
品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活
动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，投标文件中提
供相应的证明材料。

0-3 0.0 3.0 0.0 3.0

3 商务

供货方案（5分）：根据投标人提供的供货方案，需包含但不
限于以下要点：①供货期限是否满足招标文件要求；②交货方
式是否切合实际；③供货保障流程是否合理；④供货流程要点
是否明确；⑤供货实施步骤是否清晰。由评标委员会进行评
议：
供货期完全满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程
合理且供货流程要点明确，供货实施步骤清晰，能提供比较有
针对性的服务措施的得5分；
供货期满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程合
理，供货实施流程清晰，能提供有针对性的服务措施的得4
分；
方案内容符合本项目的供货要求，实行上基本合理可行的得3
分；
方案内容基本符合本项目的供货要求，但是实行上略有欠缺的
得2分；方案内容不完整，内容不充分，与本项目货物供应要
求有差距的得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 2.0 4.0 2.0 4.0

4 商务

安装与验收方案（5分）：根据投标人提供的安装与验收方
案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配
置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案。由评标
委员会进行评议：
安装方案得当，安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，
且开箱测试方式科学，产品验收方案合理，能确保货物正常安
装及验收的得5分；
安装方案及安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，方式
科学，产品验收方案合理，比较能确保货物正常安装及验收的
得4分；
安装方案及安装人员配置基本贴合实际需求，调试要求基本明
确，产品验收方案基本合理可行的得3分；
安装与验收方案符合项目实际要求，但存在一定缺项的得2
分；
安装与验收方案存在明显缺项，实行上有困难的得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 2.0 4.0 2.0 4.0
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5.1 商务

投标人需结合自身实际提供服务承诺，需包含但不限于以下要
点：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④服务体
系；⑤退换货品承诺。由评标委员会进行评议：
各项服务承诺能与医院实际相结合，能提供实质性承诺及保障
措施，能有效保证货物正常使用的得5分；
各项服务承诺能与医院实际相结合，能提供承诺及保障措施，
能保证货物正常使用的得4分；
各项服务承诺与医院实际基本相结合，但承诺及保障只能基本
符合货物实际使用情况，基本满足医院使用要求的得3分；
各项服务承诺与医院实际欠符合，承诺及保障欠符合货物实际
使用情况，欠满足医院使用要求的得2分；
服务承诺和保障措施与医院实际需求存在巨大偏差，会严重影
响货物正常使用的得1分。
未提供相关内容的不得分。

0-5 2.0 4.0 2.0 4.0

5.2 商务

投标人需结合自身实际提供质保期方案，需包含但不限于以下
要点：①质保期内定期服务方案；②巡检服务方案；③售后服
务保障；④售后服务机构的设置。由评委进行综合评议：
质保期内定期服务和巡检服务方案合理，售后服务有保障且有
相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，具有专业技
能，服务目标明确清晰的得5分；
质保期内定期服务和巡检服务方案较合理，售后服务有保障且
有相应的售后服务机构，能提高货物使用体验，服务目标明确
的得4分；
方案内容符合医院实际需求，不影响服务质量，运作流程设计
较为合理，有一定针对性的得3分；
方案内容基本符合医院实际需求，但有可能影响服务质量，运
作流程设计较为合理，针对性不强的得2分；
方案内容不完整，内容不充分，与本项目实际需求有差距的得
1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 2.0 4.0 2.0 4.0

5.3 商务

投标人需结合自身实际提供售后服务机构技术服务人员情况
（提供姓名、工作经验、资质证书情况），需包含但不限于以
下要点：①经验是否丰富；②证书是否齐全；③专业性及配备
是否充足④服务人员数量。由评标委员会进行评议：
人员配置合理、人员经验丰富且人员整体素质良好，能顺利完
成售后任务的得5分；
人员配置较合理、人员经验较丰富，人员整体素质良好，能完
成售后任务的得4分；
人员配置基本合理、人员经验及人员整体素质一般，基本能顺
利完成售后任务的得3分；
人员配置存在缺陷有待改进，实行上略有欠缺的得2分；
人员设置不合理，无法确保完成售后任务的得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 2.0 3.0 2.0 4.0

6 商务

培训方案（5分）：根据投标人提供的培训方案，需包含但不
限于以下要点：①培训时间安排是否合理；②培训内容是否全
面；③培训人员是否齐全；④培训次数；⑤培训场地安排是否
合理，由评标委员会进行评议：
人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排合理，培训内
容符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使
用且场地安排合理的得5分；
人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排较合理，培训
内容较符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵
活使用且场地安排较合理的得4分；
人员培训方案时间安排基本合理，培训内容基本符合货物使用
要求，培训次数基本能确保设备实际使用人操作的得3分；
人员培训方案不够符合采购需求，培训内容缺少针对性内容的
得2分；
人员培训方案没有结合采购需求，培训内容敷衍，没有相应培
训场地且培训时间不合理的得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 2.0 4.0 2.0 4.0
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7 商务

维修成本方案（5分）：根据提供的维修成本方案，需包含但
不限于以下要点：①提供的保修价格、设备配件价格、维修服
务费是否合理；②维修人员配备是否全面；③维修完成时间是
否及时；④维修质量的保障，由评标委员会进行评议：
维修成本方案与货物实际相结合，提供的保修价格、设备配件
价格、维修服务费合理，维修人员配备全面且维修完成时间及
时的得5分；提供的保修价格、设备配件价格及维修服务费较
合理，维修人员配备较全面且维修完成时间及时的得4分；
保修价格、设备配件价格及维修服务费基本合理，维修人员配
备基本足够，维修完成时间基本不影响设备使用的得3分；
未能明确阐述维修的各项价格，维修人员配备存在缺陷，有待
改进的得2分；
维修成本方案不合理，无法确保货物故障后及时维修完成正常
使用得1分；
未提供相关内容的不得分。

0-5 1.0 2.0 1.0 4.0

8 商务

政府采购政策（2分）：
1）投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清
单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府采购
节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之
内的节能标志产品认证证书的，得1分。
2）投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品
目清单的，提供国家市场监督管理总局公布的《参与实施政府
采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于
有效期之内的环境标志产品认证证书，得1分。

0-2 0.0 0.0 0.0 2.0

合计 0-70 41.0 58.0 40.0 61.0

                                                       

专家（签名）：                           
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