
技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家1）（专家1）  

项目名称:  长兴县中医院X射线计算机体层摄影设备项目（0625-24215068）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

大佳（杭
州）国际贸
易有限公司

杭州艾玛医
疗科技有限

公司

宁波海高优
服医疗科技
有限公司

1 技术

技术需求符合度：
对应于招标文件第四章采购内容及需求的“二、技术参数要求”响应情况评分：
①投标响应完全符合招标要求的此项得满分；
②打“★”号技术指标共6项，不满足招标文件要求（负偏离）的，每一项扣减4分；
③其他技术指标响应共62项，不满足招标文件要求（负偏离）的，每一项扣减0.5分；
④标注“▲”的技术指标为实质性条款，不计算分值，不满足招标文件要求（负偏离）的，投
标无效。

0-55 49.5 45.0 54.5

2 商务

政策分:
①投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家
确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。
②投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供
国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。

0-1 0.0 0.0 0.0

3 商务

成功案例及业绩：
提供合同签订时间自2021年1月1日以来的，符合要求的本次投标同型号产品销售合同复印件一
份得1分，本项最高得3分。非同型号产品的合同，不计入评分。（须提供完整的合同扫描件，
能清楚的辨析型号和价格及其他评审因素，并附配置清单）。
(对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采
购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，提供相关的证明)

0-3 2.0 3.0 3.0

4 技术

安装调试与配合验收方案：
评价响应的安装调试与配合验收方案：①明确安装标准和安装方案；②提供进度计划，按时完
成安装调试；③提供设备布局图纸，包括电气图、辐射防护图；④承诺负担安装调试费用，提
供产品随机资料和安装调试程序文件；⑤配合验收方案，提供设备检测报告及验收所需资料。
每有一项满足采购人需求的，得1分，完全满足上述要求的得5分；未提供或不合格的，该小项
不得分。

0-5 4.0 4.0 5.0

5 技术

售后服务方案：
①明确质保期和年度保养计划，保证开机率≥95%及其应急措施；②明确技术支持和远程维修诊
断服务方案；③明确培训计划，提供维修密码、操作手册等，承诺不另行收费升级软件和接入
PACS系统。每有一项满足采购人需求的，得1分，完全满足上述要求的得3分；未提供或不合格
的，该小项不得分。

0-3 3.0 3.0 3.0

6 技术
服务机构备品备件储备情况：
明确承诺设备停产后的备件供应时间，得1分，未提供的，不得分

0-1 1.0 1.0 1.0

7 技术

技术服务、技术培训：
①操作应用培训：投标人根据采购需求（商务要求）中关于操作应用培训的要求，提供培训方
案，所有内容均符合采购需求的得1分，未提供培训方案或缺项的不得分。
②维修保养培训：投标人根据采购需求（商务要求）中关于维修保养培训的要求，提供培训方
案，所有内容均符合采购需求的得1分，未提供培训方案或缺项的不得分。

0-2 2.0 1.0 2.0

合计 0-70 61.5 57.0 68.5

专家（签名）：   

1/7



技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家2）（专家2）  

项目名称:  长兴县中医院X射线计算机体层摄影设备项目（0625-24215068）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

大佳（杭
州）国际贸
易有限公司

杭州艾玛医
疗科技有限

公司

宁波海高优
服医疗科技
有限公司

1 技术

技术需求符合度：
对应于招标文件第四章采购内容及需求的“二、技术参数要求”响应情况评分：
①投标响应完全符合招标要求的此项得满分；
②打“★”号技术指标共6项，不满足招标文件要求（负偏离）的，每一项扣减4分；
③其他技术指标响应共62项，不满足招标文件要求（负偏离）的，每一项扣减0.5分；
④标注“▲”的技术指标为实质性条款，不计算分值，不满足招标文件要求（负偏离）的，投
标无效。

0-55 49.5 45.0 54.5

2 商务

政策分:
①投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家
确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。
②投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供
国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。

0-1 0.0 0.0 0.0

3 商务

成功案例及业绩：
提供合同签订时间自2021年1月1日以来的，符合要求的本次投标同型号产品销售合同复印件一
份得1分，本项最高得3分。非同型号产品的合同，不计入评分。（须提供完整的合同扫描件，
能清楚的辨析型号和价格及其他评审因素，并附配置清单）。
(对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采
购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，提供相关的证明)

0-3 2.0 3.0 3.0

4 技术

安装调试与配合验收方案：
评价响应的安装调试与配合验收方案：①明确安装标准和安装方案；②提供进度计划，按时完
成安装调试；③提供设备布局图纸，包括电气图、辐射防护图；④承诺负担安装调试费用，提
供产品随机资料和安装调试程序文件；⑤配合验收方案，提供设备检测报告及验收所需资料。
每有一项满足采购人需求的，得1分，完全满足上述要求的得5分；未提供或不合格的，该小项
不得分。

0-5 3.0 3.0 5.0

5 技术

售后服务方案：
①明确质保期和年度保养计划，保证开机率≥95%及其应急措施；②明确技术支持和远程维修诊
断服务方案；③明确培训计划，提供维修密码、操作手册等，承诺不另行收费升级软件和接入
PACS系统。每有一项满足采购人需求的，得1分，完全满足上述要求的得3分；未提供或不合格
的，该小项不得分。

0-3 3.0 2.0 3.0

6 技术
服务机构备品备件储备情况：
明确承诺设备停产后的备件供应时间，得1分，未提供的，不得分

0-1 1.0 1.0 1.0

7 技术

技术服务、技术培训：
①操作应用培训：投标人根据采购需求（商务要求）中关于操作应用培训的要求，提供培训方
案，所有内容均符合采购需求的得1分，未提供培训方案或缺项的不得分。
②维修保养培训：投标人根据采购需求（商务要求）中关于维修保养培训的要求，提供培训方
案，所有内容均符合采购需求的得1分，未提供培训方案或缺项的不得分。

0-2 2.0 1.0 2.0

合计 0-70 60.5 55.0 68.5

专家（签名）：   
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技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家3）（专家3）  

项目名称:  长兴县中医院X射线计算机体层摄影设备项目（0625-24215068）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

大佳（杭
州）国际贸
易有限公司

杭州艾玛医
疗科技有限

公司

宁波海高优
服医疗科技
有限公司

1 技术

技术需求符合度：
对应于招标文件第四章采购内容及需求的“二、技术参数要求”响应情况评分：
①投标响应完全符合招标要求的此项得满分；
②打“★”号技术指标共6项，不满足招标文件要求（负偏离）的，每一项扣减4分；
③其他技术指标响应共62项，不满足招标文件要求（负偏离）的，每一项扣减0.5分；
④标注“▲”的技术指标为实质性条款，不计算分值，不满足招标文件要求（负偏离）的，投
标无效。

0-55 49.5 45.0 54.5

2 商务

政策分:
①投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家
确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。
②投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供
国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。

0-1 0.0 0.0 0.0

3 商务

成功案例及业绩：
提供合同签订时间自2021年1月1日以来的，符合要求的本次投标同型号产品销售合同复印件一
份得1分，本项最高得3分。非同型号产品的合同，不计入评分。（须提供完整的合同扫描件，
能清楚的辨析型号和价格及其他评审因素，并附配置清单）。
(对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采
购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，提供相关的证明)

0-3 2.0 3.0 3.0

4 技术

安装调试与配合验收方案：
评价响应的安装调试与配合验收方案：①明确安装标准和安装方案；②提供进度计划，按时完
成安装调试；③提供设备布局图纸，包括电气图、辐射防护图；④承诺负担安装调试费用，提
供产品随机资料和安装调试程序文件；⑤配合验收方案，提供设备检测报告及验收所需资料。
每有一项满足采购人需求的，得1分，完全满足上述要求的得5分；未提供或不合格的，该小项
不得分。

0-5 4.0 3.0 5.0

5 技术

售后服务方案：
①明确质保期和年度保养计划，保证开机率≥95%及其应急措施；②明确技术支持和远程维修诊
断服务方案；③明确培训计划，提供维修密码、操作手册等，承诺不另行收费升级软件和接入
PACS系统。每有一项满足采购人需求的，得1分，完全满足上述要求的得3分；未提供或不合格
的，该小项不得分。

0-3 1.0 1.0 3.0

6 技术
服务机构备品备件储备情况：
明确承诺设备停产后的备件供应时间，得1分，未提供的，不得分

0-1 1.0 1.0 1.0

7 技术

技术服务、技术培训：
①操作应用培训：投标人根据采购需求（商务要求）中关于操作应用培训的要求，提供培训方
案，所有内容均符合采购需求的得1分，未提供培训方案或缺项的不得分。
②维修保养培训：投标人根据采购需求（商务要求）中关于维修保养培训的要求，提供培训方
案，所有内容均符合采购需求的得1分，未提供培训方案或缺项的不得分。

0-2 1.0 2.0 2.0

合计 0-70 58.5 55.0 68.5

专家（签名）：   
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技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家4）（专家4）  

项目名称:  长兴县中医院X射线计算机体层摄影设备项目（0625-24215068）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

大佳（杭
州）国际贸
易有限公司

杭州艾玛医
疗科技有限

公司

宁波海高优
服医疗科技
有限公司

1 技术

技术需求符合度：
对应于招标文件第四章采购内容及需求的“二、技术参数要求”响应情况评分：
①投标响应完全符合招标要求的此项得满分；
②打“★”号技术指标共6项，不满足招标文件要求（负偏离）的，每一项扣减4分；
③其他技术指标响应共62项，不满足招标文件要求（负偏离）的，每一项扣减0.5分；
④标注“▲”的技术指标为实质性条款，不计算分值，不满足招标文件要求（负偏离）的，投
标无效。

0-55 49.5 45.0 54.5

2 商务

政策分:
①投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家
确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。
②投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供
国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。

0-1 0.0 0.0 0.0

3 商务

成功案例及业绩：
提供合同签订时间自2021年1月1日以来的，符合要求的本次投标同型号产品销售合同复印件一
份得1分，本项最高得3分。非同型号产品的合同，不计入评分。（须提供完整的合同扫描件，
能清楚的辨析型号和价格及其他评审因素，并附配置清单）。
(对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采
购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，提供相关的证明)

0-3 2.0 3.0 3.0

4 技术

安装调试与配合验收方案：
评价响应的安装调试与配合验收方案：①明确安装标准和安装方案；②提供进度计划，按时完
成安装调试；③提供设备布局图纸，包括电气图、辐射防护图；④承诺负担安装调试费用，提
供产品随机资料和安装调试程序文件；⑤配合验收方案，提供设备检测报告及验收所需资料。
每有一项满足采购人需求的，得1分，完全满足上述要求的得5分；未提供或不合格的，该小项
不得分。

0-5 4.0 4.0 5.0

5 技术

售后服务方案：
①明确质保期和年度保养计划，保证开机率≥95%及其应急措施；②明确技术支持和远程维修诊
断服务方案；③明确培训计划，提供维修密码、操作手册等，承诺不另行收费升级软件和接入
PACS系统。每有一项满足采购人需求的，得1分，完全满足上述要求的得3分；未提供或不合格
的，该小项不得分。

0-3 3.0 3.0 3.0

6 技术
服务机构备品备件储备情况：
明确承诺设备停产后的备件供应时间，得1分，未提供的，不得分

0-1 1.0 1.0 1.0

7 技术

技术服务、技术培训：
①操作应用培训：投标人根据采购需求（商务要求）中关于操作应用培训的要求，提供培训方
案，所有内容均符合采购需求的得1分，未提供培训方案或缺项的不得分。
②维修保养培训：投标人根据采购需求（商务要求）中关于维修保养培训的要求，提供培训方
案，所有内容均符合采购需求的得1分，未提供培训方案或缺项的不得分。

0-2 2.0 1.0 2.0

合计 0-70 61.5 57.0 68.5

专家（签名）：   
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技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家5）（专家5）  

项目名称:  长兴县中医院X射线计算机体层摄影设备项目（0625-24215068）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

大佳（杭
州）国际贸
易有限公司

杭州艾玛医
疗科技有限

公司

宁波海高优
服医疗科技
有限公司

1 技术

技术需求符合度：
对应于招标文件第四章采购内容及需求的“二、技术参数要求”响应情况评分：
①投标响应完全符合招标要求的此项得满分；
②打“★”号技术指标共6项，不满足招标文件要求（负偏离）的，每一项扣减4分；
③其他技术指标响应共62项，不满足招标文件要求（负偏离）的，每一项扣减0.5分；
④标注“▲”的技术指标为实质性条款，不计算分值，不满足招标文件要求（负偏离）的，投
标无效。

0-55 49.5 45.0 54.5

2 商务

政策分:
①投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家
确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。
②投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供
国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。

0-1 0.0 0.0 0.0

3 商务

成功案例及业绩：
提供合同签订时间自2021年1月1日以来的，符合要求的本次投标同型号产品销售合同复印件一
份得1分，本项最高得3分。非同型号产品的合同，不计入评分。（须提供完整的合同扫描件，
能清楚的辨析型号和价格及其他评审因素，并附配置清单）。
(对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采
购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，提供相关的证明)

0-3 2.0 3.0 3.0

4 技术

安装调试与配合验收方案：
评价响应的安装调试与配合验收方案：①明确安装标准和安装方案；②提供进度计划，按时完
成安装调试；③提供设备布局图纸，包括电气图、辐射防护图；④承诺负担安装调试费用，提
供产品随机资料和安装调试程序文件；⑤配合验收方案，提供设备检测报告及验收所需资料。
每有一项满足采购人需求的，得1分，完全满足上述要求的得5分；未提供或不合格的，该小项
不得分。

0-5 4.0 4.0 5.0

5 技术

售后服务方案：
①明确质保期和年度保养计划，保证开机率≥95%及其应急措施；②明确技术支持和远程维修诊
断服务方案；③明确培训计划，提供维修密码、操作手册等，承诺不另行收费升级软件和接入
PACS系统。每有一项满足采购人需求的，得1分，完全满足上述要求的得3分；未提供或不合格
的，该小项不得分。

0-3 3.0 3.0 3.0

6 技术
服务机构备品备件储备情况：
明确承诺设备停产后的备件供应时间，得1分，未提供的，不得分

0-1 1.0 1.0 1.0

7 技术

技术服务、技术培训：
①操作应用培训：投标人根据采购需求（商务要求）中关于操作应用培训的要求，提供培训方
案，所有内容均符合采购需求的得1分，未提供培训方案或缺项的不得分。
②维修保养培训：投标人根据采购需求（商务要求）中关于维修保养培训的要求，提供培训方
案，所有内容均符合采购需求的得1分，未提供培训方案或缺项的不得分。

0-2 2.0 1.0 2.0

合计 0-70 61.5 57.0 68.5

专家（签名）：   
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技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家6）（专家6）  

项目名称:  长兴县中医院X射线计算机体层摄影设备项目（0625-24215068）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

大佳（杭
州）国际贸
易有限公司

杭州艾玛医
疗科技有限

公司

宁波海高优
服医疗科技
有限公司

1 技术

技术需求符合度：
对应于招标文件第四章采购内容及需求的“二、技术参数要求”响应情况评分：
①投标响应完全符合招标要求的此项得满分；
②打“★”号技术指标共6项，不满足招标文件要求（负偏离）的，每一项扣减4分；
③其他技术指标响应共62项，不满足招标文件要求（负偏离）的，每一项扣减0.5分；
④标注“▲”的技术指标为实质性条款，不计算分值，不满足招标文件要求（负偏离）的，投
标无效。

0-55 49.5 45.0 54.5

2 商务

政策分:
①投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家
确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。
②投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供
国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。

0-1 0.0 0.0 0.0

3 商务

成功案例及业绩：
提供合同签订时间自2021年1月1日以来的，符合要求的本次投标同型号产品销售合同复印件一
份得1分，本项最高得3分。非同型号产品的合同，不计入评分。（须提供完整的合同扫描件，
能清楚的辨析型号和价格及其他评审因素，并附配置清单）。
(对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采
购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，提供相关的证明)

0-3 2.0 3.0 3.0

4 技术

安装调试与配合验收方案：
评价响应的安装调试与配合验收方案：①明确安装标准和安装方案；②提供进度计划，按时完
成安装调试；③提供设备布局图纸，包括电气图、辐射防护图；④承诺负担安装调试费用，提
供产品随机资料和安装调试程序文件；⑤配合验收方案，提供设备检测报告及验收所需资料。
每有一项满足采购人需求的，得1分，完全满足上述要求的得5分；未提供或不合格的，该小项
不得分。

0-5 4.0 5.0 5.0

5 技术

售后服务方案：
①明确质保期和年度保养计划，保证开机率≥95%及其应急措施；②明确技术支持和远程维修诊
断服务方案；③明确培训计划，提供维修密码、操作手册等，承诺不另行收费升级软件和接入
PACS系统。每有一项满足采购人需求的，得1分，完全满足上述要求的得3分；未提供或不合格
的，该小项不得分。

0-3 3.0 3.0 3.0

6 技术
服务机构备品备件储备情况：
明确承诺设备停产后的备件供应时间，得1分，未提供的，不得分

0-1 1.0 1.0 1.0

7 技术

技术服务、技术培训：
①操作应用培训：投标人根据采购需求（商务要求）中关于操作应用培训的要求，提供培训方
案，所有内容均符合采购需求的得1分，未提供培训方案或缺项的不得分。
②维修保养培训：投标人根据采购需求（商务要求）中关于维修保养培训的要求，提供培训方
案，所有内容均符合采购需求的得1分，未提供培训方案或缺项的不得分。

0-2 1.0 1.0 2.0

合计 0-70 60.5 58.0 68.5

专家（签名）：   
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技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家7）（专家7）  

项目名称:  长兴县中医院X射线计算机体层摄影设备项目（0625-24215068）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

大佳（杭
州）国际贸
易有限公司

杭州艾玛医
疗科技有限

公司

宁波海高优
服医疗科技
有限公司

1 技术

技术需求符合度：
对应于招标文件第四章采购内容及需求的“二、技术参数要求”响应情况评分：
①投标响应完全符合招标要求的此项得满分；
②打“★”号技术指标共6项，不满足招标文件要求（负偏离）的，每一项扣减4分；
③其他技术指标响应共62项，不满足招标文件要求（负偏离）的，每一项扣减0.5分；
④标注“▲”的技术指标为实质性条款，不计算分值，不满足招标文件要求（负偏离）的，投
标无效。

0-55 49.5 45.0 54.5

2 商务

政策分:
①投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家
确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。
②投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供
国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。

0-1 0.0 0.0 0.0

3 商务

成功案例及业绩：
提供合同签订时间自2021年1月1日以来的，符合要求的本次投标同型号产品销售合同复印件一
份得1分，本项最高得3分。非同型号产品的合同，不计入评分。（须提供完整的合同扫描件，
能清楚的辨析型号和价格及其他评审因素，并附配置清单）。
(对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采
购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，提供相关的证明)

0-3 2.0 3.0 3.0

4 技术

安装调试与配合验收方案：
评价响应的安装调试与配合验收方案：①明确安装标准和安装方案；②提供进度计划，按时完
成安装调试；③提供设备布局图纸，包括电气图、辐射防护图；④承诺负担安装调试费用，提
供产品随机资料和安装调试程序文件；⑤配合验收方案，提供设备检测报告及验收所需资料。
每有一项满足采购人需求的，得1分，完全满足上述要求的得5分；未提供或不合格的，该小项
不得分。

0-5 4.0 3.0 5.0

5 技术

售后服务方案：
①明确质保期和年度保养计划，保证开机率≥95%及其应急措施；②明确技术支持和远程维修诊
断服务方案；③明确培训计划，提供维修密码、操作手册等，承诺不另行收费升级软件和接入
PACS系统。每有一项满足采购人需求的，得1分，完全满足上述要求的得3分；未提供或不合格
的，该小项不得分。

0-3 3.0 3.0 3.0

6 技术
服务机构备品备件储备情况：
明确承诺设备停产后的备件供应时间，得1分，未提供的，不得分

0-1 1.0 1.0 1.0

7 技术

技术服务、技术培训：
①操作应用培训：投标人根据采购需求（商务要求）中关于操作应用培训的要求，提供培训方
案，所有内容均符合采购需求的得1分，未提供培训方案或缺项的不得分。
②维修保养培训：投标人根据采购需求（商务要求）中关于维修保养培训的要求，提供培训方
案，所有内容均符合采购需求的得1分，未提供培训方案或缺项的不得分。

0-2 2.0 1.0 2.0

合计 0-70 61.5 56.0 68.5

专家（签名）：   
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