
                       
技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （胡小玲）（胡小玲） 

项目名称:  杭州市临安区第一人民医院新院区医疗设备（手术相关设备）采购项目（CTZB-2022110365）- 标项1

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州可为
医疗仪器
有限公司

浙江龙萧
医疗器械
有限公司

杭州徕康
科技有限
公司

1.1 技术

投标产品的技术指标、功能、产品配置与招标要求的符合性评价：
（1）完全符合招标文件要求的此项得48分；
（2）一般技术或功能要求存在负偏离的，每一条负偏离扣2分；
（3）标注■号的【重要参数或功能要求】项存在负偏离的，每一条负偏
离扣4分；
（4）产品配置不满足招标要求的，每缺少一项配置扣5分；
（5）此项最高得48分，最低得0分。
备注：投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的
产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要
求提供证明材料而未提供证明材料的，视为未响应，按负偏离处理。

0-48 38 48 34

2.1 技术

投标产品技术指标、功能或配置的先进性评价。投标产品的技术指标、
功能或配置实质性优于采购要求（正偏离）且对临床使用具有实际意义
的，每条正偏离得1分，最多得3分。证明材料：正偏离情况应当提供相
关技术证明材料，否则不予认定。
备注：投标产品技术指标、功能或配置存在负偏离的此项均得0分。

0-3 0 0 0

2.2 技术

投标产品的市场使用情况评价：自2019年1月1日以来，投标产品（同品
牌同型号）具有成功销售业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材
料：销售合同，提供复印件加盖投标人电子签名或公章，时间以合同签
订时间为准。

0-3 0 3 0

2.3 技术

投标产品的后期运行维护成本合理性评价。根据投标人提供的投标产品
质保期后运行维护成本（包括保修价格、耗材价格、主要配件价格），
对其所投设备质保期的运行维护成本情况进行评价给分。后期运行维护
成本说明完整、报价合理的得3分；成本说明基本完整、合理的得1.5
分；成本说明不完整，或不合理，或未提供说明的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

2.4 技术

投标产品节能性、环保性评价：
（1）投标产品取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节
能产品清单目录的产品不计分）；
（2）投标产品取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。
证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证
书（提供复印件，加盖投标人电子签名或公章）。

0-2 0 0 0

3.1 技术

产品安装与调试方案评价，包括安装调试的方式、方法、技术标准、完
成时间等。
（1）方案清晰、明确、内容完整且合理的得3分；
（2）方案存在缺陷，但基本清晰、明确，内容基本完整、合理的得1.5
分；
（3）方案不明确，或内容不完整，或不具有合理性，或未提供方案说
明的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

3.2 技术

技术培训方案与承诺评价，包括培训的次数时长、形式、成果目标等。
（1）方案清晰、明确、内容完整且合理的得3分；
（2）方案存在缺陷，但基本清晰、明确，内容基本完整、合理的得1.5
分；
（3）方案不明确，或内容不完整，或不具有合理性，或未提供方案说
明的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

3.3 技术

产品售后服务方案的完整性、合理性和有效性评价。
（1）方案完整、合理、有效、完全满足采购要求的得3分；
（2）方案存在缺陷，但基本完整、合理、有效，能够基本满足采购要
求的得1.5分；
（3）方案不完整，或不合理，或缺乏有效性，或无法满足采购要求，
或未提供明确的方案说明的得0分。

0-3 1.5 3 1.5

3.4 技术

产品质保期（原厂质保）承诺：投标产品原厂质保期在采购要求的基础
上，整体每增加1年的得1分，最多得2分（增加部分不足1年的不计
分）。证明材料：提供制造商或其授权单位出具的原厂质保承诺函，复
印件加盖投标人电子公章。

0-2 0 2 0
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合计 0-70 44 60.5 40

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （江涛）（江涛） 

项目名称:  杭州市临安区第一人民医院新院区医疗设备（手术相关设备）采购项目（CTZB-2022110365）- 标项1

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州可为
医疗仪器
有限公司

浙江龙萧
医疗器械
有限公司

杭州徕康
科技有限
公司

1.1 技术

投标产品的技术指标、功能、产品配置与招标要求的符合性评价：
（1）完全符合招标文件要求的此项得48分；
（2）一般技术或功能要求存在负偏离的，每一条负偏离扣2分；
（3）标注■号的【重要参数或功能要求】项存在负偏离的，每一条负偏
离扣4分；
（4）产品配置不满足招标要求的，每缺少一项配置扣5分；
（5）此项最高得48分，最低得0分。
备注：投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的
产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要
求提供证明材料而未提供证明材料的，视为未响应，按负偏离处理。

0-48 38 48 34

2.1 技术

投标产品技术指标、功能或配置的先进性评价。投标产品的技术指标、
功能或配置实质性优于采购要求（正偏离）且对临床使用具有实际意义
的，每条正偏离得1分，最多得3分。证明材料：正偏离情况应当提供相
关技术证明材料，否则不予认定。
备注：投标产品技术指标、功能或配置存在负偏离的此项均得0分。

0-3 0 0 0

2.2 技术

投标产品的市场使用情况评价：自2019年1月1日以来，投标产品（同品
牌同型号）具有成功销售业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材
料：销售合同，提供复印件加盖投标人电子签名或公章，时间以合同签
订时间为准。

0-3 0 3 0

2.3 技术

投标产品的后期运行维护成本合理性评价。根据投标人提供的投标产品
质保期后运行维护成本（包括保修价格、耗材价格、主要配件价格），
对其所投设备质保期的运行维护成本情况进行评价给分。后期运行维护
成本说明完整、报价合理的得3分；成本说明基本完整、合理的得1.5
分；成本说明不完整，或不合理，或未提供说明的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

2.4 技术

投标产品节能性、环保性评价：
（1）投标产品取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节
能产品清单目录的产品不计分）；
（2）投标产品取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。
证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证
书（提供复印件，加盖投标人电子签名或公章）。

0-2 0 0 0

3.1 技术

产品安装与调试方案评价，包括安装调试的方式、方法、技术标准、完
成时间等。
（1）方案清晰、明确、内容完整且合理的得3分；
（2）方案存在缺陷，但基本清晰、明确，内容基本完整、合理的得1.5
分；
（3）方案不明确，或内容不完整，或不具有合理性，或未提供方案说
明的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

3.2 技术

技术培训方案与承诺评价，包括培训的次数时长、形式、成果目标等。
（1）方案清晰、明确、内容完整且合理的得3分；
（2）方案存在缺陷，但基本清晰、明确，内容基本完整、合理的得1.5
分；
（3）方案不明确，或内容不完整，或不具有合理性，或未提供方案说
明的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

3.3 技术

产品售后服务方案的完整性、合理性和有效性评价。
（1）方案完整、合理、有效、完全满足采购要求的得3分；
（2）方案存在缺陷，但基本完整、合理、有效，能够基本满足采购要
求的得1.5分；
（3）方案不完整，或不合理，或缺乏有效性，或无法满足采购要求，
或未提供明确的方案说明的得0分。

0-3 1.5 3 1.5

3.4 技术

产品质保期（原厂质保）承诺：投标产品原厂质保期在采购要求的基础
上，整体每增加1年的得1分，最多得2分（增加部分不足1年的不计
分）。证明材料：提供制造商或其授权单位出具的原厂质保承诺函，复
印件加盖投标人电子公章。

0-2 0 2 0
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合计 0-70 44 60.5 40

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （张琼丽）（张琼丽） 

项目名称:  杭州市临安区第一人民医院新院区医疗设备（手术相关设备）采购项目（CTZB-2022110365）- 标项1

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州可为
医疗仪器
有限公司

浙江龙萧
医疗器械
有限公司

杭州徕康
科技有限
公司

1.1 技术

投标产品的技术指标、功能、产品配置与招标要求的符合性评价：
（1）完全符合招标文件要求的此项得48分；
（2）一般技术或功能要求存在负偏离的，每一条负偏离扣2分；
（3）标注■号的【重要参数或功能要求】项存在负偏离的，每一条负偏
离扣4分；
（4）产品配置不满足招标要求的，每缺少一项配置扣5分；
（5）此项最高得48分，最低得0分。
备注：投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的
产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要
求提供证明材料而未提供证明材料的，视为未响应，按负偏离处理。

0-48 38 48 34

2.1 技术

投标产品技术指标、功能或配置的先进性评价。投标产品的技术指标、
功能或配置实质性优于采购要求（正偏离）且对临床使用具有实际意义
的，每条正偏离得1分，最多得3分。证明材料：正偏离情况应当提供相
关技术证明材料，否则不予认定。
备注：投标产品技术指标、功能或配置存在负偏离的此项均得0分。

0-3 0 0 0

2.2 技术

投标产品的市场使用情况评价：自2019年1月1日以来，投标产品（同品
牌同型号）具有成功销售业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材
料：销售合同，提供复印件加盖投标人电子签名或公章，时间以合同签
订时间为准。

0-3 0 3 0

2.3 技术

投标产品的后期运行维护成本合理性评价。根据投标人提供的投标产品
质保期后运行维护成本（包括保修价格、耗材价格、主要配件价格），
对其所投设备质保期的运行维护成本情况进行评价给分。后期运行维护
成本说明完整、报价合理的得3分；成本说明基本完整、合理的得1.5
分；成本说明不完整，或不合理，或未提供说明的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

2.4 技术

投标产品节能性、环保性评价：
（1）投标产品取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节
能产品清单目录的产品不计分）；
（2）投标产品取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。
证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证
书（提供复印件，加盖投标人电子签名或公章）。

0-2 0 0 0

3.1 技术

产品安装与调试方案评价，包括安装调试的方式、方法、技术标准、完
成时间等。
（1）方案清晰、明确、内容完整且合理的得3分；
（2）方案存在缺陷，但基本清晰、明确，内容基本完整、合理的得1.5
分；
（3）方案不明确，或内容不完整，或不具有合理性，或未提供方案说
明的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

3.2 技术

技术培训方案与承诺评价，包括培训的次数时长、形式、成果目标等。
（1）方案清晰、明确、内容完整且合理的得3分；
（2）方案存在缺陷，但基本清晰、明确，内容基本完整、合理的得1.5
分；
（3）方案不明确，或内容不完整，或不具有合理性，或未提供方案说
明的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

3.3 技术

产品售后服务方案的完整性、合理性和有效性评价。
（1）方案完整、合理、有效、完全满足采购要求的得3分；
（2）方案存在缺陷，但基本完整、合理、有效，能够基本满足采购要
求的得1.5分；
（3）方案不完整，或不合理，或缺乏有效性，或无法满足采购要求，
或未提供明确的方案说明的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

3.4 技术

产品质保期（原厂质保）承诺：投标产品原厂质保期在采购要求的基础
上，整体每增加1年的得1分，最多得2分（增加部分不足1年的不计
分）。证明材料：提供制造商或其授权单位出具的原厂质保承诺函，复
印件加盖投标人电子公章。

0-2 0 2 0
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合计 0-70 44 59 40

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （宋丽）（宋丽） 

项目名称:  杭州市临安区第一人民医院新院区医疗设备（手术相关设备）采购项目（CTZB-2022110365）- 标项1

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州可为
医疗仪器
有限公司

浙江龙萧
医疗器械
有限公司

杭州徕康
科技有限
公司

1.1 技术

投标产品的技术指标、功能、产品配置与招标要求的符合性评价：
（1）完全符合招标文件要求的此项得48分；
（2）一般技术或功能要求存在负偏离的，每一条负偏离扣2分；
（3）标注■号的【重要参数或功能要求】项存在负偏离的，每一条负偏
离扣4分；
（4）产品配置不满足招标要求的，每缺少一项配置扣5分；
（5）此项最高得48分，最低得0分。
备注：投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的
产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要
求提供证明材料而未提供证明材料的，视为未响应，按负偏离处理。

0-48 38 48 34

2.1 技术

投标产品技术指标、功能或配置的先进性评价。投标产品的技术指标、
功能或配置实质性优于采购要求（正偏离）且对临床使用具有实际意义
的，每条正偏离得1分，最多得3分。证明材料：正偏离情况应当提供相
关技术证明材料，否则不予认定。
备注：投标产品技术指标、功能或配置存在负偏离的此项均得0分。

0-3 0 0 0

2.2 技术

投标产品的市场使用情况评价：自2019年1月1日以来，投标产品（同品
牌同型号）具有成功销售业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材
料：销售合同，提供复印件加盖投标人电子签名或公章，时间以合同签
订时间为准。

0-3 0 3 0

2.3 技术

投标产品的后期运行维护成本合理性评价。根据投标人提供的投标产品
质保期后运行维护成本（包括保修价格、耗材价格、主要配件价格），
对其所投设备质保期的运行维护成本情况进行评价给分。后期运行维护
成本说明完整、报价合理的得3分；成本说明基本完整、合理的得1.5
分；成本说明不完整，或不合理，或未提供说明的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

2.4 技术

投标产品节能性、环保性评价：
（1）投标产品取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节
能产品清单目录的产品不计分）；
（2）投标产品取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。
证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证
书（提供复印件，加盖投标人电子签名或公章）。

0-2 0 0 0

3.1 技术

产品安装与调试方案评价，包括安装调试的方式、方法、技术标准、完
成时间等。
（1）方案清晰、明确、内容完整且合理的得3分；
（2）方案存在缺陷，但基本清晰、明确，内容基本完整、合理的得1.5
分；
（3）方案不明确，或内容不完整，或不具有合理性，或未提供方案说
明的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

3.2 技术

技术培训方案与承诺评价，包括培训的次数时长、形式、成果目标等。
（1）方案清晰、明确、内容完整且合理的得3分；
（2）方案存在缺陷，但基本清晰、明确，内容基本完整、合理的得1.5
分；
（3）方案不明确，或内容不完整，或不具有合理性，或未提供方案说
明的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

3.3 技术

产品售后服务方案的完整性、合理性和有效性评价。
（1）方案完整、合理、有效、完全满足采购要求的得3分；
（2）方案存在缺陷，但基本完整、合理、有效，能够基本满足采购要
求的得1.5分；
（3）方案不完整，或不合理，或缺乏有效性，或无法满足采购要求，
或未提供明确的方案说明的得0分。

0-3 1.5 3 1.5

3.4 技术

产品质保期（原厂质保）承诺：投标产品原厂质保期在采购要求的基础
上，整体每增加1年的得1分，最多得2分（增加部分不足1年的不计
分）。证明材料：提供制造商或其授权单位出具的原厂质保承诺函，复
印件加盖投标人电子公章。

0-2 0 2 0
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合计 0-70 44 60.5 40

                                                       

专家（签名）：                           
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技术商务资信评分明细技术商务资信评分明细 （吕云妮）（吕云妮） 

项目名称:  杭州市临安区第一人民医院新院区医疗设备（手术相关设备）采购项目（CTZB-2022110365）- 标项1

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州可为
医疗仪器
有限公司

浙江龙萧
医疗器械
有限公司

杭州徕康
科技有限
公司

1.1 技术

投标产品的技术指标、功能、产品配置与招标要求的符合性评价：
（1）完全符合招标文件要求的此项得48分；
（2）一般技术或功能要求存在负偏离的，每一条负偏离扣2分；
（3）标注■号的【重要参数或功能要求】项存在负偏离的，每一条负偏
离扣4分；
（4）产品配置不满足招标要求的，每缺少一项配置扣5分；
（5）此项最高得48分，最低得0分。
备注：投标文件《技术响应与偏离表》响应情况与投标文件中所提供的
产品技术材料不一致时，以投标文件中所提供的产品技术材料为准；要
求提供证明材料而未提供证明材料的，视为未响应，按负偏离处理。

0-48 38 48 34

2.1 技术

投标产品技术指标、功能或配置的先进性评价。投标产品的技术指标、
功能或配置实质性优于采购要求（正偏离）且对临床使用具有实际意义
的，每条正偏离得1分，最多得3分。证明材料：正偏离情况应当提供相
关技术证明材料，否则不予认定。
备注：投标产品技术指标、功能或配置存在负偏离的此项均得0分。

0-3 0 0 0

2.2 技术

投标产品的市场使用情况评价：自2019年1月1日以来，投标产品（同品
牌同型号）具有成功销售业绩的，每个业绩得1分，最多得3分。证明材
料：销售合同，提供复印件加盖投标人电子签名或公章，时间以合同签
订时间为准。

0-3 0 3 0

2.3 技术

投标产品的后期运行维护成本合理性评价。根据投标人提供的投标产品
质保期后运行维护成本（包括保修价格、耗材价格、主要配件价格），
对其所投设备质保期的运行维护成本情况进行评价给分。后期运行维护
成本说明完整、报价合理的得3分；成本说明基本完整、合理的得1.5
分；成本说明不完整，或不合理，或未提供说明的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

2.4 技术

投标产品节能性、环保性评价：
（1）投标产品取得有效的节能产品认证证书的得1分（列入强制采购节
能产品清单目录的产品不计分）；
（2）投标产品取得有效的环境标志产品认证证书的得1分。
证明材料：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证
书（提供复印件，加盖投标人电子签名或公章）。

0-2 0 0 0

3.1 技术

产品安装与调试方案评价，包括安装调试的方式、方法、技术标准、完
成时间等。
（1）方案清晰、明确、内容完整且合理的得3分；
（2）方案存在缺陷，但基本清晰、明确，内容基本完整、合理的得1.5
分；
（3）方案不明确，或内容不完整，或不具有合理性，或未提供方案说
明的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

3.2 技术

技术培训方案与承诺评价，包括培训的次数时长、形式、成果目标等。
（1）方案清晰、明确、内容完整且合理的得3分；
（2）方案存在缺陷，但基本清晰、明确，内容基本完整、合理的得1.5
分；
（3）方案不明确，或内容不完整，或不具有合理性，或未提供方案说
明的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

3.3 技术

产品售后服务方案的完整性、合理性和有效性评价。
（1）方案完整、合理、有效、完全满足采购要求的得3分；
（2）方案存在缺陷，但基本完整、合理、有效，能够基本满足采购要
求的得1.5分；
（3）方案不完整，或不合理，或缺乏有效性，或无法满足采购要求，
或未提供明确的方案说明的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

3.4 技术

产品质保期（原厂质保）承诺：投标产品原厂质保期在采购要求的基础
上，整体每增加1年的得1分，最多得2分（增加部分不足1年的不计
分）。证明材料：提供制造商或其授权单位出具的原厂质保承诺函，复
印件加盖投标人电子公章。

0-2 0 2 0
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合计 0-70 44 59 40

                                                       

专家（签名）：                           
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