
项目名称：温州医科大学附属第二医院脊柱微创手术器械包（椎间孔镜）项目（ZJ-2530178-20）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 金华市汉元贸
易有限公司

温州国泰医通
供应链管理有

限公司

安徽钡锶创新
科技有限公司

浙江致信医药
科技有限公司

温州市英特药
业有限公司

1 技术 技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，
每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采
购文件要求扣1.5分，累计扣分达39分，投标无效。

0-39 39.0 27.0 36.0 18.0 39.0

2 技术 技术指标先进性，评委对投标机型进行评议，技术性能先进充分满足临床要求且优化的得3分
，技术性能较先进满足临床要求得2分；技术性能基本满足临床要求的得1分；技术性能不能完
全满足临床要求的得0.5分；存在较大的缺陷、技术性能与临床要求差距较大的得0分。

0-3 3.0 2.0 2.0 1.0 3.0

3 技术 功能实现性，评委对投标机型进行评议，设备功能先进得3分，设备功能较先进得2分；设备功
能基本能满足得1分；设备功能不能全部满足得0.5分；设备功能存在较大的缺陷得0分。

0-3 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0

4 技术 投标设备总体质量性能，评委对投标机型进行评议，总体质量性能先进得2分，总体质量性能
较先进得1.5分；总体质量性能一般得1分；总体质量性能存在缺陷得0.5分；存在较大的缺陷
得0分。

0-2 1.5 1.0 1.0 1.0 1.5

5 技术 综合运行成本，评委对投标机型的维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格、零配件及维
修服务费等进行综合评议：报价合理且综合运行成本低的，得5分；报价合理且综合运行成本
较低的，得4分，报价合理、综合运行成本较高的，得3分；报价不够合理（如存在重点项缺漏
或部分项目畸高等）或综合运行成本高的，得2分；报价缺漏项较多或综合运行成本很高的，
得1分；未提供报价的得0分。

0-5 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0

6 商务 保修期：保修期每超（商务条款规定年限）一年加1分，最高得分为2分。 0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 商务 投标产品销售业绩：提供2022年1月1日以来与本次投标相同型号且与不同最终用户签订的合同
复印件，每个最终用户得0.6分，最高得3分。（须提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号
和价格，否则不计分）投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应
用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。

0-3 3.0 0.6 3.0 0.6 2.4

8 技术 制造商或代理商的售后服务和维修能力，评委对制造商或代理商的售后服务和维修能力进行评
价评议，响应时间短，解决方案充分得2分，响应时间一般，解决方案较合理得1.5分，响应时
间长，解决方案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分

0-2 1.5 1.5 1.5 1.0 1.5

9.1 商务 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公
布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节
能标志产品认证证书的，得0.5分；

0-0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9.2 商务 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总
局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期
之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。

0-0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 技术 投标产品技术支持材料：投标文件中提供原厂主要技术规格表或CFDA认可的检测报告，得1分
；提供产品彩页（包含产品主要信息），彩页上盖有投标产品制造商或国内总代理盖红章的得
1分，复印件或没有盖红章不得分。

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

11 商务 货物使用期限或有效期：自货物生产日期起不少于5年，每增加1年得0.5分，最高得3分。提供
铭牌标识照片或说明书相关页面复印件。

0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

合计 0-65 54.0 39.1 50.5 28.6 57.4

专家（签名）：

技术技术商务商务评分明细评分明细（专家1）（专家1）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：温州医科大学附属第二医院脊柱微创手术器械包（椎间孔镜）项目（ZJ-2530178-20）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 金华市汉元贸
易有限公司

温州国泰医通
供应链管理有

限公司

安徽钡锶创新
科技有限公司

浙江致信医药
科技有限公司

温州市英特药
业有限公司

1 技术 技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，
每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采
购文件要求扣1.5分，累计扣分达39分，投标无效。

0-39 39.0 27.0 36.0 18.0 39.0

2 技术 技术指标先进性，评委对投标机型进行评议，技术性能先进充分满足临床要求且优化的得3分
，技术性能较先进满足临床要求得2分；技术性能基本满足临床要求的得1分；技术性能不能完
全满足临床要求的得0.5分；存在较大的缺陷、技术性能与临床要求差距较大的得0分。

0-3 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0

3 技术 功能实现性，评委对投标机型进行评议，设备功能先进得3分，设备功能较先进得2分；设备功
能基本能满足得1分；设备功能不能全部满足得0.5分；设备功能存在较大的缺陷得0分。

0-3 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0

4 技术 投标设备总体质量性能，评委对投标机型进行评议，总体质量性能先进得2分，总体质量性能
较先进得1.5分；总体质量性能一般得1分；总体质量性能存在缺陷得0.5分；存在较大的缺陷
得0分。

0-2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

5 技术 综合运行成本，评委对投标机型的维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格、零配件及维
修服务费等进行综合评议：报价合理且综合运行成本低的，得5分；报价合理且综合运行成本
较低的，得4分，报价合理、综合运行成本较高的，得3分；报价不够合理（如存在重点项缺漏
或部分项目畸高等）或综合运行成本高的，得2分；报价缺漏项较多或综合运行成本很高的，
得1分；未提供报价的得0分。

0-5 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0

6 商务 保修期：保修期每超（商务条款规定年限）一年加1分，最高得分为2分。 0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 商务 投标产品销售业绩：提供2022年1月1日以来与本次投标相同型号且与不同最终用户签订的合同
复印件，每个最终用户得0.6分，最高得3分。（须提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号
和价格，否则不计分）投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应
用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。

0-3 3.0 0.6 3.0 0.6 2.4

8 技术 制造商或代理商的售后服务和维修能力，评委对制造商或代理商的售后服务和维修能力进行评
价评议，响应时间短，解决方案充分得2分，响应时间一般，解决方案较合理得1.5分，响应时
间长，解决方案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分

0-2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

9.1 商务 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公
布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节
能标志产品认证证书的，得0.5分；

0-0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9.2 商务 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总
局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期
之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。

0-0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 技术 投标产品技术支持材料：投标文件中提供原厂主要技术规格表或CFDA认可的检测报告，得1分
；提供产品彩页（包含产品主要信息），彩页上盖有投标产品制造商或国内总代理盖红章的得
1分，复印件或没有盖红章不得分。

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

11 商务 货物使用期限或有效期：自货物生产日期起不少于5年，每增加1年得0.5分，最高得3分。提供
铭牌标识照片或说明书相关页面复印件。

0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

合计 0-65 52.0 38.6 50.0 27.6 55.4

专家（签名）：

技术技术商务商务评分明细评分明细（专家2）（专家2）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：温州医科大学附属第二医院脊柱微创手术器械包（椎间孔镜）项目（ZJ-2530178-20）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 金华市汉元贸
易有限公司

温州国泰医通
供应链管理有

限公司

安徽钡锶创新
科技有限公司

浙江致信医药
科技有限公司

温州市英特药
业有限公司

1 技术 技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，
每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采
购文件要求扣1.5分，累计扣分达39分，投标无效。

0-39 39.0 27.0 36.0 18.0 39.0

2 技术 技术指标先进性，评委对投标机型进行评议，技术性能先进充分满足临床要求且优化的得3分
，技术性能较先进满足临床要求得2分；技术性能基本满足临床要求的得1分；技术性能不能完
全满足临床要求的得0.5分；存在较大的缺陷、技术性能与临床要求差距较大的得0分。

0-3 2.0 1.0 2.0 1.0 2.0

3 技术 功能实现性，评委对投标机型进行评议，设备功能先进得3分，设备功能较先进得2分；设备功
能基本能满足得1分；设备功能不能全部满足得0.5分；设备功能存在较大的缺陷得0分。

0-3 2.0 1.0 1.0 0.5 2.0

4 技术 投标设备总体质量性能，评委对投标机型进行评议，总体质量性能先进得2分，总体质量性能
较先进得1.5分；总体质量性能一般得1分；总体质量性能存在缺陷得0.5分；存在较大的缺陷
得0分。

0-2 1.5 1.0 1.0 1.0 1.5

5 技术 综合运行成本，评委对投标机型的维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格、零配件及维
修服务费等进行综合评议：报价合理且综合运行成本低的，得5分；报价合理且综合运行成本
较低的，得4分，报价合理、综合运行成本较高的，得3分；报价不够合理（如存在重点项缺漏
或部分项目畸高等）或综合运行成本高的，得2分；报价缺漏项较多或综合运行成本很高的，
得1分；未提供报价的得0分。

0-5 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0

6 商务 保修期：保修期每超（商务条款规定年限）一年加1分，最高得分为2分。 0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 商务 投标产品销售业绩：提供2022年1月1日以来与本次投标相同型号且与不同最终用户签订的合同
复印件，每个最终用户得0.6分，最高得3分。（须提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号
和价格，否则不计分）投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应
用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。

0-3 3.0 0.6 3.0 0.6 2.4

8 技术 制造商或代理商的售后服务和维修能力，评委对制造商或代理商的售后服务和维修能力进行评
价评议，响应时间短，解决方案充分得2分，响应时间一般，解决方案较合理得1.5分，响应时
间长，解决方案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分

0-2 1.0 1.5 1.5 0.5 1.5

9.1 商务 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公
布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节
能标志产品认证证书的，得0.5分；

0-0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9.2 商务 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总
局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期
之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。

0-0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 技术 投标产品技术支持材料：投标文件中提供原厂主要技术规格表或CFDA认可的检测报告，得1分
；提供产品彩页（包含产品主要信息），彩页上盖有投标产品制造商或国内总代理盖红章的得
1分，复印件或没有盖红章不得分。

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

11 商务 货物使用期限或有效期：自货物生产日期起不少于5年，每增加1年得0.5分，最高得3分。提供
铭牌标识照片或说明书相关页面复印件。

0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

合计 0-65 52.5 37.1 49.5 27.6 56.4

专家（签名）：

技术技术商务商务评分明细评分明细（专家3）（专家3）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：温州医科大学附属第二医院脊柱微创手术器械包（椎间孔镜）项目（ZJ-2530178-20）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 金华市汉元贸
易有限公司

温州国泰医通
供应链管理有

限公司

安徽钡锶创新
科技有限公司

浙江致信医药
科技有限公司

温州市英特药
业有限公司

1 技术 技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，
每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采
购文件要求扣1.5分，累计扣分达39分，投标无效。

0-39 39.0 27.0 36.0 18.0 39.0

2 技术 技术指标先进性，评委对投标机型进行评议，技术性能先进充分满足临床要求且优化的得3分
，技术性能较先进满足临床要求得2分；技术性能基本满足临床要求的得1分；技术性能不能完
全满足临床要求的得0.5分；存在较大的缺陷、技术性能与临床要求差距较大的得0分。

0-3 2.0 1.0 1.0 0.5 2.0

3 技术 功能实现性，评委对投标机型进行评议，设备功能先进得3分，设备功能较先进得2分；设备功
能基本能满足得1分；设备功能不能全部满足得0.5分；设备功能存在较大的缺陷得0分。

0-3 2.0 1.0 1.0 0.5 2.0

4 技术 投标设备总体质量性能，评委对投标机型进行评议，总体质量性能先进得2分，总体质量性能
较先进得1.5分；总体质量性能一般得1分；总体质量性能存在缺陷得0.5分；存在较大的缺陷
得0分。

0-2 2.0 1.0 1.5 1.0 2.0

5 技术 综合运行成本，评委对投标机型的维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格、零配件及维
修服务费等进行综合评议：报价合理且综合运行成本低的，得5分；报价合理且综合运行成本
较低的，得4分，报价合理、综合运行成本较高的，得3分；报价不够合理（如存在重点项缺漏
或部分项目畸高等）或综合运行成本高的，得2分；报价缺漏项较多或综合运行成本很高的，
得1分；未提供报价的得0分。

0-5 2.0 3.0 3.0 4.0 3.0

6 商务 保修期：保修期每超（商务条款规定年限）一年加1分，最高得分为2分。 0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 商务 投标产品销售业绩：提供2022年1月1日以来与本次投标相同型号且与不同最终用户签订的合同
复印件，每个最终用户得0.6分，最高得3分。（须提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号
和价格，否则不计分）投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应
用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。

0-3 3.0 0.6 3.0 0.6 2.4

8 技术 制造商或代理商的售后服务和维修能力，评委对制造商或代理商的售后服务和维修能力进行评
价评议，响应时间短，解决方案充分得2分，响应时间一般，解决方案较合理得1.5分，响应时
间长，解决方案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分

0-2 1.5 1.0 1.0 1.0 2.0

9.1 商务 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公
布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节
能标志产品认证证书的，得0.5分；

0-0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9.2 商务 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总
局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期
之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。

0-0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 技术 投标产品技术支持材料：投标文件中提供原厂主要技术规格表或CFDA认可的检测报告，得1分
；提供产品彩页（包含产品主要信息），彩页上盖有投标产品制造商或国内总代理盖红章的得
1分，复印件或没有盖红章不得分。

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

11 商务 货物使用期限或有效期：自货物生产日期起不少于5年，每增加1年得0.5分，最高得3分。提供
铭牌标识照片或说明书相关页面复印件。

0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

合计 0-65 53.5 36.6 48.5 27.6 57.4

专家（签名）：

技术技术商务商务评分明细评分明细（专家4）（专家4）

技术商务资信评分明细表
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项目名称：温州医科大学附属第二医院脊柱微创手术器械包（椎间孔镜）项目（ZJ-2530178-20）

序号 评分
类型

评分项目内容 分值范围 金华市汉元贸
易有限公司

温州国泰医通
供应链管理有

限公司

安徽钡锶创新
科技有限公司

浙江致信医药
科技有限公司

温州市英特药
业有限公司

1 技术 技术功能符合度：对应于采购文件第二章“采购内容及需求”中“招标技术要求”的符合度，
每一条带“△”标记的条款不满足采购文件要求扣3分，每一条非“△”标记的条款不满足采
购文件要求扣1.5分，累计扣分达39分，投标无效。

0-39 39.0 27.0 36.0 18.0 39.0

2 技术 技术指标先进性，评委对投标机型进行评议，技术性能先进充分满足临床要求且优化的得3分
，技术性能较先进满足临床要求得2分；技术性能基本满足临床要求的得1分；技术性能不能完
全满足临床要求的得0.5分；存在较大的缺陷、技术性能与临床要求差距较大的得0分。

0-3 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0

3 技术 功能实现性，评委对投标机型进行评议，设备功能先进得3分，设备功能较先进得2分；设备功
能基本能满足得1分；设备功能不能全部满足得0.5分；设备功能存在较大的缺陷得0分。

0-3 2.0 1.0 1.0 0.5 2.0

4 技术 投标设备总体质量性能，评委对投标机型进行评议，总体质量性能先进得2分，总体质量性能
较先进得1.5分；总体质量性能一般得1分；总体质量性能存在缺陷得0.5分；存在较大的缺陷
得0分。

0-2 2.0 1.0 1.5 1.0 2.0

5 技术 综合运行成本，评委对投标机型的维保价格、年运行费用、消耗品或易耗品价格、零配件及维
修服务费等进行综合评议：报价合理且综合运行成本低的，得5分；报价合理且综合运行成本
较低的，得4分，报价合理、综合运行成本较高的，得3分；报价不够合理（如存在重点项缺漏
或部分项目畸高等）或综合运行成本高的，得2分；报价缺漏项较多或综合运行成本很高的，
得1分；未提供报价的得0分。

0-5 2.0 3.0 3.0 4.0 1.0

6 商务 保修期：保修期每超（商务条款规定年限）一年加1分，最高得分为2分。 0-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7 商务 投标产品销售业绩：提供2022年1月1日以来与本次投标相同型号且与不同最终用户签订的合同
复印件，每个最终用户得0.6分，最高得3分。（须提供完整的合同复印件，能清楚的辨析型号
和价格，否则不计分）投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应
用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分。

0-3 3.0 0.6 3.0 0.6 2.4

8 技术 制造商或代理商的售后服务和维修能力，评委对制造商或代理商的售后服务和维修能力进行评
价评议，响应时间短，解决方案充分得2分，响应时间一般，解决方案较合理得1.5分，响应时
间长，解决方案一般1分，响应时间长，解决方案差0.5分，无解决方案得0分

0-2 1.5 1.0 1.0 0.5 2.0

9.1 商务 投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家市场监督管理总局公
布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期之内的节
能标志产品认证证书的，得0.5分；

0-0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9.2 商务 投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家市场监督管理总
局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》内的认证机构出具的、处于有效期
之内的环境标志产品认证证书，得0.5分。

0-0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

10 技术 投标产品技术支持材料：投标文件中提供原厂主要技术规格表或CFDA认可的检测报告，得1分
；提供产品彩页（包含产品主要信息），彩页上盖有投标产品制造商或国内总代理盖红章的得
1分，复印件或没有盖红章不得分。

0-2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

11 商务 货物使用期限或有效期：自货物生产日期起不少于5年，每增加1年得0.5分，最高得3分。提供
铭牌标识照片或说明书相关页面复印件。

0-3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0

合计 0-65 53.5 36.6 48.5 27.6 55.4

专家（签名）：

技术技术商务商务评分明细评分明细（专家5）（专家5）

技术商务资信评分明细表
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