
            
           

                技术                技术商务商务评分明细 评分明细 （专家1）（专家1）  
                

项目名称:  浙江省嘉善县第一人民医院医疗设备维保服务项目（0625-24215209）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

西安影联
科医疗器
械有限公

司

浙江程运
医学科技
有限公司

熙皋（上
海）医疗
科技有限

公司

1 技术

对“技术需求及商务要求”中“一、技术需求”的响应情况进行打分：
响应完全满足招标文件要求得38分；打“★”号要求（4项）负偏离或
未响应的，每一项扣4分；其他的要求（15项）负偏离或未响应的，每
一项扣2分；扣完为止。
打“▲”号要求负偏离或未响应的，投标无效。

0-38 38.0 38.0 38.0

2 商务

投标人提供2020年1月1日以来（以签订合同时间为准）,具有大型影像
设备CT或MR的维修保养服务业绩（合同内容应清晰可见维修保养的机
型，用户名称，保修类型），每提供一份合同复印件得0.2分，最高得1
分。

0-1 1.0 1.0 1.0

3 技术
拟投入本维保设备项目的规范化轻量化信息化水平情况，根据情况说明
及证明资料等内容综合评审，评分范围5，4，3，2，1，0。未提供证明
资料不得分。

0-5 3.0 4.0 3.0

4 商务

投标人通过:
质量管理体系认证得2分；
通过质量管理体系认证得2分；
通过环境管理体系认证得2分；
通过职业健康安全管理体系认证得2分
提供有效证书复印件，否则不得分。

0-8 2.0 6.0 6.0

5 商务
服务团队：提供服务的团队人员素质、技术能力、经验等情况等。（需
提供团队人员资质、工作履历，证书等材料）（评分范围：
5，4，3，2，1，0）

0-5 3.0 4.0 3.0

6.1 技术
目标机型备品备件仓储情况：详细说明提供设备备品、备件的仓库情
况，如仓库地址、仓储条件等综合评分。
1）联影品牌CT的备品备件仓储情况，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 3.0 3.0 3.0

6.2 技术
目标机型备品备件仓储情况：详细说明提供设备备品、备件的仓库情
况，如仓库地址、仓储条件等综合评分。
2）GE品牌磁共振的备品备件仓储情况，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 3.0 3.0

6.3 技术
目标机型备品备件仓储情况：详细说明提供设备备品、备件的仓库情
况，如仓库地址、仓储条件等综合评分。
3）GE品牌CT的备品备件仓储情况，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 3.0 3.0

7.1 技术
根据投标人提供的总体维保方案综合打分： 
1）联影品牌CT的总体维保方案，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 3.0 3.0 2.0

7.2 技术
根据投标人提供的总体维保方案综合打分： 
2）GE品牌磁共振的总体维保方案，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 3.0 3.0

7.3 技术
根据投标人提供的总体维保方案综合打分： 
3）GE品牌CT的总体维保方案，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 3.0 3.0 3.0

8.1 技术
提供设备预防性维护保养计划：
1）联影品牌CT的预防性维护保养计划，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 3.0 3.0 2.0

8.2 技术
提供设备预防性维护保养计划：
2）GE品牌磁共振的预防性维护保养计划，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 3.0 2.0

8.3 技术
提供设备预防性维护保养计划：
3）GE品牌CT的预防性维护保养计划，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 3.0 3.0 3.0

9 技术
应急方案：包括应急处理程序，应急预案启动内容，应急工作小组架构
及职责等内容综合评审，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 3.0 2.0

1/10



10 技术
培训方案计划：包括培训的科室对象、课时内容安排、师资力量安排
等，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 3.0 3.0 3.0

合计 0-90 75.0 86.0 80.0

           

专家（签名）：   

2/10



       
            
           

                技术                技术商务商务评分明细 评分明细 （专家2）（专家2）  
                

项目名称:  浙江省嘉善县第一人民医院医疗设备维保服务项目（0625-24215209）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

西安影联
科医疗器
械有限公

司

浙江程运
医学科技
有限公司

熙皋（上
海）医疗
科技有限

公司

1 技术

对“技术需求及商务要求”中“一、技术需求”的响应情况进行打分：
响应完全满足招标文件要求得38分；打“★”号要求（4项）负偏离或
未响应的，每一项扣4分；其他的要求（15项）负偏离或未响应的，每
一项扣2分；扣完为止。
打“▲”号要求负偏离或未响应的，投标无效。

0-38 38.0 38.0 38.0

2 商务

投标人提供2020年1月1日以来（以签订合同时间为准）,具有大型影像
设备CT或MR的维修保养服务业绩（合同内容应清晰可见维修保养的机
型，用户名称，保修类型），每提供一份合同复印件得0.2分，最高得1
分。

0-1 1.0 1.0 1.0

3 技术
拟投入本维保设备项目的规范化轻量化信息化水平情况，根据情况说明
及证明资料等内容综合评审，评分范围5，4，3，2，1，0。未提供证明
资料不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0

4 商务

投标人通过:
质量管理体系认证得2分；
通过质量管理体系认证得2分；
通过环境管理体系认证得2分；
通过职业健康安全管理体系认证得2分
提供有效证书复印件，否则不得分。

0-8 2.0 6.0 6.0

5 商务
服务团队：提供服务的团队人员素质、技术能力、经验等情况等。（需
提供团队人员资质、工作履历，证书等材料）（评分范围：
5，4，3，2，1，0）

0-5 3.0 3.0 3.0

6.1 技术
目标机型备品备件仓储情况：详细说明提供设备备品、备件的仓库情
况，如仓库地址、仓储条件等综合评分。
1）联影品牌CT的备品备件仓储情况，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

6.2 技术
目标机型备品备件仓储情况：详细说明提供设备备品、备件的仓库情
况，如仓库地址、仓储条件等综合评分。
2）GE品牌磁共振的备品备件仓储情况，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

6.3 技术
目标机型备品备件仓储情况：详细说明提供设备备品、备件的仓库情
况，如仓库地址、仓储条件等综合评分。
3）GE品牌CT的备品备件仓储情况，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

7.1 技术
根据投标人提供的总体维保方案综合打分： 
1）联影品牌CT的总体维保方案，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

7.2 技术
根据投标人提供的总体维保方案综合打分： 
2）GE品牌磁共振的总体维保方案，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

7.3 技术
根据投标人提供的总体维保方案综合打分： 
3）GE品牌CT的总体维保方案，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

8.1 技术
提供设备预防性维护保养计划：
1）联影品牌CT的预防性维护保养计划，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

8.2 技术
提供设备预防性维护保养计划：
2）GE品牌磁共振的预防性维护保养计划，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

8.3 技术
提供设备预防性维护保养计划：
3）GE品牌CT的预防性维护保养计划，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

9 技术
应急方案：包括应急处理程序，应急预案启动内容，应急工作小组架构
及职责等内容综合评审，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

3/10



10 技术
培训方案计划：包括培训的科室对象、课时内容安排、师资力量安排
等，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

合计 0-90 70.0 74.0 74.0

           

专家（签名）：   

4/10



       
            
           

                技术                技术商务商务评分明细 评分明细 （专家3）（专家3）  
                

项目名称:  浙江省嘉善县第一人民医院医疗设备维保服务项目（0625-24215209）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

西安影联
科医疗器
械有限公

司

浙江程运
医学科技
有限公司

熙皋（上
海）医疗
科技有限

公司

1 技术

对“技术需求及商务要求”中“一、技术需求”的响应情况进行打分：
响应完全满足招标文件要求得38分；打“★”号要求（4项）负偏离或
未响应的，每一项扣4分；其他的要求（15项）负偏离或未响应的，每
一项扣2分；扣完为止。
打“▲”号要求负偏离或未响应的，投标无效。

0-38 38.0 38.0 38.0

2 商务

投标人提供2020年1月1日以来（以签订合同时间为准）,具有大型影像
设备CT或MR的维修保养服务业绩（合同内容应清晰可见维修保养的机
型，用户名称，保修类型），每提供一份合同复印件得0.2分，最高得1
分。

0-1 1.0 1.0 1.0

3 技术
拟投入本维保设备项目的规范化轻量化信息化水平情况，根据情况说明
及证明资料等内容综合评审，评分范围5，4，3，2，1，0。未提供证明
资料不得分。

0-5 5.0 5.0 5.0

4 商务

投标人通过:
质量管理体系认证得2分；
通过质量管理体系认证得2分；
通过环境管理体系认证得2分；
通过职业健康安全管理体系认证得2分
提供有效证书复印件，否则不得分。

0-8 2.0 6.0 6.0

5 商务
服务团队：提供服务的团队人员素质、技术能力、经验等情况等。（需
提供团队人员资质、工作履历，证书等材料）（评分范围：
5，4，3，2，1，0）

0-5 4.0 5.0 4.0

6.1 技术
目标机型备品备件仓储情况：详细说明提供设备备品、备件的仓库情
况，如仓库地址、仓储条件等综合评分。
1）联影品牌CT的备品备件仓储情况，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 3.0 2.0

6.2 技术
目标机型备品备件仓储情况：详细说明提供设备备品、备件的仓库情
况，如仓库地址、仓储条件等综合评分。
2）GE品牌磁共振的备品备件仓储情况，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 3.0 2.0

6.3 技术
目标机型备品备件仓储情况：详细说明提供设备备品、备件的仓库情
况，如仓库地址、仓储条件等综合评分。
3）GE品牌CT的备品备件仓储情况，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

7.1 技术
根据投标人提供的总体维保方案综合打分： 
1）联影品牌CT的总体维保方案，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

7.2 技术
根据投标人提供的总体维保方案综合打分： 
2）GE品牌磁共振的总体维保方案，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

7.3 技术
根据投标人提供的总体维保方案综合打分： 
3）GE品牌CT的总体维保方案，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 3.0 2.0

8.1 技术
提供设备预防性维护保养计划：
1）联影品牌CT的预防性维护保养计划，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

8.2 技术
提供设备预防性维护保养计划：
2）GE品牌磁共振的预防性维护保养计划，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

8.3 技术
提供设备预防性维护保养计划：
3）GE品牌CT的预防性维护保养计划，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

9 技术
应急方案：包括应急处理程序，应急预案启动内容，应急工作小组架构
及职责等内容综合评审，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 1.0 2.0 1.0

5/10



10 技术
培训方案计划：包括培训的科室对象、课时内容安排、师资力量安排
等，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 1.0 2.0 1.0

合计 0-90 70.0 80.0 74.0

           

专家（签名）：   

6/10



       
            
           

                技术                技术商务商务评分明细 评分明细 （专家4）（专家4）  
                

项目名称:  浙江省嘉善县第一人民医院医疗设备维保服务项目（0625-24215209）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

西安影联
科医疗器
械有限公

司

浙江程运
医学科技
有限公司

熙皋（上
海）医疗
科技有限

公司

1 技术

对“技术需求及商务要求”中“一、技术需求”的响应情况进行打分：
响应完全满足招标文件要求得38分；打“★”号要求（4项）负偏离或
未响应的，每一项扣4分；其他的要求（15项）负偏离或未响应的，每
一项扣2分；扣完为止。
打“▲”号要求负偏离或未响应的，投标无效。

0-38 38.0 38.0 38.0

2 商务

投标人提供2020年1月1日以来（以签订合同时间为准）,具有大型影像
设备CT或MR的维修保养服务业绩（合同内容应清晰可见维修保养的机
型，用户名称，保修类型），每提供一份合同复印件得0.2分，最高得1
分。

0-1 1.0 1.0 1.0

3 技术
拟投入本维保设备项目的规范化轻量化信息化水平情况，根据情况说明
及证明资料等内容综合评审，评分范围5，4，3，2，1，0。未提供证明
资料不得分。

0-5 4.0 4.0 4.0

4 商务

投标人通过:
质量管理体系认证得2分；
通过质量管理体系认证得2分；
通过环境管理体系认证得2分；
通过职业健康安全管理体系认证得2分
提供有效证书复印件，否则不得分。

0-8 2.0 6.0 6.0

5 商务
服务团队：提供服务的团队人员素质、技术能力、经验等情况等。（需
提供团队人员资质、工作履历，证书等材料）（评分范围：
5，4，3，2，1，0）

0-5 4.0 4.0 4.0

6.1 技术
目标机型备品备件仓储情况：详细说明提供设备备品、备件的仓库情
况，如仓库地址、仓储条件等综合评分。
1）联影品牌CT的备品备件仓储情况，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

6.2 技术
目标机型备品备件仓储情况：详细说明提供设备备品、备件的仓库情
况，如仓库地址、仓储条件等综合评分。
2）GE品牌磁共振的备品备件仓储情况，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

6.3 技术
目标机型备品备件仓储情况：详细说明提供设备备品、备件的仓库情
况，如仓库地址、仓储条件等综合评分。
3）GE品牌CT的备品备件仓储情况，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

7.1 技术
根据投标人提供的总体维保方案综合打分： 
1）联影品牌CT的总体维保方案，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

7.2 技术
根据投标人提供的总体维保方案综合打分： 
2）GE品牌磁共振的总体维保方案，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

7.3 技术
根据投标人提供的总体维保方案综合打分： 
3）GE品牌CT的总体维保方案，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

8.1 技术
提供设备预防性维护保养计划：
1）联影品牌CT的预防性维护保养计划，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

8.2 技术
提供设备预防性维护保养计划：
2）GE品牌磁共振的预防性维护保养计划，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

8.3 技术
提供设备预防性维护保养计划：
3）GE品牌CT的预防性维护保养计划，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

9 技术
应急方案：包括应急处理程序，应急预案启动内容，应急工作小组架构
及职责等内容综合评审，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0
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10 技术
培训方案计划：包括培训的科室对象、课时内容安排、师资力量安排
等，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 2.0 2.0

合计 0-90 71.0 75.0 75.0

           

专家（签名）：   
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                技术                技术商务商务评分明细 评分明细 （专家5）（专家5）  
                

项目名称:  浙江省嘉善县第一人民医院医疗设备维保服务项目（0625-24215209）

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

西安影联
科医疗器
械有限公

司

浙江程运
医学科技
有限公司

熙皋（上
海）医疗
科技有限

公司

1 技术

对“技术需求及商务要求”中“一、技术需求”的响应情况进行打分：
响应完全满足招标文件要求得38分；打“★”号要求（4项）负偏离或
未响应的，每一项扣4分；其他的要求（15项）负偏离或未响应的，每
一项扣2分；扣完为止。
打“▲”号要求负偏离或未响应的，投标无效。

0-38 38.0 38.0 38.0

2 商务

投标人提供2020年1月1日以来（以签订合同时间为准）,具有大型影像
设备CT或MR的维修保养服务业绩（合同内容应清晰可见维修保养的机
型，用户名称，保修类型），每提供一份合同复印件得0.2分，最高得1
分。

0-1 1.0 1.0 1.0

3 技术
拟投入本维保设备项目的规范化轻量化信息化水平情况，根据情况说明
及证明资料等内容综合评审，评分范围5，4，3，2，1，0。未提供证明
资料不得分。

0-5 5.0 5.0 5.0

4 商务

投标人通过:
质量管理体系认证得2分；
通过质量管理体系认证得2分；
通过环境管理体系认证得2分；
通过职业健康安全管理体系认证得2分
提供有效证书复印件，否则不得分。

0-8 2.0 6.0 6.0

5 商务
服务团队：提供服务的团队人员素质、技术能力、经验等情况等。（需
提供团队人员资质、工作履历，证书等材料）（评分范围：
5，4，3，2，1，0）

0-5 3.0 5.0 3.0

6.1 技术
目标机型备品备件仓储情况：详细说明提供设备备品、备件的仓库情
况，如仓库地址、仓储条件等综合评分。
1）联影品牌CT的备品备件仓储情况，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 3.0 1.0

6.2 技术
目标机型备品备件仓储情况：详细说明提供设备备品、备件的仓库情
况，如仓库地址、仓储条件等综合评分。
2）GE品牌磁共振的备品备件仓储情况，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 3.0 1.0

6.3 技术
目标机型备品备件仓储情况：详细说明提供设备备品、备件的仓库情
况，如仓库地址、仓储条件等综合评分。
3）GE品牌CT的备品备件仓储情况，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 2.0 3.0 1.0

7.1 技术
根据投标人提供的总体维保方案综合打分： 
1）联影品牌CT的总体维保方案，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 1.0 3.0 2.0

7.2 技术
根据投标人提供的总体维保方案综合打分： 
2）GE品牌磁共振的总体维保方案，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 1.0 3.0 2.0

7.3 技术
根据投标人提供的总体维保方案综合打分： 
3）GE品牌CT的总体维保方案，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 1.0 3.0 2.0

8.1 技术
提供设备预防性维护保养计划：
1）联影品牌CT的预防性维护保养计划，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 1.0 3.0 2.0

8.2 技术
提供设备预防性维护保养计划：
2）GE品牌磁共振的预防性维护保养计划，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 1.0 3.0 2.0

8.3 技术
提供设备预防性维护保养计划：
3）GE品牌CT的预防性维护保养计划，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 1.0 3.0 2.0

9 技术
应急方案：包括应急处理程序，应急预案启动内容，应急工作小组架构
及职责等内容综合评审，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 1.0 2.0 2.0
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10 技术
培训方案计划：包括培训的科室对象、课时内容安排、师资力量安排
等，评分范围3，2，1，0.5，0。

0-3 1.0 2.0 2.0

合计 0-90 63.0 86.0 72.0

           

专家（签名）：   
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