
                       
技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家1）） 

项目名称:  常山县人民医院便携式彩超、LED无影灯、电动手术台、麻醉机和麻醉监护仪设备采购项目（GXZFCG-2023-
GK007）-标项4

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州木华
医疗器械
有限公司

杭州君智
贸易有限
公司

杭州爱羽
医疗设备
有限公司

1 商务

相关证书：投标人、投标产品通过ISO9001质量管理体系、ISO14000
环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，根据
投标文件提供的相关证书每项得0.5分。本项最高得2分。 
须提供相应有效证书原件扫描件，否则不得分。

0-2 0.0 0.5 1.0

2 商务

同类业绩：
2020年1月1起（以合同签订时间为准），投标单位或授权的经销商提供
类似业绩的销售合同复印件（能清晰分辨型号和价格），每提供一份合
同得1分，最高分为3分。（须提供合同扫描件，能清楚的辨析型号和价
格，否则不得分）

0-3 0.0 0.0 3.0

3 商务
质保期：保修期、交货期商务条款应均满足招标文件要求，其中保修期
每超（商务条款规定年限）1年加1分，最高得分为3分。须提供承诺书
原件扫描件，否则不得分。

0-3 0.0 1.0 3.0

4.1 技术

招标货物的技术指标要求：
对应于招标文件技术指标的偏离度：根据一般技术参数、配置及功能的
负偏离数量、偏离度、偏离指标的重要性等综合判断：无偏离得28分，
标记“★”的为重要技术指标，负偏离的每项扣2分；允许偏离的一般技术
指标低于招标需求（负偏离）的，根据该项技术指标的重要性和实际使
用价值，每项扣1分，扣完为止；

0-28 23.0 23.0 28.0

4.2 技术

招标货物的功能及配置：
功能项目齐全且完全满足招标文件要求的，得12分；功能多于招标文件
要求的，根据该项功能的重要性和实际使用价值，每项得0.5-3分。产品
功能不满足招标文件要求的，根据该项功能的重要性和实际使用价值，
每少一项扣减2-4分。本项最高得15分，最低得0分。

0-15 12.0 12.0 12.0

5 技术

质量保障：
根据投标文件有关检测验收、风险控制进行评议：(1)检测措施严密、验
收方案明确的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分；(2)质控措施严密或者
投入技术资源确保产品使用风险得到全面防范控制的得2分，如有缺陷
或瑕疵得0～1分。

0-4 1.0 1.0 2.0

6 技术
培训计划：
根据投标人提供的培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资
力量安排等进行综合评分0-3分。

0-3 2.0 1.0 2.5

7 技术

维修成本：
维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务费等维修价格。
报价合理维修成本低得3-4分；报价和维修成本较合理得2-3分，报价和
维修成本一般得1-2分，无维修报价得0分。

0-4 1.0 0.0 3.0

8 技术

商务能力：
根据投标文件有关故障维修、配件供应、技术支持等进行评议：(1)维修
响应快速、检定措施严密的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分；(2)配件
充足、本地服务便利的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分；(3)承诺提供
原厂售后服务和全过程技术支持的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分。

0-6 3.5 2.0 4.5

9 技术
安装调试维护方案：
安装、调试、维护、验收的方案和措施科学有效的，得1-2分；方案措
施欠佳的，得0-1分；无方案无措施的不得分。

0-2 1.5 1.0 1.5

合计 0-70 44.0 41.5 60.5

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家2）） 

项目名称:  常山县人民医院便携式彩超、LED无影灯、电动手术台、麻醉机和麻醉监护仪设备采购项目（GXZFCG-2023-
GK007）-标项4

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州木华
医疗器械
有限公司

杭州君智
贸易有限
公司

杭州爱羽
医疗设备
有限公司

1 商务

相关证书：投标人、投标产品通过ISO9001质量管理体系、ISO14000
环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，根据
投标文件提供的相关证书每项得0.5分。本项最高得2分。 
须提供相应有效证书原件扫描件，否则不得分。

0-2 0.0 0.5 1.0

2 商务

同类业绩：
2020年1月1起（以合同签订时间为准），投标单位或授权的经销商提供
类似业绩的销售合同复印件（能清晰分辨型号和价格），每提供一份合
同得1分，最高分为3分。（须提供合同扫描件，能清楚的辨析型号和价
格，否则不得分）

0-3 0.0 0.0 3.0

3 商务
质保期：保修期、交货期商务条款应均满足招标文件要求，其中保修期
每超（商务条款规定年限）1年加1分，最高得分为3分。须提供承诺书
原件扫描件，否则不得分。

0-3 0.0 1.0 3.0

4.1 技术

招标货物的技术指标要求：
对应于招标文件技术指标的偏离度：根据一般技术参数、配置及功能的
负偏离数量、偏离度、偏离指标的重要性等综合判断：无偏离得28分，
标记“★”的为重要技术指标，负偏离的每项扣2分；允许偏离的一般技术
指标低于招标需求（负偏离）的，根据该项技术指标的重要性和实际使
用价值，每项扣1分，扣完为止；

0-28 23.0 23.0 28.0

4.2 技术

招标货物的功能及配置：
功能项目齐全且完全满足招标文件要求的，得12分；功能多于招标文件
要求的，根据该项功能的重要性和实际使用价值，每项得0.5-3分。产品
功能不满足招标文件要求的，根据该项功能的重要性和实际使用价值，
每少一项扣减2-4分。本项最高得15分，最低得0分。

0-15 12.0 12.0 12.0

5 技术

质量保障：
根据投标文件有关检测验收、风险控制进行评议：(1)检测措施严密、验
收方案明确的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分；(2)质控措施严密或者
投入技术资源确保产品使用风险得到全面防范控制的得2分，如有缺陷
或瑕疵得0～1分。

0-4 1.0 1.0 3.0

6 技术
培训计划：
根据投标人提供的培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资
力量安排等进行综合评分0-3分。

0-3 2.0 1.0 2.5

7 技术

维修成本：
维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务费等维修价格。
报价合理维修成本低得3-4分；报价和维修成本较合理得2-3分，报价和
维修成本一般得1-2分，无维修报价得0分。

0-4 2.0 0.0 3.5

8 技术

商务能力：
根据投标文件有关故障维修、配件供应、技术支持等进行评议：(1)维修
响应快速、检定措施严密的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分；(2)配件
充足、本地服务便利的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分；(3)承诺提供
原厂售后服务和全过程技术支持的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分。

0-6 4.0 2.0 4.0

9 技术
安装调试维护方案：
安装、调试、维护、验收的方案和措施科学有效的，得1-2分；方案措
施欠佳的，得0-1分；无方案无措施的不得分。

0-2 1.5 1.0 1.5

合计 0-70 45.5 41.5 61.5

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家3）） 

项目名称:  常山县人民医院便携式彩超、LED无影灯、电动手术台、麻醉机和麻醉监护仪设备采购项目（GXZFCG-2023-
GK007）-标项4

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州木华
医疗器械
有限公司

杭州君智
贸易有限
公司

杭州爱羽
医疗设备
有限公司

1 商务

相关证书：投标人、投标产品通过ISO9001质量管理体系、ISO14000
环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，根据
投标文件提供的相关证书每项得0.5分。本项最高得2分。 
须提供相应有效证书原件扫描件，否则不得分。

0-2 0.0 0.5 1.0

2 商务

同类业绩：
2020年1月1起（以合同签订时间为准），投标单位或授权的经销商提供
类似业绩的销售合同复印件（能清晰分辨型号和价格），每提供一份合
同得1分，最高分为3分。（须提供合同扫描件，能清楚的辨析型号和价
格，否则不得分）

0-3 0.0 0.0 3.0

3 商务
质保期：保修期、交货期商务条款应均满足招标文件要求，其中保修期
每超（商务条款规定年限）1年加1分，最高得分为3分。须提供承诺书
原件扫描件，否则不得分。

0-3 0.0 1.0 3.0

4.1 技术

招标货物的技术指标要求：
对应于招标文件技术指标的偏离度：根据一般技术参数、配置及功能的
负偏离数量、偏离度、偏离指标的重要性等综合判断：无偏离得28分，
标记“★”的为重要技术指标，负偏离的每项扣2分；允许偏离的一般技术
指标低于招标需求（负偏离）的，根据该项技术指标的重要性和实际使
用价值，每项扣1分，扣完为止；

0-28 23.0 23.0 28.0

4.2 技术

招标货物的功能及配置：
功能项目齐全且完全满足招标文件要求的，得12分；功能多于招标文件
要求的，根据该项功能的重要性和实际使用价值，每项得0.5-3分。产品
功能不满足招标文件要求的，根据该项功能的重要性和实际使用价值，
每少一项扣减2-4分。本项最高得15分，最低得0分。

0-15 12.0 12.0 12.0

5 技术

质量保障：
根据投标文件有关检测验收、风险控制进行评议：(1)检测措施严密、验
收方案明确的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分；(2)质控措施严密或者
投入技术资源确保产品使用风险得到全面防范控制的得2分，如有缺陷
或瑕疵得0～1分。

0-4 2.8 2.7 3.5

6 技术
培训计划：
根据投标人提供的培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资
力量安排等进行综合评分0-3分。

0-3 2.0 1.0 2.5

7 技术

维修成本：
维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务费等维修价格。
报价合理维修成本低得3-4分；报价和维修成本较合理得2-3分，报价和
维修成本一般得1-2分，无维修报价得0分。

0-4 2.0 0.0 3.0

8 技术

商务能力：
根据投标文件有关故障维修、配件供应、技术支持等进行评议：(1)维修
响应快速、检定措施严密的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分；(2)配件
充足、本地服务便利的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分；(3)承诺提供
原厂售后服务和全过程技术支持的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分。

0-6 4.0 2.0 5.0

9 技术
安装调试维护方案：
安装、调试、维护、验收的方案和措施科学有效的，得1-2分；方案措
施欠佳的，得0-1分；无方案无措施的不得分。

0-2 1.5 1.0 1.5

合计 0-70 47.3 43.2 62.5

                                                       

专家（签名）：                           

3/6



                   

                       
技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家4）） 

项目名称:  常山县人民医院便携式彩超、LED无影灯、电动手术台、麻醉机和麻醉监护仪设备采购项目（GXZFCG-2023-
GK007）-标项4

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州木华
医疗器械
有限公司

杭州君智
贸易有限
公司

杭州爱羽
医疗设备
有限公司

1 商务

相关证书：投标人、投标产品通过ISO9001质量管理体系、ISO14000
环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，根据
投标文件提供的相关证书每项得0.5分。本项最高得2分。 
须提供相应有效证书原件扫描件，否则不得分。

0-2 0.0 0.5 1.0

2 商务

同类业绩：
2020年1月1起（以合同签订时间为准），投标单位或授权的经销商提供
类似业绩的销售合同复印件（能清晰分辨型号和价格），每提供一份合
同得1分，最高分为3分。（须提供合同扫描件，能清楚的辨析型号和价
格，否则不得分）

0-3 0.0 0.0 3.0

3 商务
质保期：保修期、交货期商务条款应均满足招标文件要求，其中保修期
每超（商务条款规定年限）1年加1分，最高得分为3分。须提供承诺书
原件扫描件，否则不得分。

0-3 0.0 1.0 3.0

4.1 技术

招标货物的技术指标要求：
对应于招标文件技术指标的偏离度：根据一般技术参数、配置及功能的
负偏离数量、偏离度、偏离指标的重要性等综合判断：无偏离得28分，
标记“★”的为重要技术指标，负偏离的每项扣2分；允许偏离的一般技术
指标低于招标需求（负偏离）的，根据该项技术指标的重要性和实际使
用价值，每项扣1分，扣完为止；

0-28 23.0 23.0 28.0

4.2 技术

招标货物的功能及配置：
功能项目齐全且完全满足招标文件要求的，得12分；功能多于招标文件
要求的，根据该项功能的重要性和实际使用价值，每项得0.5-3分。产品
功能不满足招标文件要求的，根据该项功能的重要性和实际使用价值，
每少一项扣减2-4分。本项最高得15分，最低得0分。

0-15 12.0 12.0 12.0

5 技术

质量保障：
根据投标文件有关检测验收、风险控制进行评议：(1)检测措施严密、验
收方案明确的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分；(2)质控措施严密或者
投入技术资源确保产品使用风险得到全面防范控制的得2分，如有缺陷
或瑕疵得0～1分。

0-4 2.0 2.0 3.0

6 技术
培训计划：
根据投标人提供的培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资
力量安排等进行综合评分0-3分。

0-3 2.0 2.5 2.5

7 技术

维修成本：
维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务费等维修价格。
报价合理维修成本低得3-4分；报价和维修成本较合理得2-3分，报价和
维修成本一般得1-2分，无维修报价得0分。

0-4 2.0 0.0 3.0

8 技术

商务能力：
根据投标文件有关故障维修、配件供应、技术支持等进行评议：(1)维修
响应快速、检定措施严密的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分；(2)配件
充足、本地服务便利的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分；(3)承诺提供
原厂售后服务和全过程技术支持的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分。

0-6 4.0 2.5 5.0

9 技术
安装调试维护方案：
安装、调试、维护、验收的方案和措施科学有效的，得1-2分；方案措
施欠佳的，得0-1分；无方案无措施的不得分。

0-2 1.2 1.0 1.5

合计 0-70 46.2 44.5 62.0

                                                       

专家（签名）：                           
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技术技术商务商务评分明细评分明细 （专家（专家5）） 

项目名称:  常山县人民医院便携式彩超、LED无影灯、电动手术台、麻醉机和麻醉监护仪设备采购项目（GXZFCG-2023-
GK007）-标项4

序号
评分
类型

评分项目内容
分值
范围

杭州木华
医疗器械
有限公司

杭州君智
贸易有限
公司

杭州爱羽
医疗设备
有限公司

1 商务

相关证书：投标人、投标产品通过ISO9001质量管理体系、ISO14000
环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的，根据
投标文件提供的相关证书每项得0.5分。本项最高得2分。 
须提供相应有效证书原件扫描件，否则不得分。

0-2 0.0 0.5 1.0

2 商务

同类业绩：
2020年1月1起（以合同签订时间为准），投标单位或授权的经销商提供
类似业绩的销售合同复印件（能清晰分辨型号和价格），每提供一份合
同得1分，最高分为3分。（须提供合同扫描件，能清楚的辨析型号和价
格，否则不得分）

0-3 0.0 0.0 3.0

3 商务
质保期：保修期、交货期商务条款应均满足招标文件要求，其中保修期
每超（商务条款规定年限）1年加1分，最高得分为3分。须提供承诺书
原件扫描件，否则不得分。

0-3 0.0 1.0 3.0

4.1 技术

招标货物的技术指标要求：
对应于招标文件技术指标的偏离度：根据一般技术参数、配置及功能的
负偏离数量、偏离度、偏离指标的重要性等综合判断：无偏离得28分，
标记“★”的为重要技术指标，负偏离的每项扣2分；允许偏离的一般技术
指标低于招标需求（负偏离）的，根据该项技术指标的重要性和实际使
用价值，每项扣1分，扣完为止；

0-28 23.0 23.0 28.0

4.2 技术

招标货物的功能及配置：
功能项目齐全且完全满足招标文件要求的，得12分；功能多于招标文件
要求的，根据该项功能的重要性和实际使用价值，每项得0.5-3分。产品
功能不满足招标文件要求的，根据该项功能的重要性和实际使用价值，
每少一项扣减2-4分。本项最高得15分，最低得0分。

0-15 12.0 12.0 12.0

5 技术

质量保障：
根据投标文件有关检测验收、风险控制进行评议：(1)检测措施严密、验
收方案明确的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分；(2)质控措施严密或者
投入技术资源确保产品使用风险得到全面防范控制的得2分，如有缺陷
或瑕疵得0～1分。

0-4 3.0 3.0 3.0

6 技术
培训计划：
根据投标人提供的培训方案，包括但不限于培训对象、课时安排、师资
力量安排等进行综合评分0-3分。

0-3 2.0 2.0 2.0

7 技术

维修成本：
维修成本：包括保修价格、设备配件价格，维修服务费等维修价格。
报价合理维修成本低得3-4分；报价和维修成本较合理得2-3分，报价和
维修成本一般得1-2分，无维修报价得0分。

0-4 2.0 0.0 3.0

8 技术

商务能力：
根据投标文件有关故障维修、配件供应、技术支持等进行评议：(1)维修
响应快速、检定措施严密的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分；(2)配件
充足、本地服务便利的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分；(3)承诺提供
原厂售后服务和全过程技术支持的得2分，如有缺陷或瑕疵得0～1分。

0-6 3.0 2.0 3.0

9 技术
安装调试维护方案：
安装、调试、维护、验收的方案和措施科学有效的，得1-2分；方案措
施欠佳的，得0-1分；无方案无措施的不得分。

0-2 1.0 1.0 1.0

合计 0-70 46.0 44.5 59.0

                                                       

专家（签名）：                           
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