
技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家1）（专家1）  

项目名称:  湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院明峰16排CT维保服务项目（CTZB-2023110255）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

杭州宸宇医
疗器械有限

公司

山东晨合医
疗设备有限

公司

明峰医疗系
统股份有限

公司

1 商务
1.1投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，没有的不得分。证明材料：认证
证书复印件，加盖投标人电子签名或公章。

0-1 0.0 0.0 1.0

2 商务
1.2投标人具有有效的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书的得1分，没有的不得分。证
明材料：认证证书复印件，加盖投标人电子签名或公章。

0-1 0.0 0.0 1.0

3 商务

1.3投标人自2020年11月1日以来（时间以合同签订时间为准），具有类似项目（飞利浦Ingenia
1.5T磁共振整机维保服务）业绩的，每个业绩得1分，最多得3分，没有的不得分。证明材料：
提供合同，复印件加盖投标人电子签名或公章。【采购人在项目评审直至合同签订、履约期
间，有权要求投标人出具投标文件中所提供的业绩证明材料原件，予以确认其的真实性和有效
性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处
理】。

0-3 0.0 0.0 3.0

4 技术

2.1投标技术（服务）、商务响应与采购要求的符合性评价：
（1）技术、商务响应完全符合采购要求的此项得满分；
（2）一般技术（服务）、商务要求响应不满足采购要求（负偏离）的，每条要求扣2分；
（3）标注“■”符号的重要技术（服务）、商务要求响应不满足采购要求（负偏离）的，每条
要求扣6分；
（4）此项最多得38分，最低得0分。
备注：（1）上述“采购需求”是指本招标文件第三章采购需求中所列的技术、商务要求；
（2）投标人在投标时应当对照采购需求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如
有）。要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为未响应，按负偏离处理。

0-38 36.0 28.0 38.0

5 技术

3.1本项目服务实施重点、难点分析评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据自
身对本项目需求理解分析的结论，结合自身经验，对本项目的实施重点和难点进行阐述和说
明。项目实施重点和难点阐述完整、明确且具有合理性的视为符合。完全符合的得4分，部分符
合的得2分，不符合的得0分。

0-4 2.0 2.0 2.0

6 技术

3.2维保服务基本技术规范、流程评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据设备
技术特点，结合自身经验，对维保服务的基本技术规范和流程进行阐述和说明。维保服务的基
本技术规范和流程的阐述和说明完整、明确且具有合理性的视为符合。完全符合的得4分，部分
符合的得2分，不符合的得0分。

0-4 2.0 2.0 2.0

7 技术

3.3维保服务质量标准承诺及保障措施评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据
维保服务质量要求，结合自身经验，对维保服务质量标准承诺及保障措施进行阐述和说明。维
保服务质量标准承诺及保障措施的阐述和说明完整、明确且具有合理性的视为符合。完全符合
的得3分，部分符合的得1.5分，不符合的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

8 技术
3.4备品备件方案评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据维保服务要求，对备
品备件方案进行阐述，包括备品备件的种类、数量、来源、到达时效等。备品备件方案阐述完
整、明确的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合的得0分。

0-3 3.0 1.5 3.0

9 技术
3.5定期保养服务方案评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据维保服务要求，
对定期保养服务方案进行阐述，包括定期保养服务的频次、内容等。定期保养服务方案阐述完
整、明确的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合的得0分。

0-3 3.0 3.0 3.0

10 技术

3.6应急处置方案和保障措施评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据维保服务
要求，对应急处置方案和保障措施进行阐述，包括应急情况的预案、处理方式以及保障措施
等。应急处置方案和保障措施阐述完整、明确的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得
1.5分，不符合的得0分。

0-3 3.0 3.0 3.0

11 技术

3.7日常巡检服务方案评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据维保服务要求，
对日常巡检服务方案进行阐述，包括日常巡检服务频次、巡检内容、质量标准等。日常巡检服
务方案阐述完整、明确且合理的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合的
得0分。

0-3 3.0 3.0 3.0

12 技术
3.8系统软件升级方案承诺。投标人能够承诺“合同期内，如遇产品制造商有免费软件升级服务
时，及时提供安全、可靠的软件升级服务”的得4分，否则得0分。证明材料：承诺函（格式自
拟）。

0-4 4.0 4.0 4.0

合计 0-70 57.5 48.0 64.5

专家（签名）：   

1/5



技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家2）（专家2）  

项目名称:  湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院明峰16排CT维保服务项目（CTZB-2023110255）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

杭州宸宇医
疗器械有限

公司

山东晨合医
疗设备有限

公司

明峰医疗系
统股份有限

公司

1 商务
1.1投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，没有的不得分。证明材料：认证
证书复印件，加盖投标人电子签名或公章。

0-1 0.0 0.0 1.0

2 商务
1.2投标人具有有效的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书的得1分，没有的不得分。证
明材料：认证证书复印件，加盖投标人电子签名或公章。

0-1 0.0 0.0 1.0

3 商务

1.3投标人自2020年11月1日以来（时间以合同签订时间为准），具有类似项目（飞利浦Ingenia
1.5T磁共振整机维保服务）业绩的，每个业绩得1分，最多得3分，没有的不得分。证明材料：
提供合同，复印件加盖投标人电子签名或公章。【采购人在项目评审直至合同签订、履约期
间，有权要求投标人出具投标文件中所提供的业绩证明材料原件，予以确认其的真实性和有效
性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处
理】。

0-3 0.0 0.0 3.0

4 技术

2.1投标技术（服务）、商务响应与采购要求的符合性评价：
（1）技术、商务响应完全符合采购要求的此项得满分；
（2）一般技术（服务）、商务要求响应不满足采购要求（负偏离）的，每条要求扣2分；
（3）标注“■”符号的重要技术（服务）、商务要求响应不满足采购要求（负偏离）的，每条
要求扣6分；
（4）此项最多得38分，最低得0分。
备注：（1）上述“采购需求”是指本招标文件第三章采购需求中所列的技术、商务要求；
（2）投标人在投标时应当对照采购需求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如
有）。要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为未响应，按负偏离处理。

0-38 36.0 28.0 38.0

5 技术

3.1本项目服务实施重点、难点分析评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据自
身对本项目需求理解分析的结论，结合自身经验，对本项目的实施重点和难点进行阐述和说
明。项目实施重点和难点阐述完整、明确且具有合理性的视为符合。完全符合的得4分，部分符
合的得2分，不符合的得0分。

0-4 2.0 2.0 2.0

6 技术

3.2维保服务基本技术规范、流程评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据设备
技术特点，结合自身经验，对维保服务的基本技术规范和流程进行阐述和说明。维保服务的基
本技术规范和流程的阐述和说明完整、明确且具有合理性的视为符合。完全符合的得4分，部分
符合的得2分，不符合的得0分。

0-4 2.0 2.0 4.0

7 技术

3.3维保服务质量标准承诺及保障措施评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据
维保服务质量要求，结合自身经验，对维保服务质量标准承诺及保障措施进行阐述和说明。维
保服务质量标准承诺及保障措施的阐述和说明完整、明确且具有合理性的视为符合。完全符合
的得3分，部分符合的得1.5分，不符合的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

8 技术
3.4备品备件方案评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据维保服务要求，对备
品备件方案进行阐述，包括备品备件的种类、数量、来源、到达时效等。备品备件方案阐述完
整、明确的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合的得0分。

0-3 3.0 1.5 3.0

9 技术
3.5定期保养服务方案评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据维保服务要求，
对定期保养服务方案进行阐述，包括定期保养服务的频次、内容等。定期保养服务方案阐述完
整、明确的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合的得0分。

0-3 3.0 3.0 3.0

10 技术

3.6应急处置方案和保障措施评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据维保服务
要求，对应急处置方案和保障措施进行阐述，包括应急情况的预案、处理方式以及保障措施
等。应急处置方案和保障措施阐述完整、明确的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得
1.5分，不符合的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

11 技术

3.7日常巡检服务方案评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据维保服务要求，
对日常巡检服务方案进行阐述，包括日常巡检服务频次、巡检内容、质量标准等。日常巡检服
务方案阐述完整、明确且合理的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合的
得0分。

0-3 3.0 3.0 3.0

12 技术
3.8系统软件升级方案承诺。投标人能够承诺“合同期内，如遇产品制造商有免费软件升级服务
时，及时提供安全、可靠的软件升级服务”的得4分，否则得0分。证明材料：承诺函（格式自
拟）。

0-4 4.0 4.0 4.0

合计 0-70 56.0 46.5 65.0

专家（签名）：   

2/5



技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家3）（专家3）  

项目名称:  湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院明峰16排CT维保服务项目（CTZB-2023110255）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

杭州宸宇医
疗器械有限

公司

山东晨合医
疗设备有限

公司

明峰医疗系
统股份有限

公司

1 商务
1.1投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，没有的不得分。证明材料：认证
证书复印件，加盖投标人电子签名或公章。

0-1 0.0 0.0 1.0

2 商务
1.2投标人具有有效的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书的得1分，没有的不得分。证
明材料：认证证书复印件，加盖投标人电子签名或公章。

0-1 0.0 0.0 1.0

3 商务

1.3投标人自2020年11月1日以来（时间以合同签订时间为准），具有类似项目（飞利浦Ingenia
1.5T磁共振整机维保服务）业绩的，每个业绩得1分，最多得3分，没有的不得分。证明材料：
提供合同，复印件加盖投标人电子签名或公章。【采购人在项目评审直至合同签订、履约期
间，有权要求投标人出具投标文件中所提供的业绩证明材料原件，予以确认其的真实性和有效
性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处
理】。

0-3 0.0 0.0 3.0

4 技术

2.1投标技术（服务）、商务响应与采购要求的符合性评价：
（1）技术、商务响应完全符合采购要求的此项得满分；
（2）一般技术（服务）、商务要求响应不满足采购要求（负偏离）的，每条要求扣2分；
（3）标注“■”符号的重要技术（服务）、商务要求响应不满足采购要求（负偏离）的，每条
要求扣6分；
（4）此项最多得38分，最低得0分。
备注：（1）上述“采购需求”是指本招标文件第三章采购需求中所列的技术、商务要求；
（2）投标人在投标时应当对照采购需求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如
有）。要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为未响应，按负偏离处理。

0-38 36.0 28.0 38.0

5 技术

3.1本项目服务实施重点、难点分析评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据自
身对本项目需求理解分析的结论，结合自身经验，对本项目的实施重点和难点进行阐述和说
明。项目实施重点和难点阐述完整、明确且具有合理性的视为符合。完全符合的得4分，部分符
合的得2分，不符合的得0分。

0-4 2.0 2.0 2.0

6 技术

3.2维保服务基本技术规范、流程评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据设备
技术特点，结合自身经验，对维保服务的基本技术规范和流程进行阐述和说明。维保服务的基
本技术规范和流程的阐述和说明完整、明确且具有合理性的视为符合。完全符合的得4分，部分
符合的得2分，不符合的得0分。

0-4 2.0 2.0 2.0

7 技术

3.3维保服务质量标准承诺及保障措施评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据
维保服务质量要求，结合自身经验，对维保服务质量标准承诺及保障措施进行阐述和说明。维
保服务质量标准承诺及保障措施的阐述和说明完整、明确且具有合理性的视为符合。完全符合
的得3分，部分符合的得1.5分，不符合的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

8 技术
3.4备品备件方案评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据维保服务要求，对备
品备件方案进行阐述，包括备品备件的种类、数量、来源、到达时效等。备品备件方案阐述完
整、明确的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合的得0分。

0-3 3.0 1.5 3.0

9 技术
3.5定期保养服务方案评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据维保服务要求，
对定期保养服务方案进行阐述，包括定期保养服务的频次、内容等。定期保养服务方案阐述完
整、明确的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合的得0分。

0-3 1.5 1.5 3.0

10 技术

3.6应急处置方案和保障措施评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据维保服务
要求，对应急处置方案和保障措施进行阐述，包括应急情况的预案、处理方式以及保障措施
等。应急处置方案和保障措施阐述完整、明确的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得
1.5分，不符合的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

11 技术

3.7日常巡检服务方案评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据维保服务要求，
对日常巡检服务方案进行阐述，包括日常巡检服务频次、巡检内容、质量标准等。日常巡检服
务方案阐述完整、明确且合理的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合的
得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

12 技术
3.8系统软件升级方案承诺。投标人能够承诺“合同期内，如遇产品制造商有免费软件升级服务
时，及时提供安全、可靠的软件升级服务”的得4分，否则得0分。证明材料：承诺函（格式自
拟）。

0-4 4.0 4.0 4.0

合计 0-70 53.0 43.5 61.5

专家（签名）：   
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技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家4）（专家4）  

项目名称:  湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院明峰16排CT维保服务项目（CTZB-2023110255）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

杭州宸宇医
疗器械有限

公司

山东晨合医
疗设备有限

公司

明峰医疗系
统股份有限

公司

1 商务
1.1投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，没有的不得分。证明材料：认证
证书复印件，加盖投标人电子签名或公章。

0-1 0.0 0.0 1.0

2 商务
1.2投标人具有有效的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书的得1分，没有的不得分。证
明材料：认证证书复印件，加盖投标人电子签名或公章。

0-1 0.0 0.0 1.0

3 商务

1.3投标人自2020年11月1日以来（时间以合同签订时间为准），具有类似项目（飞利浦Ingenia
1.5T磁共振整机维保服务）业绩的，每个业绩得1分，最多得3分，没有的不得分。证明材料：
提供合同，复印件加盖投标人电子签名或公章。【采购人在项目评审直至合同签订、履约期
间，有权要求投标人出具投标文件中所提供的业绩证明材料原件，予以确认其的真实性和有效
性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处
理】。

0-3 0.0 0.0 3.0

4 技术

2.1投标技术（服务）、商务响应与采购要求的符合性评价：
（1）技术、商务响应完全符合采购要求的此项得满分；
（2）一般技术（服务）、商务要求响应不满足采购要求（负偏离）的，每条要求扣2分；
（3）标注“■”符号的重要技术（服务）、商务要求响应不满足采购要求（负偏离）的，每条
要求扣6分；
（4）此项最多得38分，最低得0分。
备注：（1）上述“采购需求”是指本招标文件第三章采购需求中所列的技术、商务要求；
（2）投标人在投标时应当对照采购需求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如
有）。要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为未响应，按负偏离处理。

0-38 36.0 28.0 38.0

5 技术

3.1本项目服务实施重点、难点分析评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据自
身对本项目需求理解分析的结论，结合自身经验，对本项目的实施重点和难点进行阐述和说
明。项目实施重点和难点阐述完整、明确且具有合理性的视为符合。完全符合的得4分，部分符
合的得2分，不符合的得0分。

0-4 2.0 2.0 2.0

6 技术

3.2维保服务基本技术规范、流程评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据设备
技术特点，结合自身经验，对维保服务的基本技术规范和流程进行阐述和说明。维保服务的基
本技术规范和流程的阐述和说明完整、明确且具有合理性的视为符合。完全符合的得4分，部分
符合的得2分，不符合的得0分。

0-4 2.0 2.0 2.0

7 技术

3.3维保服务质量标准承诺及保障措施评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据
维保服务质量要求，结合自身经验，对维保服务质量标准承诺及保障措施进行阐述和说明。维
保服务质量标准承诺及保障措施的阐述和说明完整、明确且具有合理性的视为符合。完全符合
的得3分，部分符合的得1.5分，不符合的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

8 技术
3.4备品备件方案评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据维保服务要求，对备
品备件方案进行阐述，包括备品备件的种类、数量、来源、到达时效等。备品备件方案阐述完
整、明确的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合的得0分。

0-3 3.0 1.5 1.5

9 技术
3.5定期保养服务方案评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据维保服务要求，
对定期保养服务方案进行阐述，包括定期保养服务的频次、内容等。定期保养服务方案阐述完
整、明确的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合的得0分。

0-3 3.0 3.0 3.0

10 技术

3.6应急处置方案和保障措施评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据维保服务
要求，对应急处置方案和保障措施进行阐述，包括应急情况的预案、处理方式以及保障措施
等。应急处置方案和保障措施阐述完整、明确的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得
1.5分，不符合的得0分。

0-3 3.0 3.0 3.0

11 技术

3.7日常巡检服务方案评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据维保服务要求，
对日常巡检服务方案进行阐述，包括日常巡检服务频次、巡检内容、质量标准等。日常巡检服
务方案阐述完整、明确且合理的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合的
得0分。

0-3 3.0 3.0 3.0

12 技术
3.8系统软件升级方案承诺。投标人能够承诺“合同期内，如遇产品制造商有免费软件升级服务
时，及时提供安全、可靠的软件升级服务”的得4分，否则得0分。证明材料：承诺函（格式自
拟）。

0-4 4.0 4.0 4.0

合计 0-70 57.5 48.0 63.0

专家（签名）：   
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技术技术商务商务评分明细 评分明细 （专家5）（专家5）  

项目名称:  湖州市吴兴区埭溪镇中心卫生院明峰16排CT维保服务项目（CTZB-2023110255）

序号
评分类

型
评分项目内容

分值范
围

杭州宸宇医
疗器械有限

公司

山东晨合医
疗设备有限

公司

明峰医疗系
统股份有限

公司

1 商务
1.1投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，没有的不得分。证明材料：认证
证书复印件，加盖投标人电子签名或公章。

0-1 0.0 0.0 1.0

2 商务
1.2投标人具有有效的 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书的得1分，没有的不得分。证
明材料：认证证书复印件，加盖投标人电子签名或公章。

0-1 0.0 0.0 1.0

3 商务

1.3投标人自2020年11月1日以来（时间以合同签订时间为准），具有类似项目（飞利浦Ingenia
1.5T磁共振整机维保服务）业绩的，每个业绩得1分，最多得3分，没有的不得分。证明材料：
提供合同，复印件加盖投标人电子签名或公章。【采购人在项目评审直至合同签订、履约期
间，有权要求投标人出具投标文件中所提供的业绩证明材料原件，予以确认其的真实性和有效
性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标（成交）”予以处
理】。

0-3 0.0 0.0 3.0

4 技术

2.1投标技术（服务）、商务响应与采购要求的符合性评价：
（1）技术、商务响应完全符合采购要求的此项得满分；
（2）一般技术（服务）、商务要求响应不满足采购要求（负偏离）的，每条要求扣2分；
（3）标注“■”符号的重要技术（服务）、商务要求响应不满足采购要求（负偏离）的，每条
要求扣6分；
（4）此项最多得38分，最低得0分。
备注：（1）上述“采购需求”是指本招标文件第三章采购需求中所列的技术、商务要求；
（2）投标人在投标时应当对照采购需求进行投标响应，并按照规定提供相关技术材料（如
有）。要求提供证明材料而未提供证明材料的，视为未响应，按负偏离处理。

0-38 36.0 28.0 38.0

5 技术

3.1本项目服务实施重点、难点分析评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据自
身对本项目需求理解分析的结论，结合自身经验，对本项目的实施重点和难点进行阐述和说
明。项目实施重点和难点阐述完整、明确且具有合理性的视为符合。完全符合的得4分，部分符
合的得2分，不符合的得0分。

0-4 2.0 2.0 2.0

6 技术

3.2维保服务基本技术规范、流程评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据设备
技术特点，结合自身经验，对维保服务的基本技术规范和流程进行阐述和说明。维保服务的基
本技术规范和流程的阐述和说明完整、明确且具有合理性的视为符合。完全符合的得4分，部分
符合的得2分，不符合的得0分。

0-4 2.0 2.0 2.0

7 技术

3.3维保服务质量标准承诺及保障措施评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据
维保服务质量要求，结合自身经验，对维保服务质量标准承诺及保障措施进行阐述和说明。维
保服务质量标准承诺及保障措施的阐述和说明完整、明确且具有合理性的视为符合。完全符合
的得3分，部分符合的得1.5分，不符合的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

8 技术
3.4备品备件方案评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据维保服务要求，对备
品备件方案进行阐述，包括备品备件的种类、数量、来源、到达时效等。备品备件方案阐述完
整、明确的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合的得0分。

0-3 1.5 1.5 1.5

9 技术
3.5定期保养服务方案评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据维保服务要求，
对定期保养服务方案进行阐述，包括定期保养服务的频次、内容等。定期保养服务方案阐述完
整、明确的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合的得0分。

0-3 3.0 3.0 3.0

10 技术

3.6应急处置方案和保障措施评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据维保服务
要求，对应急处置方案和保障措施进行阐述，包括应急情况的预案、处理方式以及保障措施
等。应急处置方案和保障措施阐述完整、明确的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得
1.5分，不符合的得0分。

0-3 3.0 3.0 3.0

11 技术

3.7日常巡检服务方案评价。为有利于合同履行和实施，请投标人在投标时根据维保服务要求，
对日常巡检服务方案进行阐述，包括日常巡检服务频次、巡检内容、质量标准等。日常巡检服
务方案阐述完整、明确且合理的视为符合。完全符合的得3分，部分符合的得1.5分，不符合的
得0分。

0-3 3.0 3.0 3.0

12 技术
3.8系统软件升级方案承诺。投标人能够承诺“合同期内，如遇产品制造商有免费软件升级服务
时，及时提供安全、可靠的软件升级服务”的得4分，否则得0分。证明材料：承诺函（格式自
拟）。

0-4 4.0 4.0 4.0

合计 0-70 56.0 48.0 63.0

专家（签名）：   
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