维护方式：
本合同内所列明的各项设备及组件，乙方应在合同期限内负责维护保养，使其能正常使用，维护内容包括：
定期保养：12个月内提供贰次，甲乙双方依据本合同所列各项设备的特殊需要决定定期保养的实施方式，其保养周期以不超过六个月为原则，并检修该系统是否运行正常，如有故障一并进行维修。每次仪器维护保养结束，乙方需及时提供仪器保养记录，且仪器性能应符合镉检出限≤4pg，镉重复性≤5%。如因甲方原因而未能在合同期内实行定期保养，则逾时不补。
临时故障修复：当甲方发现合同所列仪器设备有故障不能正常工作时，随时在乙方服务时间内通知乙方，乙方在24小时内响应，并派工程师进行维修服务，免费维修不计次数。(非设备硬件故障导致的仪器不能使用不在维保范围内。)
乙方于维护过程中发现并认为必须更换的零部件，由乙方已更新的方式或同等品质的零部件进行更换。所更换的零部件费用完全免费(电脑、打印机、冷却循环水、
空压机及消耗品除外),原旧件所有权归乙方所有。
增值服务：用户处其他三台原子吸收仪器提供免费查验保养服务(不提供配件及耗材的服务)
责任范围
乙方应于甲方报修时起24小时内(法定节假日除外)到达甲方，尽快排除故障。 零部件(不含耗品)更换免费。
