市第二人民医院招标设备技术参数
	设备名称：手持裂隙灯显微镜检查仪 

	设备组成
	主机（含光学体、移动机构、照明系统、手持手柄） 1台
额头支架                                       1个
充电套装                                       1套
手提箱                                         1个
使用说明书                                     1个
合格证                                         1个
资质文件                                       1个

	技

术

参

数
	裂隙类型：旋转照明

光学

2.1类型：双目手持裂隙灯

2.2总倍率：  10X  16X

2.3工作距离：80mm

2.4瞳距调节范围：49mm~74mm

2.5屈光度调节：-7D~+7D

照明

 3.1裂隙尺寸:0.1mm*12mm；  0.2mm*8mm；  0.8mm*12mm
 3.2光斑尺寸：ø1mm；  ø5mm；  ø12mm 

3.3* 裂隙角度：轴心固定旋转±60度

3.4滤色片：无赤光、钴蓝光、减光

3.5* 照明灯泡：暖色LED灯泡

3.6* 照度：≥25万Lux

电源

4.1LED工作电压：DC7.4V,950mAh

4.2电池：充电电池

适配器：可配专用手机适配器

	功能配置
	设备与医院的信息系统可实现无缝连接，相关接口费用由中标方承担。
设备整机免费质量保修期三年，质保期内每年每季度巡检维护一次（需提供巡检维保记录）
技术参数需完全符合，并提供相关证明材料。



