数显混匀器

基本参数
·设备由机械旋转部件、反应板托盘、控制集成部件、数字显示、蜂鸣器、指示灯、参数调控按钮等组成。

·经参数调控设置反应程序后，可一键操作。

·工作托盘二侧有固定反应板夹条，防止反应板在旋转时滑动。 *
·有固定透明上罩，减少外界温度和湿度的干扰，并均有盛放海棉保湿装置。

·转速：100±2r/min    *
·偏心回转直径：19mm±1mm  *           

·电子数字定时：60s±1s   定时设定范围：0～99min59s  *          

·具有蜂鸣和倒计时数字显示、指示灯多重提示。

·定时设置批次：1～3（循环式）

·电源电压：220V±22V   50Hz±1Hz      输入功率：22VA

·整机体积：330mm 285mm 140mm          

整机重量：3.65kg

该设备需厂家将数据对外开放，免费开放接口，方便连接到医院使用的系统内
配置清单

·整机1台

·电源线1根

·备用熔断丝2只（250V、0.5A）

·使用说明书1本

·合格证、维修卡各1份

