相关要求

关于放射科DR机、胃肠机、乳腺钼靶、uCT528、uCT520、
5个场所辐射安全环境检测的相关要求：
1、第三方公司应具备相关资质，如辐射安全许可证、计量认证（CMA）等。公司需配备持有辐射安全培训证书的专业人员，并上传专业技术人员资质证书及三个月社保缴纳证明。
2、监测范围应覆盖放射科所有可能产生辐射的区域。按法规要求定期进行监测，并提交报告三份。
3、公司应具备应急响应能力，能迅速处理辐射异常情况。需配备必要的应急设备。
4、报价总价包含一切费用，包括但不限于检测费、技术服务费、税费、交通费、伙食费等。
5、针对上述要求做出相应承诺，并上传承诺函。
[bookmark: _GoBack]6、付款方式：检测完成出具检测报告后一次性支付。

        
                             


         
