
HbA1c检测设备招标参数

检测方法：硼酸亲和色谱层析法

检测时间：≤4分钟/测试
检测样本：全血、末梢血均可检测
试剂重复性：变异系数CV≤3%
显示屏：液晶显示屏，电阻触摸屏
数据传输：可连接LIS、HIS系统
设备重量：≤1 kg
设备尺寸：长+宽+高≤460 mm
打印：可打印热敏小条
结果显示：可同时给出NGSP、IFCC两种规定单位下的HbA1c浓度，同时给出估计的平均血糖水平（eAG）
工作环境：环境温度 5-40℃；相对湿度20-80%RH；海拔高度:≤2000m
输入电压：AC 220V，50Hz
输入功率：≤30VA
结果准确度：测定可溯源至NGSP的样品，测定结果的相对偏差（RE）应不大于8.0%
定标：通过定标卡定标
其中，基本参数60分，包括第1、2、4、7、8、10、14条，需全部满足，一条不满足，则该项记为0分；附加参数40分，包括第3、5、6、9、11、12、13、15条，每条5分。


