买家留言：

1、 报价时卖家务必上传商品报价单（附加产品图片并加盖公章），否则视为无效报价。
2、 参与竞价供应商需在竞价前将产品样品及产品检测报告（制造商盖章）及制造商授权书送至采购单位进行产品评测，并由采购方出具资质审核确认书，竞标报价时需附上采购方出具的资质审核确认书。无上述的报价文件视为无效报价，未交样品者即使低价中标，采购人也有权不予采纳，样品查验合格后，将样品封存后留于采购方处，根据样品按照采购方要求供货。所有检查报告如有造假，经查证属实后，即可取消中标资格，按照规格移交有关部门处理，后续将禁止投标本单位任何项目采购。
3、 中标当天签订合同，签订合同后十日内一次性完成交货，不能按时完成交货的供货商谨慎报价。
4、 采购方可根据需要随机抽取部分全部货物送有关权威检测部门检测，供方承担相应检测费用，如检测不合格，中标方负责赔偿采购方一切损失，必要时提供相关产品的权威检测报告。 
5、 为保障产品质量、安全性和稳定性，投标设备需为市场验证成熟的机型，要求医疗器械注册证发放时间已满18个月（以注册证批准日期为准）。
6、 投标产品须具备国务院药品监督管理部门核发的有效医疗器械注册证，且产品注册证载明的注册人名称须与产品品牌一致。
7、投标品牌需具有良好的质量稳定性记录，具体要求如下：
8、 近三年内无重大医疗事故或不良事件发生
9、近三年内未因质量问题被监管部门采取责令暂停生产的措施（以各省市监督管理局、药品监督管理局等官方平台公示信息为准）；
10、 近三年内无因质量、患者伤害等医疗器械主动召回或责令召回记录（以官方平台公示信息为准）。
请投标方就上述质量要求提供制造商出具的书面承诺函，并加盖制造商公章，若核验发现与实际情况不符，采购可取消中标资格且保留追究相关责任权利。



商务要求：
1、提供所投产品制造商通过医疗器械质量管理体系认证（ISO13485）、质量管理体系认证（ISO9001)、环境管理体系认证(ISO14001)、职业健康安全管理体系认证(ISO45001)，2、需上门提供样品，确认货品质量，款式等满意后方可参与报价，否则该竞价视为无效报价。3、参数符合甲方要求，质保5年，运输、安装、搬运等费用由中标单位承担，质保期提供免费更换服务。4、近三年在经营活动中没有重大违法记录，无不良信息记录，5、需要新疆本地化服务，提供新疆本地化上门服务，6、需要出具制造厂家针对此项目的授权书，
8、中标后需提供检测报告，合格证等原件备查。无制造商出具的检测报告，视为无效报价。
[bookmark: _GoBack]9、供应商存在不按参数要求报价、如盲目报价，低价低质恶性竞争、中标后无法满足我单位要求，无法按时完成交货，不按合同履行等违约行为的，采购人将根据《在线询价、反向竞价违约处报价要求理规则》，依法依规提请政采云平台进行处罚，并记入政府采购诚信档案。商品性能及功能如不能达到采购要求的，视为虚假响应采购要求，将列入虚假响应采购要求，将列入政府采购黑名单。10、必须上传公司营业执照（需审核经营范围），生产厂家相关资质，注册证，检测报告及招标文件要求的相关佐证材料必须盖公司公章。11、不能满足采购方要求，无法准时完成交货并安装的的中标供应商，顺延至下一家供应商。12、为保证供货质量，投标人须在2日内携带满足参数要求的样品、合格证、质检报告等（如有，报告日期应在本项目挂网公告日期之前）至采购单位进行样品测试，由甲方详细记录过程和结果，包括外观、型号、技术参数、数量等，测试完成后，甲方出具样品确认单，并由甲方盖章确认。投标人投标时需上传样品确认单，否则报价无效。如所供样品（不接受二次提供）与采购人采购文件技术参数不一致或不合格的视为虚假应标，审查不通过可向采购中心申请依次顺延中标候选人。
