	血球分析仪流水线：预算100万元/年
血球分析仪流水线

	序号
	试剂名称
	控制价（元/ml）
	包装规格
	参数

	1
	LH溶血剂
	1.05 
	1L*4瓶/箱
	1、储存温度为 2℃~30℃,                                 2、储存有效期为 2 年                                  3、样本要求：人抗凝全                                 4、检测原理：用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白从而便于血红蛋白定量测定

	2
	LN溶血剂
	0.37 
	4L*1瓶/箱
	1、储存温度为 2℃~30℃,                                  2、储存有效期为 2 年
3、样本要求：人抗凝全血                                    4、检测原理：用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态、从而便于有核细胞分类计数测定

	3
	FN染色液
	108.75 
	48mL*1瓶/箱
	1、储存温度为 2℃~30℃,                             2、储存有效期为 1 年
3、样本要求：人抗凝全                                    4、检测原理：对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪进行有核红细胞分类计数测定。

	4
	LD溶血剂
	0.60 
	4L*1瓶/箱
	1、储存温度为 2℃~30℃,                                2、储存有效期为 2 年                                            3、样本要求：人抗凝全血                                 4、检测原理：用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于白细胞分类计数测定

	5
	FD染色液
	55.88 
	48mL*1瓶/箱
	1、储存温度为 2℃~30℃,                                     2、储存有效期为 1 年。                                              3、样本要求：人抗凝全血                                             4、检测原理：对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪进行白细胞分类计数。

	6
	DR定型稀释液
	0.83 
	1L*1瓶/箱
	1、储存温度为 2℃~30℃,
2、储存有效期为 2 年
3、样本要求：人抗凝全                                     4、检测原理：用于网织红血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。

	7
	FR染色液
	250.50 
	12mL*1瓶/箱
	1、储存温度为 2℃~30℃,
2、储存有效期为 1 年。
3、样本要求：人抗凝全血
4、空白值要求RET#≤0.01×1012/L。
5、检测原理：对网织红细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪进行网织红细胞分类计数。

	8
	五分类探头液
	1.34 
	50mL×1
	1、储存温度为 2℃~30℃,相对湿度不超过 90%，无
腐蚀性气体和通风良好处，                                         2、储存有效期为 1 年。
3、在 10℃～32℃温度下使用时，开瓶后使用有效期为 60 天。

	9
	稀释液
	0.01 
	20L×1
	1、储存温度为 2℃~30℃,                                  2、储存有效期为 2 年                                         3、检测原理：用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。

	10
	CRP清洁液
	0.36 
	4*500mL
	1、储存温度为 2℃~30℃,相对湿度不超过 90%，无
腐蚀性气体和通风良好处，                                         2、储存有效期为 1 年。
3、在 10℃～32℃温度下使用时，开瓶后使用有效期为 60 天。

	11
	溶血剂
	2.21 
	200mL*1瓶/箱
	1、储存温度为 2℃~30℃                                                                       2、储存有效期为 1 年,
3、空白值要求C-反应蛋白（CRP）≤0.3mg/L

	12
	乳胶试剂
	33.06 
	25mL*2瓶/箱
	1、储存温度为 2℃~30℃,储存有效期为 1年。
2、准确度：企业参考品测试：对具有溯源性的企业参考品进行检查，其测量结果的相对偏差应不超过±10％
线性：0.20～320.00mg/L
3、线性相关系数 r 应不小于 0.990；（0.20~10.00）mg/L 范围内，线性绝对偏差应不大于1.00mg/L；（10.00~100.00）mg/L 范围内，线性
相对偏差应不大于±15％；（100.00~320.00）mg/L
范围内，线性相对偏差应不大于±20％。
4、批间差：用 3 个 CRP 批号试剂盒分别选择 2-3 个不同浓度水平的样本，则 3 个 CRP 批号试剂盒之间的批间相对极差不大于15%。

	13
	校准品
	183.60 
	0.5mL*5支/盒
	1、储存温度为 2℃~30℃,                                 2、储存有效期为 1 年
3、开瓶后，在 2～8℃保存，稳定期为 14 天。
C-反应蛋白（CRP）参考标准ERM-DA474

	14
	质控品
	405.00 
	低值3*1mL，高值3*1mL
	1、储存温度为 2℃~30℃,                                 2、储存有效期为 1 年
3、开瓶后，在 2～8℃保存，稳定期为 14 天。
C-反应蛋白（CRP）参考标准ERM-DA474

	15
	质控品
	258.67 
	I/II水平 1.5ml×6
	1、储存温度为 2℃~30℃,                                 2、储存有效期为 1 年
3、开瓶后，在 2～8℃保存，稳定期为 14 天。
C-反应蛋白（CRP）参考标准ERM-DA474

	16
	校准品
	188.80 
	ABCDE水平0.5ml×5
	1、储存温度为 2℃~30℃,储存有效期为 90天
开瓶后，在 2～8℃保存，稳定期为 14 天。
2、检测范围 瓶内均匀性（CV/SD）
检测范围≤10.00mg/L ＞10.00mg/L
均匀性 CV≤8.0%  SD≤1.00mg/L

	17
	质控品
	157.33 
	I/II水平 1.5ml×2
	1、储存温度为 2℃~30℃,储存有效期为 90天
2、检测范围：瓶内均匀性（CV/SD）
检测范围≤10.00mg/L ＞10.00mg/L
均匀性 CV≤8.0%  SD≤1.00mg/L

	　
	试剂名称
	元/人份
	包装规格
	参数

	18
	乳胶试剂
	13.50 
	40人份X2
	1、储存温度为 2℃~30℃,储存有效期为 1年
2、试剂空白光强度：≥5000 AD。
3、分析灵敏度：单位浓度对应的光强度变化≥30 AD。
4、准确度：对具有溯源性的企业参考品进行检查，其测量结果的相对偏差应
不大于±10.0%。
5、线性：试剂盒在（5.00～350.00）mg/L 范围内：线性相关系数 r 应不小
于 0.9900；
6、批内精密度：CV≤10.0%。
7、批间精密度：R 相对≤15.0%。

	19
	乳胶试剂
	135.00 
	100人份×2
	1、储存温度为 2℃~30℃,储存有效期为 1年
2、试剂空白光强度：≥5000 AD。
3、分析灵敏度：单位浓度对应的光强度变化≥30 AD。
4、准确度：对具有溯源性的企业参考品进行检查，其测量结果的相对偏差应
不大于±10.0%。
5、线性：试剂盒在（5.00～350.00）mg/L 范围内：线性相关系数 r 应不小
于 0.9900；
6、批内精密度：CV≤10.0%。
7、批间精密度：R 相对≤15.0%。

	20
	乳胶试剂
	7.29 
	100人份*2
	1、储存温度为 2℃~30℃,储存有效期为 1年。
2、准确度：企业参考品测试：对具有溯源性的企业参考品进行检查，其测量结果的相对偏差应不超过±10％
线性：0.20～320.00mg/L
3、线性相关系数 r 应不小于 0.990；（0.20~10.00）mg/L 范围内，线性绝对偏差应不大于1.00mg/L；（10.00~100.00）mg/L 范围内，线性
相对偏差应不大于±15％；（100.00~320.00）mg/L
范围内，线性相对偏差应不大于±20％。
4、批间差：用 3 个 CRP 批号试剂盒分别选择 2-3 个不同浓度水平的样本，则 3 个 CRP 批号试剂盒之间的批间相对极差不大于15%。

	糖化血红蛋白

	

	序号
	产品名称
	元/ml
	规格
	参数

	1
	糖化血红蛋白校准品
	281.25 
	2mL×2支/盒
	未开瓶的校准品在 2~8℃条件下冷藏保存 365 天。复溶后开瓶后在 2~8℃保存，有效期为≥7天。
生产日期见包装或标签。

	2
	糖化血红蛋白质控品-2
	157.50 
	2mL*1支/盒
	未开瓶的质控品在 2~8℃条件下冷藏保存 365 天。复溶后开瓶后在 2~8℃保存，有效期为≥7天。
生产日期见包装或标签。

	3
	糖化血红蛋白质控品-1
	157.50 
	2mL*1支/盒
	未开瓶的质控品在 2~8℃条件下冷藏保存 365 天。复溶后开瓶后在 2~8℃保存，有效期为≥7 天。
生产日期见包装或标签。

	4
	层析柱
	25065
	1根/盒
	在2~30°C下密封保存。非密封保存时填充材料将因干燥而不能使用。不使用的时候请盖好密封塞冷藏保存，注意避免冷冻。

	5
	糖化血红蛋白洗脱液 A
	1.71
	900mL×4瓶/箱
	检测所用样本为人抗凝全血。不可使用己被污染的样本。抗凝剂可使用 EDTA-K2、EDTA-K3、肝素锂、柠檬酸钠、氟化钠/草酸钾。
样本采集后应立即检测，否则需放置2℃~8℃冷藏保存，冷藏保存的样本在7天内，可以满足准确性要求。以下干扰物在相应浓度范围内，不影响检测结果

	6
	糖化血红蛋白洗脱液 B
	5.54
	100mL×2瓶/箱
	检测所用样本为人抗凝全血。不可使用己被污染的样本。抗凝剂可使用 EDTA-K2、EDTA-K3、肝素锂、柠檬酸钠、氟化钠/草酸钾。
样本采集后应立即检测，否则需放置2℃~8℃冷藏保存，冷藏保存的样本在7天内，可以满足准确性要求。以下干扰物在相应浓度范围内，不影响检测结果

	7
	糖化血红蛋白溶血剂
	0.76
	2L×3瓶/箱
	本品储存温度为2℃~30℃，无腐蚀性气体和通风良好的环境中，避免阳光直射，储存有效期为18个月。
本品使用温度为 10℃~32℃，开瓶有效期为≥90 天。
生产日期见包装或标签。
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注：该试剂属于专机专用耗材试剂，我院机型是迈瑞CAL7000   我院已经实行SPD服务，中标单位需响应SPD服务。
