维修要求

设备名称：西门子DSA，型号：Artis  ZEE
故障说明：图像左侧1/4图像出现伪影，重新启动故障现象依旧明显，影响手术。
1.维修期间向医院提供备用电路板，保障设备正常运行。

2.质保期一年。

3.服务商必须具备原厂培训合格的工程师2-3名（含其他品牌DSA培训证书）并上传。
4.质保期内24小时应急修理服务。（如设备出现故障，24小时内将配件提供，保证设备正常运行）。

5.提供的配件必须是原厂委托指定的原厂原型号产品并提供原厂家的配件供应证明。

6.上传双方签字盖章确认的现场勘察单。
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